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Svp.rUlUr 680 T> / ff 


cme - Acori % « 


4 Brevetti Internazlonal 


Sensibilità 20-000 ohms 


volt 


STRUMENTO A NUCLEO MAGNETICO schermato contro ì campi magnetici esterni M I 
Tutti i circuiti Voltmetrici e amperometricl di questo nuovissimo modello 680 R montano 
RESISTENZE A STRATO METALLICO di attissima stabilità con la PRECISIONE ECCEZIONALE DELLO Q f 5%U 



m ^ecùrd di ampiezza det quadrante e minimo ingombro 1 Cmm. 126*95x32} 
t^L&CùrÀ di precisione e stabilità di taratura ! 

*JZ,ec0rd di semplicità, facilità di impiego e rapidità di lettura ! 
J^ecòrd di robustezza, compattezza e leggerezza! C 300 grammi} 
/ \&còrd di accessori supplementari e complementari I (vedi sotto) 
/<Ì£éòrd dì protezioni, prestazioni e numero di portate! 


10 CAM RI DI MISURA m 

ma portate nv 

VOLT? CA : 11 portatei da 2 V a 2500 V. massimi, 

VOLT? C,C,: 13 p oriate : da 100 mv a 2000 v, 

AMP, C.C.: 12 portate; da 50 u* a 10 Amp, 

AMP. C.A,; 10 pattate: da 200 jiA a 5 Amp. 

ÙHMS .1 & portate: da l decimo di ehm a 

Rivelatore di 100 Megaehms. 

REATTAR2A: 1 portata: da 0 a 10 Megaclims, 

FRCQUtMZA■ 2 portate: da 0 a 500 e da 0 a 5000 Hz. 

V. USCITA: $ portate: da 10 V a 2500 V. 

DEC IO EU: 10 portate: da — 24 a 4- 70 dB 

CAPACITA': 6 portale: da 0 a 500 pf - da 0 a 

0,5 uf e da 0 a 20.000 in quattro scale, 

Inoltre vi è la possibilità di estendere ancora 
magiiormenit le preslaritini Supertestér &E0 ft 
con accessori appositamente progettati daHa Ì.C.E, 

Vedi ititi strazioni e descrizioni più sotto riportate. 

Circuito elettrico con speciale dispositive per la 

eompensaflore d e gli - errori dovuti agli sualzì di 
temperatura, 

Speciale bobina mobile studiata per un pronto $mor- 
lamento del l'indice e quindi una rapida lettura. 

Limitatore statico che permette alto strumento indo 
datore e et al ra ctdr i zza lq re a lui accoppiato, di poter 
sopportare sovraccarichi accidentati od erronei anche 

mille volte superiori alla portela scelta!!! , . Jr ^ ....... 

Strumento antiurto con speciali sospensioni elastiche. Fusibile, con cento ricambi, a protezione errate Inserzioni di tensioni dir-uc sul circuito ohmetrico, 

11 marchio -ICE > è garanzia di superiorità eti avanguardia assoluta ed indiscussa nella progel mi on e e costruzione degli analizzatori piu completi e perfetti 
Essi intatti, sia in Italia che nei mondo, sono sempre stati i piu puerilmente imitati nella-forma, nelle prestazioni, nella costruzione e perfino nel numera dei modello!’ 

Di ciò ne siamo orgogliosi poiché, come disse Horst Franco «L'Imitazione è la migliare espressione delPamirtirazionef #. 

PREZZO SPECIALE propagandistico L, 14-SSO Iranco nostro stabilimento completo di purgali, pila e manuale d'istruzione. Per pagamenti al l'ordine, od 
alla consegna, omaggio del relativo astuccio antiurto ed antimacchia in resinpcHo speciale resistente a qualsiasi strappo o lacerazione. Detto astuccio da noi 
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^tr®r\$ tèsi 
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VOLTMETRO ELETTRONICI] 
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campo (FET) MDD, Ì.C.E, GSQ. 
Itesi stanza d'ingresso = 11 
Motim - Tensione C.C.i da 
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ne picco-picco: da 2,5 V. a 
1000 V. - 011metra: da 10 Kohm a 10000 Mohm - Im¬ 
pedenza d'ingresso p.p — 1,6 Mobm con circa 10 pF 
in parallelo - Fumale schermato enn commutatore 
inerì morato per le seguenti commutazioni: V-C.C,; V- 
picto-picco: Ohm. Circuito elettronico con doppio stadio 
differenziale, - Prezzo nette propagandistico L. 14,350 
complete di puntali - pila e manuale di istruzione. 
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tore USE. 

«OD. 01 S 
per misure am- 
perometriéhe 
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Dimensioni 60 x 
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Amo. C.A. 
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A M P E R 0 M E T H Q 
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zioni e riduttore a spina Mcd. 29, 
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LUXMETRO MOD. 24 UX 
a due scale da 2 a 200 Lux e da 
200 a 20.000 Lux. Ottimo pure co¬ 
me esposimetro!! 

gSE ■ t - 

Prezzo netto; L 4.300 


SONDA .PROVA TEMPERATURA 
istantanea a due scale; 

da — 50 a 4 40 *C 

b ds 4 - 30 a 4 - 200 *C 

-—-H n, 153" 

Prezzo netto; L. fl.200 


5HL3NTS SUPPLEMENTARI (100 mV4 
MDD, 32 I.C.E, per periate ampe- 
rometriebe: 25-50 e 1=00 Amp, C,C. 

Prezzo nello; L. 2,300 cad. 


VIA R U T I I, I A , 1 9 / 1 S 

20141 MILANO - TEL. 931,994 { S O 



I 


OGMt STRUMENTO l,Ci E ■ £ GARANTITO. 

richiedere cataloghi gratuiti Al 







































Uno strumento dotato di caratteristiche professionali di 
cui consigliamo vivamente a tutti la realizzazione. Esso 
infatti risulta indispensabile a coloro che desiderano at¬ 
tuare, con esito positivo, qualsiasi progetto che utilizzi 
transistor. 


PROVATRANSISTOR mod EL 76 


A differenza delle valvole termoioniche, il tran¬ 
sistor è un componente che presenta caratteri¬ 
stiche molto diverse da esemplare ad esemplare, 
specialmente per quanto riguarda il « fattore di 
amplificazione 

Se prendiamo 1.000 valvole nuove dì uno stesso 
tipo, possiamo rilevare identiche caratteristiche; 
soltanto durante la fase di esaurimento queste 
caratteristiche varieranno e in base ad esse po¬ 
tremo stabilire, con un provavalvole, il grado 
stesso di esaurimento. 

Per il transistor il discorso cambia notevol¬ 
mente; contrariamente a quanto avviene per una 
valvola, esso non si esaurisce mai, tuttavia le 
differenze di caratteristiche fra transistor e tran¬ 
sistor dello stesso tipo sono rilevanti. Ad esem¬ 
pio, se noi controllassimo 100 esemplari dello 
stesso tipo e marca potremmo constatare che 
sono tutti leggermente diversi uno dall'altro e non 
dovremmo stupirci di trovare un transistor che am¬ 
plifica 130 volte, un altro 140, un altro ancora 160, 
e forse anche 300 volte. 

Gli stessi transistor potrebbero infine presen¬ 
tare variazioni sulla corrente di fuga, sulle ten¬ 
sioni dì lavoro, eco, ecc. Tutti questi fattori cosi 
variabili, come si può facilmente immaginare, pos¬ 
sono pregiudicare in modo considerevole il fun¬ 
zionamento di numerosi circuiti, come ad esempio 
stadi differenziali, stadi complementari, circuiti 
finali in push-pull o single-ended, convertitori 
CC/AC dove sarebbe indispensabile utilizzare 
coppie di transìstor selezionati, cioè dotati di fat¬ 
tori di amplificazione perfettamente identici tra 
loro. 

Per controllare le caratteristiche di un transì¬ 
stor è indispensabile possedere uno strumento di 
sicura efficienza, che permetta in modo rapido dì 
stabilire il fattore di amplificazione, la corrente dì 
fuga, nonché dì accertare se un transistor è dan¬ 
neggiato oppure se le sue caratteristiche rien¬ 
trano nelle tolleranze indicate dal costruttore. 


Solo avvalendoci di tale strumento avremo la 
possibilità di stabilire, nel caso che un progetto 
non funzioni, se l'Inconveniente è causato dalla 
Imperfezione di un transistor. 

Non a caso potremmo elencare qualche esem¬ 
pio per far comprendere quanti problemi potrebbe 
risolvere tale strumento. 

Un lettore che aveva costruito già 6 esemplari 
di amplificatori Hi-Fi r tutti con esito positivo, si 
rivolse a noi in quanto non riusciva a compren¬ 
dere perché il settimo, pur essendo stato costruito 
esattamente con gli stessi componenti che aveva 
impiegato per gli altri, e avendo rilevato anche nel 
diversi punti la identica tensione, distorcesse in 
modo impressionante. 

E' stato per noi sufficiente controllare il « beta » 
dei transistor finali per constatare che. mentre 
uno amplificava 10 volte, l'altro pur essendo della 
stessa marca e tipo, raggiungeva una amplifica¬ 
zione di 65 volte e tale sbilanciamento era la causa 
della distorsione accusata, 

Un altro lettore ci faceva presente che in un 
preamplifìcatore da luì realizzato sì avvertiva un 
fastidioso fruscio che ne pregiudicava l'audizione. 
In questo caso, gli inconvenienti potevano es¬ 
sere soltanto due; o una resistenza difetto¬ 
sa, o un transistor in perdita. Poiché lì let¬ 
tore, pur avendo sostituito tutte le resistenze, 
aveva constatato che lì difetto non veniva elimi¬ 
nato, cì facemmo inviare i transistor per un con¬ 
trollo. In possesso di questi, constatammo che un 
transistor AGI25 da lui impiegato presentava una 
ìcbo (corrente di collettore con base collegata a 
massa) che raggiungeva i 90 microamper mentre 
in condizioni normali tale transistor non dovrebbe 
superare i 10 microamper. Fatto sostituire il tran¬ 
sistor, il difetto che il lettore lamentava, automa¬ 
ticamente fu eliminato* 

Con un * provatransistor » oltre a risolvere que¬ 
sti problemi si ha la possibilità di controllare se ì 
transistor che acquistiamo a basso prezzo, sono 
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perfetti oppure scarti di produzione offerti come 
« vere occasioni ». 

Infatti, occorre portare a conoscenza dei lettori 
che molti negozianti senza troppi scrupoli, acqui¬ 
stano sottocosto dalle Case costruttrici gli 

* scarti » di produzione e li rivendono còme 

* transistor di V qualità ». Capita a volte che il 
lettore, attirato da prezzi allettanti, si decide al- 
Tacquisto credendo di fare un affare. In realtà, 
controllando le caratteristiche Iceo - Icbo e Beta, 
potrà accorgersi che 8 su 10 hanno caratteristiche 
nettamente inferiori a quelle enunciate dal fabbri¬ 
cante. Quindi in pratica, una volta eliminati gli 
scarti, l'acquirente si accorgerà che quelli che gli 
rimangono sono stati pagati ad un prezzo notevol¬ 
mente superiore a quello di scelta. 

Abbiamo infine i radioriparatori ai quali lo stru¬ 
mento è di indiscutibile utilità per accelerare la 
ricerca del guasto, infatti, accertando col suo ausi¬ 
lio le caratteristiche, potrebbero immediatamente 
individuare il transistor difettoso, senza dover 
fare tante inutili prove di sostituzione. 

Potremmo ancora elencare altri esempi, ma rite¬ 
niamo che quelli già da noi indicati siano più che 
sufficienti a fare comprendere quanto risulti utile 
possedere in laboratorio un « provatransistor ». 

Concludendo, quando possederete un « prova- 
transistor », come quello che noi vi Insegneremo 
a realizzare, non solo potrete selezionare i vostri 
transistor in base al fattore di amplificazione rag¬ 
giunto da ognuno, ma ne potrete addirittura stabi¬ 
lire le perdite, e rilevare cosi se il transistor è 
dì 1* o di 3" scelta. Potrete altresi controllare, 
quando un montaggio non vi funziona, se la causa 
è da attribuire ad un transistor e a quale dei tanti 
impiegati. 


Inoltre il nostro provatransistor possiede delle 
caratteristiche che riteniamo non siano da sotto¬ 
valutare. 

1. 11 fattore di amplificazione viene direttamente 
Indicato dalla lancetta di un solo strumento, 
senza necessità di effettuare nessuna opera¬ 
zione matematica. 

2. E f possibile misurare qualsiasi transistor PNP 
o NPN al germanio o al silicio, da quelli dì AF 
a quelli di elevata potenza. 

3. Oltre al fattore « beta » suddiviso In tre sole 
portate 0-100; 0-500; 0-1000, tale strumento ci 
offre la possibilità di controllare la ICEO la 
ICBO ed eventuali cortocircuiti. 

4. il costo del nostro strumento, che si aggira 
sulle L. 9.800 (escluso il microamperometro, 
il cui costo medio di acquisto si aggirerebbe 
sulle 4.000 lirei, se lo confrontiamo con il costo 
di uno commerciale che è notevolmente più 
elevato, se ne potrà dedurre che oltre a ri¬ 
sparmiare una somma non Indifferente, si han¬ 
no, dal nostro progetto, prestazioni superiori. 

CIRCUITO ELETTRICO 

Il circuito elettrico del provatransistor, sprovvi¬ 
sto della sezione alìmentatrice, risulta visibile in 
fig. 1. Tale circuito, richiedendo per la sua alimen¬ 
tazione una tensione di 12 volt, utilizza un afimen* 
latore stabilizzato composto da un solo transistor 
tipo 2N1711 ì\ cui schema elettrico è visibile 
in fig. 2, 

Per poter misurare transistor NPN e PNP si in¬ 
verte semplicemente sui circuito di fig. 1 la pola¬ 
rità di alimentazione e quella dello strumento indi¬ 
catore; questa inversione si ottiene agendo sul 
commutatore a 4 vie - 3 posizioni, indicato nello 
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schema elettrico con la sigla S3-S3A-S3B-S3C, In 
posizione NPN noi applicheremo il positivo dei 
12 volt sul collettore del transistor in prova e il 
negativo alla massa. Per i tipi PNP tale tensione 
risulterà invertita. Contemporaneamente il termi- 
naie negativo dello strumento in posizione NPN 
viene a trovarsi collegato al collettore del tran¬ 
sìstor in prova, mentre in posizione PNP ritrove¬ 
remo il terminale negativo. 

Per impedire, anche nel caso di false manovre, 
di danneggiare i transìstor in prova, si è pensato 
di limitare tramite un partitore di tensione ed un 
diodo, la tensione di alimentazione collettore-emet¬ 
titore a soli 4 volt. Poiché occorrono 4 volt nega¬ 
tivi per le misure del transistor PNP e 4 volt posi¬ 
tivi per le misure del transistor NPN, applicando 
due partitori e due diodi, come risulta visibile 
nello schema elettrico, mediante la semplice de¬ 
viazione del eommuttatore S3, porteremo automa- 


non ne risulterebbe assolutamente danneggiato, 
anche prolungandone l'inserimento, 

fi solo Inconveniente che In tal caso si potrebbe 
verificare è quello di constatare che non riuscia¬ 
mo a portare io strumento indicatore sullo zero. 

Sarà però sufficiente portare il commutatore 
nella posizione corretta (cioè invertire dallo PNP 
a quella NPN} e proseguire, nella giusta posizione, 
i controlli desiderati, Guanto detto sopra vaie an¬ 
che nel caso che noi sbagliassimo le connessioni 
E-B-C dei terminali. 

Quindi, ricapitolando, a differenza di ogni altro 
strumento, questo nostro provatranslstor non dan¬ 
neggia in nessun caso nessun transistor, sia che 
noi sbagliamo la polarità o le connessioni dei 
terminali. Lo strumento offre tutte le garanzìe, 
necessarie in particolare modo a coloro che even¬ 
tualmente fossero molto disattenti e sbagliassero 
più di una volta nei manovrare S vari comandi. 


R22 - 1,000 Ohm 1 watt 
CI = 500 mF elettr. 25 volt 
C2 - 100 mF eletta 15/25 volt 
C3 = 500 mF elettr. 25 volt 
FISI 



- quu iiir eienr. vuit i i ^ Lia?ignnai 

= raddrizzatore a ponte 30/50 volt 1 amper 0,5 amper 


TRI - transistor 2N1711 

LP1 — lampadina al neon 120 volt 

SC = interruttore di rete 

TI = trasformatore 15 watt secondario 15 volt 


Reamente le tensioni nella polarità richiesta, in¬ 
fatti. trovandosi R17-R1B-DG1 applicato sul termi¬ 
nale « negativo « e R19-R2G-DG2 sul terminale « po- 
attivo « del la li mentitore, quando una delie due po¬ 
larità dì alimentazione viene collegata a massa, 
automaticamente si cortocircuita uno dei due par¬ 
titori e rimane in funzione solo quello che a noi 
interessa. 

Anche le correnti applicate sulle « basi * dei 
transistor in prova risultano sempre inferiori ai 
valori massimi ammissibili per qualsiasi tipo di 
transistor reperibili in commercio, siano essi al 
germanio, oppure di AF o di BF, anche nel caso 
che i transistor in prova venissero alimentati con 
polarità invertita a quella richiesta, 

Quindi, se noi avessimo inserito un transistor 
NPN ed avessimo lasciato inavvertitamente 11 com¬ 
mutatore S3 sulla indicazione PNP, il transistor 


Per illustrarvi efficacemente il funzionamento 
di questo strumento vi esporremo come viene 
elettricamente collegato il transistor nelle diverse 
prove che potremo eseguire 

PROVA DL CORTOCIRCUITO 

Commutando il triplo deviatore 52 e 54 in posi¬ 
zione OC, (cortocircuito) il transistor si trova elet¬ 
tricamente collegato come vedesi in fig. 3. Lo 
strumento da 100 microampère posto in serie al 
collettore del transistor tramite la resistenza di 
shunt, R2 assumerà una portata di 10 miliìam- 
père fondo scala. Se ii transistor non risulta - in 
corto * (o se non è alimentato con tensione 
invertita, cioè alimentato per un PNP mentre il 
transistor è un NPN) la lancetta dello strumenta 
dovrà rimanere immobile sullo zero. 
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Fig + 3. Ruotando il commutatore $2 e $4 
[vedi schema fig, 1) in posizione « cortocir¬ 
cuito « il transistor in prova si trova colle¬ 
gato come vedasi in disegno- !n questa po¬ 
sizione lo strumento di misura, tramite la 
resistenza R2. viene ad assumere una por¬ 
tata di 10 miliiamper fondo scala, 

Rt = 390 ohm 
R2 — 6 ohm 
R3 = 100 ohm 1 watt 
R4 - 56 ohm 1 watt 


* M 


12 VOLT 

—o 




Fig, 4. Ruotando il commutatore S2 e S4 
in posizione « ICBO » il transistor in prova 
risulta collegato come vedesi in disegno. 
Per questa misura Jo strumento assumerà 
tramite la resistenza R2 una sensibilità dì 
1 miliiamper fondo scala, che verrà ìn se¬ 
guito aumentata a tOO microamper tramite 
il deviatore Si, 

Rf = 3.300 ohm 
R2 — 82 ohm 
R3 — 100 ohm 1 watt 
R4 = 56 ohm 1 watt 




Fig, 5. Dopo la JCBO, lo strumento potrà 
essere commutato sulla posizione « IGEO 
e in questa posizione la base del transistor 
come vedesi in disegno non risulta colle¬ 
gata a massa. La sensibilità dello strumento 
risulta sempre da 1 miliiamper fondo scala,, 
che potremo aumentare a 100 microamper 
tramite SI. 

RI = 3.300 ohm 
R2 - 82 ohm 
R3 “ 100 ohm 1 watt 
R4 — 56 ohm 1 watt 
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Soltanto per transistor di potenza, si potrà no¬ 
tare un leggero assorbimento, che tuttavia non 
dovrà mai superare il valore di 1 nifi!l'ampère. 

In caso di cortocircuito, la lancetta dello stru¬ 
mento devierà completamente verso fondo scala 
o supererà, in ogni caso, il metà scala. In queste 
condizioni, dopo esserci assicurati che non siamo 
incorsi in errore, come dianzi detto sulla polarità 
NPN o PNP, o sui terminali E - B - C, potremo 
senz'altro affermare che il transistor ìn prova è 
irrimediabilmente danneggiato e quindi da buttare. 
Se invece la lancetta rimane immobile sullo zero 
o comunque non supera, per quelli di potenza, 1 
millìampère, potremo passare ad altre misure, 
CONTROLLO DELLA ICBO 

Ruotando il triplo commutatore S2 e S4 in cor¬ 
rispondenza ICBO il nostro transistor risulta elet¬ 
tricamente collegato, come vedesi In fig. 4. Lo 
strumento per questo controllo assume, tramite la 
resistenza shunt R2, una sensibilità di 1 milliam- 
père fondo scala, che può essere modificata a 
soli 100 microampère escludendo, tramite $1, la 
resistenza in parallelo dallo strumento. Operando 
in tal modo, noi avremo la possibilità di stabilire 
con maggiore precisione ICBO debordine di pochi 
microampère. 

Riteniamo opportuno rammentare ai lettori non 
aggiornati che la ICBO misura ia corrente di fuga 
della giunzione COLLETTORE BASE (cioè, in pra¬ 
tica, come se non esistesse la giunzione COLLET¬ 
TORE-EMETTITORE). 

Come base per considerare un transistor ottimo, 
si può ritenere valida la seguente tabella, 

— transistor al germanio bassa potenza 4-10 mi- 
croamper 

— transistor al germanio di media potenza 0,1-0.2 
milliamper 

— transistor al germanio di potenza 0,2-0,3 milli¬ 
amper 

— transistor al silicio bassa potenza 2-3 micro- 
amper 

— transistor al silicio di media potenza 0,1-10 
microamper 

— transistor al silicio di potenza 0,3-4 milliamper 

E p ovvio che quanto minori risulteranno le cor¬ 
renti di fuga, tanto migliore dovrà essere giudi¬ 
cato il transistor. Occorre però precisare che la 
corrente di fuga è direttamente proporzionale an¬ 
che alla temperatura del transìstor stesso, per 
cui sarà bene, durante le prove, non toccare con 
le mani il corpo del transistor. 

In seguito, sì potrà anche stabilire la buona qua¬ 
lità di un transistor controllando la ICBO a tran¬ 
sistor caldo, portando cioè la temperatura a circa 
30-37 gradi. Ciò si ottiene facilmente sfruttando la 


temperatura del nostro corpo, cioè toccando l'In¬ 
volucro del transistor con le mani, 

CONTROLLO DELIA IGEO 

Passando con i commutatori S2-S4 dalla secon¬ 
da alla terza posizione, noi ritroveremo il transi¬ 
stor In prova, elettricamente collegato come indi¬ 
ca ia ffg. 5 e cioè con la base scollegata dalla 
massa, In tale condizione noi abbiamo la possibi¬ 
lità di misurare la IGEO cioè la corrente di fuga 
di COLLETTORE in serie con la giunzione BASE- 
EMETTITORE. 

Questa corrente, come potrete constatai ri¬ 
sulta notevolmente superiore ai valori precedente- 
mente letti cioè quelli della ICBO, 

Lo strumento per questo controllo presenta una 
sensibilità di 1 millìampère che potremo ridurre a 
soli 100 microampère tramite il deviatore SI che 
esclude in parallelo allo strumento la resistenza 
di shunt R2, 

Per 11 controllo della IGEO, considereremo ottimo 
un transistor prendendo, come dati di riferimento, 
quelli della seguente tabella: 

— transistor al germanio di bassa potenza ! mil- 
liampère 

— transistor al germanio dì potenza 2-3 milliamper 

— transistor al silicio di bassa potenza 500 mi¬ 
croampère 

— transistor al silicio di potenza 1 milliamper, 
Anche nella prova della IGEO, è ovvio che se 

minori risulteranno le correnti di fuga, migliore 
sarà 11 transistor. Elevate correnti di fuga Introdu¬ 
cono frusci!, rumori di fondo ecc. Anche per la 
IGEO la corrente di fuga dipende in larga misura 
dalla temperatura, perciò quando effettuerete tale 
misura, evitate di toccare il transistor, onde non 
modificare con il calore del nostro corpo fi valore 
IGEO. 

FATTORE DI AMPLIFICAZIONE 

Ruotando il commutatore S2 nella quarta posi¬ 
zione indicata con la scritta BETA, noi modifiche¬ 
remo le connessioni elettriche sul transistor in 
prova, come indicato In fig, 6. in questa posizione 
!o strumento, tramite il commutatore S4, può as¬ 
sumere le seguenti sensibilità: 

10 mA per misure di amplificazione da 0 a 1.000 

5 mA per misure di amplificazione da 0 a 500 

T mA per misure di amplificazione da 0 a 100 

Essendo le variazioni della lancetta perfettamente 

lineari noi avremo la possibilità di leggere diret¬ 
tamente sulla scala dello strumento il fattore dì 
amplificazione. 
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Fìg* 6. Per misurare il fattore dì 
amplificazione. cioè il BETA, il 
transìstor risulta elettricamen¬ 
te collegato come vedfesi in di¬ 
segno. Al lettore facciamo pre¬ 
sente che (a numerazione delle 
resistenze non corrisponde a 
quella dì fig. 1. 

Ri = 270 ohm 

R2 — 1.000 ohm potenz, 

R3 = 100.000 ohm 

R4 tt 1 t 4 megaohm 

R5 = 6,000 ohm 

R6 = 6.B00 ohm 

R7 = 3,300 ohm 

R8 - 100 ohm 1 watt 

R9 = 56 ohm 1 watt 

RIO = B2 ohm 

RII = 12 ohm 

R1£ - 6 ohm 

DGl - diodo al silicio 

Si = deviatore Azzerr/Beta 


(HO 



3 U—AVfr 

IMI 



Per la portata 100 leggeremo direttamente il 
valore sulla scala; per la portata 500 dovremo 
semplicemente moltiplicare il valore x 5. per (a 
portata 1.000 moltiplicheremo il valore x 10. 

Per effettuare l'amplificazione statica di corren¬ 
te del transistor è necessario applicare una cor¬ 
rente di base di circa 25-50 microampère a secon¬ 
da che il transistor in prova sia di bassa potenza 
o dì potenza. 

Questa corrente viene ottenuta agendo sempli¬ 
cemente sul potenziometro di azzeramento R2; 
quest'ultimo, verrà ruotato, a transistor Inserito, 
fino a equilibrare II circuito di misura a ponte, 
inserito sul collettore. In altre parole, sì dovrà 
regolare tale potenziometro fino a far coincidere 
la lancetta dello strumento sullo « 0 p, In queste 
condizioni, la corrente dì base è quella richiesta 
dal transistor in prova. 

Ottenuto il bilanciamento, tramite ri deviatore 
Si collegheremo alla base una resistenza del va¬ 
lore approssimato di 1.2-1,5 megaohm (R4J 
collegata ai 12 volt di alimentazione. Cosi fa¬ 
cendo si applicherà alla base una corrente sup¬ 
plementare di circa 8 microampère che servirà a 
far compiere alia lancetta dello strumento una de¬ 
viazione più o meno ampia, a seconda del grado 
di amplificazione fornita dal transistor. Ammet¬ 
tendo quindi che lo strumento risulti sulla portata 
100 e che la lancetta si fermi sulla indicazione 45. 


significa che li beta del transistor in prova ha un 
vaiare di « 45 cioè amplifica in corrente 45 
volte, Se lo strumenta risultasse invece sulla por¬ 
tata 500. il transistor avrebbe una amplificazione di 
45 x 5 = 225. Si potrebbe eseguire anche l'opera¬ 
zione opposta comprensibilmente più immediata 
e cioè 45 ; 2 x 10 — 225. Se il commuttatore 52 
fosse Invece sulla portata 1.000. il transistor avreb¬ 
be una beta di 450. 

Facciamo notare al lettore che i costruttori indi¬ 
cano net cataloghi 11 fattore di amplificazione con 
la lettera B oppure Hfe o H21. 

Il « beta « rispetto alla IGEO e alla ICBG. risulta 
molto meno Influenzato dal fattore temperatura, 
tuttavia, nelle relative misure, occorre considerare 
che detto fattore può modificare o comunque sbi¬ 
lanciare leggermente l'azzeramento, 

Pertanto, se inserirete i transistor con le mani, 
dovrete attendere qualche secondo prima di ese¬ 
guire la misura oppure controllare, quando il tran¬ 
sistor avrà raggiunto la temperatura ambiente, se 
la lancetta dello strumento si è spostata legger¬ 
mente dallo » zero » iniziale oppure se è rimasta 
Immobile. 

Eventualmente si procederà ad un nuovo azze¬ 
ramento, 

E' opportuno fare al lettore un'altra precisa¬ 
zione e cioè: più i transistor risultano di potenza, 
minore sarà il fattore a beta »; potremo perciò 
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stabilire, in linea approssimativa, anche la funzio- 


ne del transistor 

— transistor per AF-MF 

— transistor preamplificatori BF 

— transistor di BF pilota 

— transistor di BF di potenza 


beta 150 - 900 
beta 150 - 900 
beta 40 - 200 
beta 10 - 10 D 


CONCLUSIONE SCHEMA ELETTRICO 

Gli esempi da noi presentati nelle fig. 3*4-5 *6 
sono stati effettuati, per comodità, sempre con 
transistor NPN. E' ovvio che gli schemi per i PNP 
sono analoghi, con la soia differenza che risultano 
invertite le polarità di alimentazione, quelle del 
dìodo (fig, 6 ) e dello strumento indicatore. Queste 
inversioni vengono effettuate direttamente dal 
commutatore S 3 a 2 posizioni 4 vie. 

Poiché lalimentazione del circuito può influen¬ 
zare direttamente la lettura e benché fosse pos¬ 
sibile alimentare il tutto con pile a forte capacità, 
abbiamo preferito impiegare un'alimentazione dì 
rete, stabilizzata come indicato nella fig. 2, Per 
tale schema è sufficiente impiegare un piccolo 
trasformatore da 15 Watt circa, provvisto dì un 
secondario in grado di erogare 15 volt che, rad¬ 
drizzati da un ponte di diodi, verrà in seguito sta¬ 
bilizzato sulla tensione di 12 volt mediante l'uti¬ 
lizzazione di un semplice transistor NPN al silicio 
tipo 2N1711 ed un diodo zener da 12 volt Va di 
watt. 


Come strumento indicatore, noi possiamo ac¬ 
quistare un qualsiasi microamperometro 100 mi¬ 
croampère fondo scala, di dimensioni sufficiente¬ 
mente ampie da consentire di leggere comoda¬ 
mente anche le più piccole variazioni. Coloro che 
volessero risparmiare, potranno utilizzare il pro¬ 
prio tester 20.000 x Volt sulla portata 50 micro¬ 
ampère fondo scala. Essi dovranno però ricordar¬ 
si di modificare tutti i valori delle resistenze degli 
shunt, posti in parallelo allo strumento stesso, 
cioè R12 Ri3 R15 R16 in modo che questo presenti 
sulle varie posizioni le seguenti sensibilità: 


1 portata cortocircuiti 

2 portata ICBQ 

4 portata Beta/100 

5 portata Beta/500 

6 portata Beta/1,000 


10 mllliampère 
5 millìampère 
1 mllliampère 
5 miihampère 
10 mllliampère 


REALIZZAZIONE PRATICA 

Il circuito di questo provatransfstor, completo 
del suo stadio alimentatore, è stato da noi mon¬ 
tata per comodità su un unico circuito stampato. 
In fìg. 7 è visibile il circuito come si presenta 
nelle sue dimensioni naturali, mentre nella fig. 18 
si nota la disposizione dei componenti sul circui¬ 
to medesimo 

Nel montaggio, occorrerà fare attenzione alte 
polarità del ponte a diodo (che può essere ,sosù7 



Fig, 7, Disegno a grandezza naturale del circuito stampato utile a rea¬ 
lizzare il provatransìstor descritto in questo articolo. Su tale circuito 
come potrete vedere in fig. 8 risulta inserita anche la sezione alì- 
mentatrice. 
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tutto anche da quattro comuni diodi raddrizzatori 
ai silicio], nonché quelle dei diodo zener Dii e dei 
due diodi DG1 e DG2. 

Occorrerà ancora fare molta attenzione ai colle¬ 
gamenti relativi ai diversi commutatori; il nostro 
consiglio è di controllare sempre con un ohmme¬ 
tro le posizioni assunte dal terminale di commu¬ 
tazione, per evitare inversioni nei collegamenti, 
inversioni che. ovviamente, impedirebbero al cir¬ 
cuito di funzionare correttamente. 

Come contenitore, consigliamo al lettore dì uti¬ 
lizzare una scatola di metallo, di legno o di plasti¬ 
ca, dì dimensioni adeguate a contenere tutto il 
circuito, preparando, ad esempio, un pannello 
frontale, come visibile in flg. 9, 

Volendo, si potranno anche fissare sul pannello 
stesso uno o due zoccoli per transistor miniatura, 
corredandolo, inoltre, di tre boccole onde potere 
— mediante cavetti ausiliari muniti alle estremi¬ 
tà di pinze a coccodrillo — provare anche i tran¬ 
sìstor di potenza, o quei transistor 1 cui terminali 
non potrebbero inserirsi negli appositi zoccoli. 

Nel montaggio non esistono punti critici, per cui 
anche coloro che lo realizzassero in modo diverso 
da quello da noi adottato, constateranno che il 
circuito funziona immediatamente senza alcun in¬ 
conveniente, sempreché non vengono commessi 
errori nel cablaggio. 


TARATURA E MESSA A PUNTO 

Per questo strumento sono necessarie due sole 
tarature; una riguarda i valori delle resistenze 
shunt, poste sul commutatore S4. in modo che io 
strumento da 100 microampère assuma la sensi¬ 
bilità richiesta, cioè 1-5-10 millìampère; Valtra, 
riguarda il trimmer R4 che dovrà essere regolato 
in modo che possa fornire alla base del transistor 
in prova la corrente necessaria, per una indicazio¬ 
ne corretta. Queste due operazioni, come vi spie¬ 
gheremo. sono di esecuzione molto semplice ed 
agevole. 

Comincieremo quindi dalla prima operazione, 
modificare la portata dello strumento da 100 mi- 
croampère a 1-5-10 millìampère, come richiesto. 
Il sistema più semplice e veloce per determinare 
il valore che deve assumere la resistenza shunt 
che ovviamente varia da strumento a strumento 
può essere 11 seguente: 

1. prendete una pila da 4,5 volt, un potenzio¬ 
metro da 100.000 o 220,000 ohm e realizzate il cir¬ 
cuito di fig, 10. Nel collegare il potenziometro ab¬ 
biate cura di ruotarlo in modo che in serio allo 
strumento risulti inserita tutta la resistenza ohmi¬ 


ca offerta dal potenziometro. Ruotate ora lenta¬ 
mente Il potenziometro in modo da far coincidere 
la lancetta esattamente ai fondo scala; in questa 
posizione attraverso lo strumento scorrerà una 
corrente dì 100 miliiamper; 

2. prendete ora una resistenza da 82 o 100 ohm 
Va Watt e applicatela in parallelo ai morsetti dello 
strumento; la lancetta dovrebbe raggiungere, per 
ottenere 1 millìampère fondo scala, l indicazione 
« 10 » della graduazione. Se con 100 ohm si arri¬ 
vasse, ad esemplo, a raggiungere una indicazione 
di * 12 », provate a sostituirla con una da 82 ohm; 
se con questa si ottenesse una indicazione Infe¬ 
riore, ad esempio « 9 », è consigliabile rimettere 
la resistenza da 100 ohm, collegandone in parallelo 
altre di valore superiore, ad esemplo 1,000-820- 
560 ohm fino a far coincidere perfettamente la 
lancetta al fondo scala; 

3. regolate ora il potenziometro in modo da 
riportare La lancetta al fondo scala: in questa po¬ 
sizione, attraverso lo strumento, scorrerà una cor¬ 
rente di 1 mA; 

4. senza toccare 11 potenziometro, Interrompete 
ia corrente dopo di che togliete la resistenza e le 
resistenze poste in parallelo che sono servite per 
modificare la sensibilità dello strumento da 100 
microampère (0,1 millìampère) a 1 milliampère e 
che dovranno poi essere applicate sul commuta¬ 
tore S4; 

5. prendete quindi una resistenza da 12-15 ohm 
Va Watt e applicatela in parallelo ai terminali del¬ 
lo strumento, tenendo presente che il potenzio¬ 
metro è regolato per lasciar scorrere una corrente 
da 1 mA e che ora a noi interessa trovare il va¬ 
lore della resistenza da applicare in parallelo, in 
modo che lo strumento assuma una sensibilità dì 
5 millìampère fondo scala. La resistenza shunt che 
Inseriremo dovrà portare la lancetta dello strumen¬ 
to sulla indicazione * 20 ». Dopo aver chiuso il cir¬ 
cuito tramite SI controlleremo dove la lancetta 
dello strumento si ferma. 

Se con la resistenza da 15 ohm, la lancetta si 
fermasse, ad esempio, su « 25 » e con quella da 12 
ohm su * 18 », dovremo necessariamente utiliz¬ 
zare quella di valore più elevato e applicare In 
parallelo a questa, con tentativi successivi, un'al¬ 
tra resistenza da 82- 100- 120 ohm, fino a trovare 
il valore ideale per far coincidere la lancetta esat¬ 
tamente sulla graduazione « 20 ** 

6. ottenuto questo, possiamo regolare il poten¬ 
ziometro in modo da portare la lancetta dello stru¬ 
mento al fondo scala. In questo modo faremo scor¬ 
rere attraverso lo strumento una corrente dì 5 
milliampère: 

7. senza toccare il potenziometro, escluderemo 
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Fig. 9, Come spiegato in articolo i 
valori delle resistenze, da R12 a 
R1 G t utili a ridurre la sensibilità del¬ 
lo strumento da 100 microamper a 
1-5-10 milliamper dovranno es¬ 
sere trovati sperimentalmente in 
quanto gii stessi possono variare 
notevolmente in funzione al valore 
delia resistenza interna dello stru¬ 
mento, Una pila da 4,5 volt ed un 
potenziometro da 0,1-0 t 2 megaohm 
collegati come in disegno vi per¬ 
metteranno di trovare il valore delle 
resistenze da applicare sui commu¬ 
tatore 34, 


la corrente allo strumento tramite SI* quindi to¬ 
glieremo la resistenza shunt adatta per ottenere 5 
miiliampère e la collegheremo ai commutatore del 
nostro provatransìstor; 

8, prendete ora due resistenze da 12 ohm Va 
Watt, caflegatefe in parallelo in modo da ottenere 
6 ohm, e collegatele ai capi dello strumento. Poi¬ 
ché sappiamo che il potenziometro lascia scorrere 
una corrente di 5 mA (operazione n. 6), con le 
resistenze che abbiamo ora applicato sullo stru¬ 
mento, se i nostri valori sono esatti, la lancetta 
dello stesso dovrà fermarsi a metà scalai 

9, tramite Si, forniremo corrente allo strumen¬ 
to e controlleremo la posizione della lancetta. Se 
questa, anziché fermarsi sulla indicazione « 50 » 
come richiesto si fermasse oltre, cioè « 60-70 » 
dovremmo applicare in parallelo alle due resisten¬ 
ze, una terza II cui valore sarà scelto sperimen¬ 
talmente (cioè con successivi tentativi) da 22* 
33-47-56 ohm r fino a far coincidere la lancetta 
esattamente al fondo scala. 

Se Invece la lancetta si fermasse prima del 
metà scala, cioè su 40, allora, dovremo aumentare 
il valore della resistenza shunt e perciò, anziché 
applicare In parallelo due resistenze da 12 ohm, 
ne useremo due da 15 ohm, ritoccando questo ul¬ 
timo valore con altre resistenze in parallelo come 
abbiamo già spiegato in precedenza. 

Se eseguirete queste operazioni con accuratez¬ 
za, otterrete esattamente dal nostro strumento le 
sensibilità richieste cioè 1-5-10 miiliampère, e 
quindi anche letture prive dì qualsiasi tolleranza* 

Quando avremo trovato i( valore richiesto per 


R13-14* 15-16 potremo procedere a regolare 11 
trimmer R4 che serve per la misura del * beta ». 
Per effettuare tale operazione sarebbe assoluta- 
mente indispensabile avere a disposizione un tran¬ 
sistor di cui si conosca esattamente il fattore 
u beta i». Poiché non si può assolutamente far af* 
fidamento su transistor acquistati in negozio, ab* 
bìamo ritenuto opportuno agevolarvi in tale ope¬ 
razione fornendovi noi un transistor CAMPIONE 
per il quale è indicato, sulla busta dove è racchiu¬ 
so, il « beta * di cui questo transistor dispone. 

Disponendo di tale transistor, tarare lo strumen¬ 
to è cosa faclftssìma. 

Prendete il transistor campione, collocatelo nel¬ 
lo zoccolo, senza toccarlo con le dita, oppure at¬ 
tendete prima di eseguire questa operazione al¬ 
meno 2 minuti in modo che la temperatura dello 
stesso si stahiiizzi al valore ambientale* Quindi 
collocate i comandi del provatransìstor sulla po¬ 
sizione « beta » 500, Prima di dare tensione al cir¬ 
cuito ruotate il trimmer R4 in modo che offra la 
sua massima resistenza, cioè 0 ( 47 megahom, dopo 
di che procedete in questo modo, 

1. accendete il vostro provatransìstor, e rego¬ 
late il potenziometro R2 In modo da far coincidere 
la lancetta dello strumento esattamente sullo 
ZERO. Attendete qualche secondo in modo che II 
transistor si stabilizzi e ritoccate il potenziometro 
del l'azzeramento nel caso che la lancetta avesse 
deviato dalla posizione ZERO. 

2. Ruotate ora il deviatore SI dalla posizione 
AZZERAMENTO in quella di BETA e con un cac¬ 
ciavite in plastica regolate il trimmer R3 fino a 
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far coincidere la lancetta sul * beta », Indicato dal 
transistor campione. Ad esempio, se il transistor 
inviato avesse un beta di 320 dovrete far coinci¬ 
dere la lancetta sulla indicazione 64 [infatti 64: 
2 X 10 = 320); se il beta fosse di 400 dovrete far 
coincidere la lancetta sulla indicazione 80 [80:2 
x 10 = 400). 

Effettuata la taratura, il trimmer non andrà più 
toccato, e automaticamente anche le altre porta* 
te « beta 100 » fondo scafa, e « 1.000 » fondo scala, 
risulteranno automaticamente tarate. 

COME SI USA LO STRUMENTO 

In possesso di un transistor da controllare, do¬ 
vremo procedere nel seguente modo, 

1. portare t seguenti comandi nelle posizioni 
indicati a fianco di ognuno: 

51 ss in posizione AZZERAMENTO 

52 - in posizione CO (cortocircuito) 

53 - in posizione CC 

54 =: in posizione NPN o PNP a seconda del tipo 

di transistor 



Fig. 10. Il pannello frontale del 
vostro provatransistor, può esse¬ 
re realizzato prendendo come 
spunto il disegno che vi presen¬ 
tiamo. 


SS = In posizione 1 mA. 

2. accenderemo il provatranslstor e collochere¬ 
mo Il transistor nelTapposlto zoccolo: 

3. se la lancetta dello strumento non va a fon¬ 
do scala [in caso contrario il transìstor è in 
corto) si potrà procedere alle altre misure. Se In¬ 
vece andasse a fondo scala, nei caso foste in 
dubbio se il vostro transistor è un PNP o NPN, 
invertite la polarità dì polarizzazione e controllate 
se si ripete la condizione precedente. Se si. il 
vostro transìstor è danneggiato: 

4. nel caso che il transistor non risultasse in 
corto, potrete commutare prima 82 in posizione 
ICBO poi 84 in posizione iCBO, Se La lancetta ri¬ 
mane immobile potrete aumentare la sensibilità 
dello strumento spostando ìl deviatore S5 dalla 
posizione 1 mA a 100 microamper e quindi leggere 
la ICBO: 

5. riportare il deviatore in posizione 1 mA, 
quindi ruotate S2 in posizione IGEO leggete la cor¬ 
rente di fuga del transistor in esame (minore è 
la corrente di fuga tanto migliore risulterà il tran¬ 
sistor] . Se sulla portata 1 mA non si apprezzerà 
nessuna indicazione, potrete tramite S5 aumenta¬ 
re la sensibilità dello strumento passando da 1 mA 
a 100 microamper; 

6. ruotate 3! commutatore S4 in posizione 
«beta 1.000 « e dopo questo, potrete ruotare S2 
in posizione « beta ». 

Noterete cosi facendo che la lancetta dello stru¬ 
mento potrà deviare verso destra o verso sinistra 
Ruotando II potenziometro di azzeramento cercate 
di far coincidere la lancetta dello strumento sullo 
ZERO, 

Ruotate ora il deviatore SI dalla posizione AZ¬ 
ZERAMENTO in quella di RETA e leggete sulla 
scala il fattore di amplificazione 

Se la lancetta si spostasse leggermente, ridu¬ 
cete tramite S4 la portata da « beta 1.000 « a quel¬ 
la di « beta 500 » o « beta 100 « fino a trovare la 
portata più adatta al transistor in prova. 

Ricordatevi che modificando la portata, sarà uti¬ 
le procedere ad un nuovo azzeramento del poten¬ 
ziometro R2 se sì desidera una maggior precisio¬ 
ne. Per questa operazione sarà sufficiente spo¬ 
stare il deviatore SI dalla posizione BETA a quella 
AZZERAMÉNTO 

Precisiamo che è sempre utile Iniziare la lettu¬ 
ra dalla portata più alta, cioè dal «beta 1-000 » 
per passare a quelle inferiori, onde evitare di far 
sbattere la lancetta dello strumento a fondo scala. 

Ricordatevi infine che togliendo il transistor, 
quando il commutatore S2 si trova sulla portata 
m beta », la lancetta dello strumento devierà tutta 
a sinistra oltre lo zero, perché togliendo il tran- 
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sistor si sbilancia il ponte. Quindi consigliamo, 
quando si desidera provare più transistor, di la¬ 
sciare sempre STTrTposizione beta 1,000 o 500, 
quindi commutare 52 sulla posizione ICBO o 
IGEO. Così facendo eviteremo allo strumento di 
deviare tutto a sinistra. 

Per coloro che desiderassero conoscere quale 
precisione o attendibilità può offrire questo stru¬ 
mento, noi possiamo solamente Indicarvi quanto 
segue. Per poter collaudare questo provatransistor, 
ci siamo fatti inviare dalla SIEMENS - ITT - SGS 
centinaia di transistor, controllati con assoluta 
precisione dai loro strumenti dì collaudo e abbia¬ 
mo confrontato le indicazioni fomite dal nostro 
strumento molto piu economico. Ebbene, if risulta¬ 
to è il seguente. Con il nostro strumento noi abbia¬ 
mo rilevato una precisione sul beta del 3-4%, er¬ 
rore dovuto alla impossibilità della lancetta delio 
strumento di segnalare se un transìstor, anziché 
amplificare 100, amplifichi 103 o 104 t mentre sulle 
ICBO e IGEO abbiamo riscontrato una precisione 
delTl%, Comunque, considerando che in un mon¬ 
taggio in push-pull, o single-ended, !e coppie sele¬ 
zionate fornite dai costruttori hanno delle tolle¬ 
ranze medie del 10%, riteniamo che questo stru¬ 
mento risulti di precisione superiore a! necessa¬ 
rio, A noi infatti Interessa che in un montaggio 
dove si richiedono coppie selezionate, non venga¬ 
no inseriti due transistor di cuf uno amplifichi ad 
esempio 20 e V altro 100. 

Pertanto questo provatransistor è uno strumen¬ 
to indispensabile per tutti, dal radioriparatore, al 
radiosperimentatore. Me consigliamo vivamente la 
realizzazione, anche nella forma più economica, 
cioè impiegando come strumento il vostro comune 
tester, A costruzione ultimata, constaterete quan¬ 
to risulti indispensabile, e forse ci chiederete per¬ 
ché solo ora cì accingiamo a presentarlo. Il mo¬ 
tivo è sempre il tempo che scorre inesorabilmen¬ 
te, Il lettore forse rimarrà incredulo se affermia¬ 


mo che questo semplice progetto ha richiesto 3 
mesi. Non di lavoro, sarebbe stato un po' trop¬ 
po ma 15 giorni sono stati spesi per progettarlo, 
montarlo, disegnarlo. Il resto è stato perduto nel¬ 
l'attesa dei transìstor campioni dalle Case costrut¬ 
trici, per il relativo collaudo. 

REPERIBILITÀ' DEL MATERIALE 

Sapendo che molti lettori incontrano non poche 
difficoltà nel reperire \ì materiale necessario alla 
realizzazione di qualsiasi progetto, noi ci preoc¬ 
cupiamo non solo di presentarvi progetti interes¬ 
santi, ma anche di darvi la possibilità di attuarli 
cercando ditte che siano in grado di inviare al 
lettore i componenti irreperibili In loco. 

Noi indichiamo il prezzo completo della scatola 
di montaggio, cosi il lettore avrà modo df con¬ 
trollare e scegliere secondo la propria convenien¬ 
za. Le ditte da noi interpellate offrono materiale 
di 1“ qualità, 

Il costo per il quale possiamo farvi avere tale 
* provatransistor » è di L. 9.SCO più le solite 460 
tire per le spese postali (se la spedizione dovrà 
essere effettuata in contrassegno ci sarà un sup¬ 
plemento df lire 150], Nel prezzo è compreso 
trasformatore di alimentazione - transistor 2N1711 
completo di aletta di raffreddamento in alluminio 
- 1 raddrizzatore a ponte - una lampada a spia al 
neon di lusso - 3 condensatori elettrolitici - 1 dio¬ 
do zener, 2 diodi al silicio * 1 trimmer e tutte !e 
resistenze * 1 potenziometro, 3 boccole colorate 
per E-B-C - 1 circuito stampato In fibra di vetro - 
3 deviatori a levetta * 3 commutatori. 

Nel prezzo non è incluso lo strumento da 100 
mìcroamper, in quanto molti lettori potrebbero 
utilizzare come già spiegato nelLarflcolo il proprio 
tester. 

Coloro che volessero il solo circuito stampato, 
potranno richiederlo al prezzo di L. 800. 


- IMPORTANTE - 

Nel prossimo numero, insieme a tanti altri progetti interessanti, 
presenteremo un OROLOGIO DIGITALE che, oltre alle ore ed ai 
minuti, ìndica con assoluta precisione anche i secondi e le decine 
di secondi. Questo orologio, per la sua semplicità, può essere 
realizzato da chiunque. 

Poiché prevediamo che questo progetto susciti un notevole inte¬ 
resse, con un conseguente immediato esaurimento delle copie, 
consigliamo ai lettori di prenotare fin d'ora la rivista presso la 
foro edìcola o. meglio ancora, di inviare affa nostra redazione 
un vaglia di L 400, prenotando la rivista direttamente presso di 
noi, per essere certi dì venirne in possesso. 

Già molti lettori, venuti a conoscenza, tramite il servizio consu¬ 
lenza, della pubblicazione dì questo progetto, hanno provveduto 
a prenotare li numero; motti, anzi, hanno ordinato due o più copie, 
non sappiamo se per darle al loro amici o per farne Incetta, 
con l'intenzione di rivenderle a prezzo maggiorato quando il nu¬ 
mero 19 risulterà introvabile. 
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ESALTATO RI 

di ACUTI per 

CHITARRA 


La chitarra è uno degli strumenti base nella 
musica « beat », Essa costituisce il « fondo musi¬ 
cale » e assurge anche a livello dì conduttrice so¬ 
lista. E r quindi perfettamente logico che ogni or¬ 
chestra ricerchi, per questo strumento, apparec¬ 
chiature elettroniche capaci di modificarne il suo¬ 
no, onde ottenere particolari - effetti » musicali. 

Attualmente c'è una particolare richiesta di 
« esaltatoti di acuti », cioè dì dispositivi adottati 
per ottenere suoni particolari, capaci di « perso¬ 
nalizzare» un pezzo musicale. 

Infatti, i comandi di tono presenti in ogni am¬ 
plificatore, non possono accentuare, a causa della 
loro limitata escursione, questa gamma di fre¬ 
quenza, 

Il chitarrista inoltre, durante una esecuzione, 
non è in grado di manovrare contemporaneamente, 
con la dovuta celerità, le manopole dei bassi o de¬ 
gli acuti. 

Lo strumentista infetti preferisce un dispositivo 
separato dall'amplificatore, da tenere vicino a sé 
e tale da permettergli di modificare con maggiore 
velocità il suono della chitarra quando, da stru¬ 
mento di accompagnamento, passerà al ruolo dì 
strumento solista, 

Lesaltatore di toni acuti che presentiamo, con¬ 
siste in pratica di un semplice preamplificatore 
ad un solo transistor tipo BG109 montato in un 
particolare circuito che possiede la caratteristica 
di amplificare notevolmente tutte le frequenze 
comprese tra 1 1000 ed i 15000 Hz e di limitare 
considerevolmente qualsiasi altra frequenza in¬ 
feriore ai 1000 Hz. 

La tabella che vi presentiamo riporta dati ri¬ 


cavati su prototipi montati dal nostro laboratorio 
\ quali potranno dimostrarvi la veridicità delle 
nostre affermazioni. 


Microfono con uscita massima 10 miliivolt 

Frequenza 

segnale in uscita 

amplificazione 

300 Hz 

24 miliivolt 

6 m. 

500 Hz 

26 miliivolt 

7 dB. 

1.000 Hz 

58 miliivolt 

12 dB. 

5.000 Hz 

120 miliivolt 

20 dB, 

10.000 Hz 

130 miliivolt 

21 dB. 


Nel caso di microfoni a maggior sensibilità, ca¬ 
paci cioè di fornirvi in uscita 50 miliivolt, anziché 
10, ì dati che abbiamo ricavato dalle prove di labo¬ 
ratorio risultano i seguenti; 


Microfono con uscita massima 50 miliivolt 

Frequenza 

segnale di uscita 

amplificazione 

300 Hz 

150 miliivolt 

7 dB. 

500 Hz 

200 miliivolt 

8 dB, 

1.000 Hz 

350 miliivolt 

14 dB. 

5.000 Hz 

600 miUivolt 

20 dB. 

10.000 Hz 

620 miliivolt 

21 dB. 
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Come potrete constatare, ìt guadagno massimo 
per frequenze del!'ordine di 500 Hz si aggira sui 
7-8 decibels, mentre a 1.000 hertz il guadagno me¬ 
dio si aggira sui 12-14 dB, A 10,000 hertz, invece, 
noi otteniamo un guadagno sulTordine del 20 dB, 
A seconda delle necessità, l'esaltazione dei toni 
acuti può essere attenuata o accentuata agendo 
semplicemente sul potenziometro R4 da 4,700 ohm, 


CIRCUITO ELETTRICO 

Nella fig. 1 è illustrato il circuito elettrico dei 
nostro esalatore di note acute. Come già accen¬ 
nato, esso utilizza un solo transistor BC1G9, ed un 
numero limitatissimo di componenti. Il circuito, 
come si può facilmente intuire, andrà interposto 
tra l'uscita delia chitarra e l'entrata dell'amplifi¬ 
catore di potenza. 

Quando il chitarrista desidera che il suono della 
sua chitarra risulti « normale *, non dovrà fare altro 
che ruotare il doppio deviatore S 1 /S 2 ; il segnale 
proveniente dalla chitarra raggiungerà direttamente 
rampliflcatore senza nessuna variazione di tona¬ 
lità. Agendo sempre su questo doppio deviatore, 
egli potrà far passare il segnale de! microfono 
quando lo ritenga opportuno agli effetti musicali, 


attraverso questo preamplificatore ed ottenere 
cosi una attenuazione deile note gravi, e una mag¬ 
giore esaltazione dei toni acuti, Agendo abilmente 
egli potrà far passare il segnale del microfono, 
sul potenziometro R4 egli potrà, a suo piacimento, 
regolare il guadagno degli acuti ad un valore che 
egli stesso riterrà più consono al pezzo musicale 
da eseguire Per alimentare questo semplice pre¬ 
amplificatore, è necessaria una tensione di soli 
9 volt che potremo prelevare da una pila, oppure 
dallo stesso amplificatore dì potenza tramite una 
resistenza di caduta ed un diodo zener da 9 volt, 
1/4 di watt per stabilizzare la tensione in uscita. 
Poiché il preampfìficatore assorbe un massimo di 
0.5 mllliampèr potremo, applicando la « legge 
di Ohm ricavare il valore della resistenza di 
caduta, tenendo presente che al dìodo zener po 
tremo far scorrere un massimo di 1,5 milfiamper. 
In totale avremo un assorbimento massimo di 2 
milliamper. 

Tanto per farvi un esempio, se neiramplificatore 
abbiamo una tensione continua di 30 volt, noi 
dovremo eseguire questa semplice operazione: 
30 — 11 volt = 19 volt di caduta che dobbiamo 
ottenere dalla resistenza 19 : 2 x 1.000 - 9,500 
ohm resistenza di caduta che potremo arrotondare 
a 10 000 ohm Va watt. 


s volt 



RI 


120*000 ohm V 2 watt 



R2 

— 

5G + 00G ohm V 2 watt 

C2 = 

220.000 pF. 

R3 


6,800 ohm Vz watt 

C3 

150,000 pF, 

R4 


4.700 ohm potenz. 

C4 = 

470,000 pF. 

R5 


560 ohm V 2 watt 

S1/S2 

- doppio deviatore 

CI 

— 

250 mF* elettr. 15/25 volt 

TRI = 

transistor BC109 
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Se desiderate prelevare la tensione, per alimen¬ 
tare H transìstor BOI09 direttamente dat vostro 
amplificatore, potrete utilizzare il semplice schema 
qui allegato, composto da una resistenza RI che 
dovremo calcolare in base alla tensione in entrata, 
e da un diodo zener da 9 volt. 


i 


RI 

—VWr 

DZ1 


30 VOLT 

■O 


REALIZZAZIONE PRATICA 

Data la semplicità del circuito, ed i pochi com¬ 
ponenti richiesti non abbiamo ritenuto opportuno 
preparare un circuito stampato. Il lettore potrà 
eseguire questo montaggio sfruttando il normale 
cablaggio a filo di rame, utilizzando come sup¬ 
porto quelle comuni basette perforate in bachelite 
reperibili, con estrema facilità, in ogni negozio 
radio. 

Nel montaggio occorre tenere presente un solo 
particolare; l'intero preamplificatore dovrà essere 


collocato entro una piccola scatola metallica, in 
modo ohe tutto il circuito risulti adeguatamente 
schermato. Diversamente potrebbero insorgere 
ronzìi o fastidiosi rumori di fondo. 

Ricordatevi infine che il negativo dell'alimenta¬ 
zione dovrà essere coffegato al metallo della sca¬ 
tola. 

Per la presa d J entrata e quella di uscita, vi con¬ 
sigliamo dì impiegare bocchettoni schermati oppu¬ 
re prese jack, avendo cura di collega re affa massa 
la calza metallica del cavetto schermato 


oscilloscopio portatile 




automatico 


compatto 

economico 


# Sensibilità 10 m V/d tv* 

* Banda passante 0-1 b MHz 

• Sincronismi completamente auto¬ 
matici 

* Tubo rettangolare, postaccelera¬ 
zione 4 KV 


Per ulteriori dettagfi richiedete 
il catalogo generale o telefonate a: 



Divisione della ITT Standard 
Piazza de Angeli 7 
20146 Milano 
Tei. 4 69 66 41 (4 linee) 


Ufficio commerciale 
Via Fiaminia Nuova 213 
coiai Roma 
Tei,: 32 3671 
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Un preciso e semplice metronomo capace di fornirvi da 
un minimo di 20 ad un massimo di 360 « beat » per minuto. 


UN METRONOMO 



Ri — 100.000 ohm 

R2 = 100,000 ohm 

R3 = 1.000 ohm 

R4 — 1,000 ohm 

R5 — 250.000 ohm potenz* 

R6 - 22.000 ohm 

R7 - 330.000 ohm 

RB = 1.000 ohm 

R9 — 10.000 ohm 

RIO ~ 10*000 ohm 

RII = 22,000 ohm 

R12 - 2,700 ohm 


Ri3 = 100 ohm 1 watt 
R14 = 12-15 ohm 2 watt 
CI - 100 mF. elettr. 15 volt 
C2 — t mF a carta 
C3 “ 1 mF a carta 
C4 - 0,47 a carta 
TRI = pnp al silicio BOI77 
TR2 = npn al silicio BC10B 
TR3 = npn al silicio 2N1711 
TR4 — npn al silicio 2N3055 
SI — interruttore 
1 altoparlante da 3 ohm 
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La familiare piramide con il suo pendolo oscil¬ 
lante, comune a tutti i metronomi meccanici, len¬ 
tamente sta sparendo per lasciar posto ai più 
moderni metronomi elettronici. 

Anche se è praticamente possibile reperire sche- 
mi dì metronomi elettronici, possiamo affermare 
che non tutti offrono garanzie assolute di stabi¬ 
lità o la potenza di suono che si potrebbe pre¬ 
tendere da un circuito transistorizzato. 

Lo schema che presentiamo racchiude nella sua 
semplicità, caratteristiche di stabilità elevata e una 
potenza notevolmente superiore ad ogni altro pro¬ 
getto, Non solo, ma gli impulsi che riusciamo ad 
ottenere da tale circuito partono da un minimo di 
20 per raggiungere un massimo di 360 « beat » al 
minuto, che potremo con estrema facilità modi¬ 
ficare a nostro piacimento per adattarli a tutte le 
esigenze. Lo schema elettrico completo di questo 
metronomo è visibile in fig. 1. 

Gli impulsi richiesti vengono generati da un par¬ 
ticolare multivibratore non molto conosciuto dalla 
maggioranza dei lettori. 

Questo, come si vede dallo schema, è costi¬ 
tuito da un transistor al silicio PNP tipo BC177 
e uno NPN tipo BC108 - BC1G7 (TRI e TR2), La 
frequenza degli impulsi è determinata in questo 
circuito dalla capacità dei condensatori G2-C3 da 


1 microfarad e dal valore delle resistenze R5-R6, 
Poiché R5 è costituito da un potenziometro, noi, 
variando il valore della resistenza, possiamo modi¬ 
ficare la frequenza e addirittura limitare l'escur¬ 
sione dal campo, aumentando per esempio R6 e 
riducendo il valore di R5. oppure utilizzando per 
R5 due potenziometri in serie, ad esempio uno 
da 25.000 ohm ed uno da 220.000 ohm, in modo 
da poter regolare con il potenziometro di valore 
inferiore, la frequenza dei * beat » con maggior 
precisione 

Gli impulsi generati da tale muìtivibratore ver¬ 
ranno poi prelevati ai capì del partitore composto 
da R9 e RIO ed applicato alla base di un transi¬ 
stor di media potenza NPN quale ad esempio un 
2N1711 o similari. 

Sul3'emettitore di questo terzo transistor appli¬ 
cheremo la base di un transistor NPN al silicio di 
potenza pari ad esempio a quella di un 2N3055. 
in serie al collettore applicheremo un altoparlante 
da 8 ohm 3 Watt che servirà per emettere il clas¬ 
sico suono «toc-toc». Per poter limitare la potenza 
del segnale generato in serie alt'altoparlante ab¬ 
biamo ritenuto opportuno applicare una resistenza 
da 12-16 ohm 2 Watt che potrà essere cortocir¬ 
cuitata, nel caso che si desiderasse un suono di 
potenza elevata. 
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li circuito in se stesso non presenta nessun 
punto crìtico, quindi potrete montarlo come rite¬ 
nete più opportuno. 

Anche per i transistor possiamo affermare che 
non risultano per nulla critici, per cui potremo 
con tutta tranquillità sostituirli anche con transì¬ 
stor al germanio. Ad esempio TRI si potrebbe uti¬ 
lizzare un AC 125, lasciando per TR2 un BOI 08- 
BC1Q7. 

Per agevolare il lettore possiamo far presente 
che questo stadio assorbe all’incirca 100 mHIram- 
per su 12 volt di alimentazione. 

Per TR3 si potrebbe ad esempio impiegare un 
AGI87, tenendo però presente che sarà utile di¬ 
minuire Il valore di RI2 a 2,200 - 1,500 ohm in modo 
che tale transistor non assorba più dì 5 milliam- 
per, Facciamo presente che utilizzando per TR3 
un transistor al germanio, sarà consigliabile prov¬ 
vederlo di un aletta di raffreddamento. Comunque è 
preferibile per TR3 far uso di un transistor al sili¬ 
cio, di qualsiasi altro tipo, perché surriscaldando¬ 
si per un uso prolungato del metronomo, presenta 


l'inconveniente dì aumentare l'assorbimento di 
collettore contemporaneamente all'aumento della 
temperatura 

Noi abbiamo scelto come alimentazione una 
tensione di 12 volt e su! circuito le tensioni che 
appaiono sui vari elettrodi sono state misurate 
con un voltmetro elettronico e con il cursore de! 
potenziometro R5, in modo da ottenere il massimo 
degli impulsi al minuto. Se effettuerete le misure 
con un comune tester da 20,000 x volt potrete rile¬ 
vare qualche discordanza, dovuta unicamente alla 
bassa resistenza interna offerta da! vostro stru¬ 
mento. 

Possiamo inoltre assicurare il lettore che que¬ 
sto circuito funziona anche con tensione inferiore 
ad esempio 9 o 4,5 volt, in questi casi la potenza 
ottenuta in uscita risulterà inferiore rispetto ad 
una alimentazione a 12 volt. 

Anche le frequenze degli impulsi risulteranno 
variate, per cui si dovrà, in certi casi, diminuire il 
valore della resistenza RG a 10.000 o 8.200 ohm 
per ottenere tutta l'escursione della gamma 
richiesta. 


VIA BAGNINI, 16/2 
Telef* 39.60.83 
40137 BOLOGNA 
Casella Postale 2034 
C/C Postale 8/17390 


MIRO 



ELECTRONIC S MEETING 


Nuovo catalogo e guida a colori 54 pag, 
per consultazione ed acquisto di oltre 
n. 2000 componenti elettronici conden 
sa tori variabili, potenziometri microfoni, 
aftoparlantJ, medie frequenze trasfor¬ 
matori, bread-board, testine, puntine, 
manopole, demoltipliche, capsule micro¬ 
foniche, connettori... 

Spedizione, dietro rimborso di L 250 In 
francobolli. 


ALIMENTATORI REALTIC 
STABILIZZATI ELETTRONICAMENTE 

SERIE AR 

Serie a transistor studiata appositamente per auto. Risparmio 
delle pile prelevando la tensione dalle batterie. Completamente 
isolati. Dimensioni mm 72x24*29 - Entrata: 13 Vcc. Uscita 
SV con interruttore 400 mA stabilizzati Uscita; 7,5 V 400 mA 
stabilizzati Uscita: 9 V 300 mA stabilizzati Forniti con attacchi 
per Philips, Grundig, Sanyo, National, Sony. 

SERIE ARI 

Serie a transistor, completamente schermata, adatta per l'ascol¬ 
to dì radio, mangianastri, mangiadischi, e registratori in ten¬ 
sione 2 20 V [tensione domestica] Dimensioni: mm 53 x 47 x 54 
Entrata: 220 V ca. Uscita. 9 V o 7,5 V o 6Va 400 mA sta¬ 
bilizzati forniti con attacchi per Philips, Grundig, Sanyo Natio¬ 
nal, Sony. 

SERIE ARU 

Nuovissimo tipo di alimentatore stabilizzato, adatto per essere 
utilizzato in auto e In casa, risparmiando l'acquisto di due ali¬ 
mentatori divorai Dimensioni: mm 52x 47 x 54 Entrata; 220 V 
C.3. e 12 V c o. - Uscita: 9 V o 7 V o 6 V 400 mA stabilizzati 
Forniti con attacchi per Philips, Grundig, Sanyo. National, Sony 
SERIE AR 1 . 2.3M (più L 50D s p } 

SERIE AR [600 mA] L. 2.7D0 (più l. 550 S p.) 

SERIE AR (in coni KIT] L. 1.500 [più L. 450 s p j 

SERIE ARL L. 4,900 [più L 600 S.p ] 

SERIE ARU L. 6.500 [più L 650 s.p.j 

Spedizione: in contrassegno 
MIRO c,f». 2034 - 40100 BOLOGNA 



UNI SPA CE è il felice risultato dello studio per la collo 
cazlone razionale degli strumenti dei tecnico elettronico: 
1 utilizzazione di 86 contenitori in uno spazio veramente 
limitato. 

Grazie alla sua struttura [guide su ogni singolo pezzo) può 
assumere diverse forme lavorando molteplici soluzioni. 
Dimensioni : cm 50 x 13 x 33. 

Marchio depositato Prezzo L. 9.950 + 950 S.p. 
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COMPONENTI ELETTRONICI PtOFlttlOIMU 
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PE 7 

PREAMPLIFICATORE STEREOFONICO HI-FI 


Si tratta dì un preamplìficatore equalizzatore per alta 
fedeltà; realizzato in versione stereofonica onde ovviare 
a tutti gli Inconvenienti, quali autooscillazionlt inneschi, 
ecc. dovuti a ritorni di massa o filature non corrette.. 
Nonostante presenti già montati a circuito stampato ì 
commutatori degli ingressi e delle equalizzarono nonché 
i potenziometri di volume bassi acuti e bilanciamento, 
siamo riusciti a contenere le dimensioni entro lìmiti 
ridotti. Per le sue elevate caratteristiche, unitamente 
alla possibilità di alimentarlo con qualsiasi tensione con¬ 
tinua a partire da 2QV.c.c. si presta ad essere collegato 
a qualsiasi amplificatore di potenza quale MARK20. 
AMI 5, MARK60, AM5DSP. 

Montato collaudato e completo di 4 manopole metalliche 
con indice, serie diamante, 

L 16 .O 0 O 

E’ in allestimento il pannello frontale. 


_ 


SENSIBILITÀ' ; 2,5 mV rivelatore magnetico 

25 mV rivelatore piezoelettrico 
60 mV ausiliario lineare 

USCITA : 300 mV con bilanciamento a metà su 

10 kft min. 

Rapporto segnale disturbo migliore 65 dB 
Diafonia a 1000 Hz maggiore 40 dB 
Bilanciamento: campo di regolazione 13 dB 
Escursione dei toni riferiti a 1 kHz 
Bassi: esaltazione 14 dB - attenuazione 17 dB a 20 Hz 
Acuti: esaltazione 16 dB - attenuazione 15 dB a 20000 Hz 
Banda passante 15-^50000 Hz ±: 1 dB 
Distorsione <0,1 % 

Alimentazione minima 2GVc.c, 

Consumo 8-^-IQ mA 
Dimensioni: 245 x30x40 mm 


Spedizioni ovunque. Pagamenti a mezzo vaglia postale o 
tramite nostro conto corrente postale numero 8/14434. 

Non sì accettano assegni di c.c. bancario, 

Per pagamenti anticipati maggiorare dì L. 350 e in 
contrassegno maggiorare di l. 500 per spese postali. 


Concessionari: 

RENZI ANTONIO 
HOBBY CENTER 
Dì SALVATORE & COLOMBINI 
C.R.T.V. DI ALLEGRO 
OPPO SALVATORE 
PAOLETTI FERRERÒ 


55128 Catania - Via Papàie 51 
43100 PARMA - Via Torelli, 1 
16122 Genova - P,za Brlgnole, 10 r 
10128 Torino - C,so Re Umberto 31 
D9D25 Oristano ■ Via Cagliari 2SÉ 
S0100 Firenze ■ Via II Prato 40 r 


Richiedete il nuovo catalogo edizione 1971 inviando L. 200 in francobolli 
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In questo articolo vi spieghiamo come si possa far risuo- 
nare un'antenna dì dimensioni inferiori ad 1/8 d’onda 
utilizzando una bobina di compensazione, e come si deb¬ 
ba procedere affinché l'antenna stessa presenti una im¬ 
pedenza caratteristica di 75 o 52 ohm. 

ANTENNE accorciate 


l'elemento principale di un trasmettitore, come 
abbiamo accennato varie volte, è l'antenna. Se 
questa non presenta le caratteristiche richieste, 
non solo il trasmettitore non risulterà in grado 
di erogare la sua massima potenza, ma ne potrà 
addirittura impedire il funzionamento. Chi ha ten¬ 
tato di applicare una antenna ad una trasmittente, 
calcolata con le solite formule che abbondano in 
ogni libro, avrà quasi sempre notato un rendimen¬ 
to insufficiente, una portata limitata e una certa 
disposizione deN'amplificatore di BF ad innescarsi. 
Le formule sono si Indispensabili, ma soltanto per 
ottenere una misura approssimativa della lunghez¬ 
za che deve assumere l'antenna; per ricavare 
quella giusta e reale è necessario procedere per 
tentativi; troppi sono, infatti i fattori che con¬ 
tribuiscono a modificare le sue caratteristiche, 
tn pratica, sarebbe come tentare di calcolare un 
circuito di sintonia, che sì accordi esattamente su 
una frequenza di 27125 KHz, e pretendere poi che 
una volta montato il circuito, sulla base dei dati 
ricavati in via teorica riguardanti la capacità del 
condensatore da applicare in parallelo alle spire 
delle bobine, la bobina risuoni esattamente sui 
27.125 KHz. 

Provate ad eseguire tali calcoli e constaterete, In 
pratica come i valori risultino notevolmente di¬ 
versi dalla teoria. Nei calcolo avremmo dovuto 
tenere conto: delle capacità residue del circuito 
stampato, di quelle del transistor o della valvola, 
delle tolleranze del diametro della bobina, di 
quelle del filo, ecc. ecc. Le stesse considerazioni 
valgono per un antenna. Fra la teoria e Ea pratica 
esisterà sempre una notevole differenza: perciò, 
in questi casi, è meglio affidarsi all'attendibilità di 
uno strumento di misura, e cioè ad un « MISURA- 
TORE DI ONDE STAZIONARIE » (vedi n. 5/70 di 
Nuova Elettronica). Tale misuratore è il solo in 
grado di indicare se la nostra antenna ha una lun¬ 
ghezza superiore o inferiore a quella richiesta in 


quanto, variando la lunghezza d'onda rispetto alla 
frequenza di risonanza, viene a modificarsi con¬ 
temporaneamente l'impedenza caratteristica. 

Abbiamo indicato piu volte che i trasmettitori 
vengono tarati normalmente per una impedenza 
d'uscita di 52 o 75 ohm. Questo significa che 
se si desidera ottenere da tale trasmettitore il 
massimo rendimento, nel caso che il trasmettitore 
fosse tarato per un carico di 52 ohm, sì dovrà 
impiegare per trasferire II segnale dal trasmetti¬ 
tore all’antenna, un cavo coassiale che presenti 
una Impedenza caratteristica dì 52 ohm e l'antenna 
stessa dovrà presentare al suoi capi una Identica 
impedenza, cioè 52 ohm. 

Se invece il trasmettitore risultasse tarato per 
un carico di 75 ohm. dovremmo impiegare esclusi¬ 
vamente un cavo coassiale da 75 ohm e l'antenna 
stessa dovrà presentare ai suoi capì tale impe¬ 
denza. 

Se i valori d'impedenza di uno di questi tre ele¬ 
menti: TRASMETTITORE - CAVO COASSIALE - AN¬ 
TENNA, differiscono tra loro, si avranno perdite 
di AF considerevoli e conseguentemente riduzione 
del rendimento del trasmettitore. Tanto per inten¬ 
derci. si potrebbe paragonare un trasmettitore ad 
una pila e l'antenna ad una lampadina. Se noi aves¬ 
simo una pila da 12 volt e ad essa collegassimo 
una lampadina da 24 volt, la sua luminosità non 
sarebbe certamente paragonabile a quella che 
avremmo ottenuto coflegando alla pila una lampa¬ 
dina del voltaggio adeguato, cioè 12 volt. Se invece 
collegassimo a tale pila una lampadina da 6 volt, 
questa ne sarebbe immediatamente fulminata, 
quindi se la pila è da 12 volt anche la lampadina 
dovrà essere da 12 volt. Ogni altro voltaggio et 
procurerebbe degli inconvenienti e cioè scarsa 
luminosità o la bruciatura. 

Questo paragone, anche se non perfettamente 
calzante, può farci comprendere perché, dispo¬ 
nendo di un trasmettitore tarato a 75 ohm, non è 
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RICETRASMETTITOR! 
a TRANSISTOR 
8° puntata 


per la JB. 

possibile collegarlo ad un antenna che presenti una 
impedenza da 150 ohm, oppure da 30 ohm. Per 
avere ii massimo rendimento è assolutamente in¬ 
dispensabile che anche ['antenna presenti un'im¬ 
pedenza da 75 ohm. 

Per spiegarvi come è possibile conoscere quan¬ 
do un'antenna presenta l'impedenza richiesta è in¬ 
dispensabile cominciare a parlare, sia pure velo¬ 
cemente, dell'antenna irradiante. 


L'ANTENNA IFSRAD1ANTE 

Per comprendere la ragione per Ea quale una 
antenna trasmittente debba avere una lunghezza 
ben definita è necessario non considerarla come 
un filo dì rame qualsiasi (collocato al suolo in 
senso verticale ed orizzontale) sul quale viene 
inviata dell'alta frequenza, ma come un circuito di 
sintonia. Esso, come si sa, è composto da una in¬ 
duttanza [bobina) e da una capacità (variabile 
posto in parallelo ad essa}. In una antenna, il filo 
di rame equivale all'Induttanza e la capacità di ac¬ 
cordo è costituita dalla capacità che tale filo pre¬ 
senta. rispetto al suolo o rispetto alle masse me¬ 
talliche poste in vicinanza dell'antenna stessa, più 
una minima, esistente tra i suoi due fili estremi. 
Quindi, se in un circuito di sintonia per operare 
laccordo su una determinata frequenza, è neces¬ 
sario ritoccare la capacità e l'induttanza, anche per 
l'antenna, è necessario variare opportunamente 
questi due valori, affinché risuoni su una deter¬ 
minata frequenza. Poiché non è possibile agire sulla 
capacità, essendo questa astratta, noi possiamo 
agire soltanto sull'Induttanza, cioè allungando o 
accorciando la lunghezza del filo sino ad ottenere 
un'accordo perfetto. 

Riteniamo che il lettore possa a questo punto 
aver già compreso l'importanza che viene ad assu¬ 
mere la lunghezza dì un'antenna trasmittente, ma 
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Fig, 1, Se noi prendiamo un filo 
lungo esattamente 20 metri, ed 
applichiamo a questo un segnale 
di AF della lunghezza d'onda di 
20 metri, sul filo si formeranno 
due onde, una completa piu una 
riflessa t perfettamente simmetri¬ 
che, ma sfasate fra di loro. 



forse egli non saprà ancora capacitarsi di come 
può un'antenna presentare ai suoi capi una impe¬ 
denza pari ad un valore di 52-75 o 300 ohm. 

Per spiegare anche questa caratteristica, sarà 
indispensabile ricorrere ad altri esempi. 

Se noi prendiamo un filo, lungo esattamente 

20 metri ed applichiamo allo stesso un segnale 
dì AF, delia lunghezza d'onda di 20 metri, pari cioè 
a 15.000 KHz (300.000 ; 15.000 KHz = 20) sui filo 
si formerà un'onda «compieta » più una riflessa 
(disegnata a tratteggio nella fig. 1). 

Tali onde (diretta e riflessa) sono perfettamente 
simmetriche, ma sfasate luna rispetto aH'altra_ 

Se ora accorciassimo tale filo a 19 metri, po¬ 
tremmo constatare, ohe i due punti d'incontro 
delle due semionde — la diretta e la riflessa — 
non coincidono più (fig. 2); lo stesso dicasi se la 
antenna risultasse più lunga de! necessario cioè 

21 metri anziché 20 [ffg. 3). 


Poiché in una lunghezza d'onda il filo lavora 
alternativamente per una sola metà, e cioè la pri¬ 
ma metà per fa semionda positiva e l'altra per la 
semionda negativa, se utilizziamo un'antenna lunga 
soltanto MEZZA LUNGHEZZA D'ONDA, dopo che 
tale filo ha terminato di oscillare per la semionda 
positiva, vorrà nuovamente sfruttato per la semion¬ 
da negativa ftg. 4. 

Ora, se noi prendiamo un'antenna Eunga esatta¬ 
mente V? lunghezza d'onda (come si vede in 
fig. 4) si verificherà quanto segue: l'onda, partendo 
da un estremo, seguirà un'arco ellittico che rag¬ 
giunge le massima ampiezza al centro (cioè ad 
Va d'onda) per riportarsi nuovamente ad un mì¬ 
nimo nell'altra estremità del filo (una semionda] 
Per completarsi ad una lungezza d’onda, ripartirà 
da tale capo per raggiungere l'altra estremità. 

In pratica, la semionda che normalmente si rap¬ 
presenta nei disegni, non corrisponde, come si 
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potrebbe supporre, all’andamento sinusoidale della 
TENSIONE, bensì a quello della CORRENTE. Per* 
tanto, rifacendoci al disegno della fig, 5, noi avre- 
mo: ad una estremità, un MINIMO DI CORRENTE; 
al centro, la MASSIMA CORRENTE; all’altra estre¬ 
mità, un altro MINIMO DI CORRENTE. E poiché 
la potenza del segnale df ÀF, applicata in anten¬ 
na, rimane costante per la nota legge di Ohm 
(Watt — Volt X Ampère) sull'antenna dove sarà 
presente una corrente minima, avremo una MAS’ 
SIMA TENSIONE; viceversa, dove fa corrente sarà 
massima avremo una MÌNIMA TENSIONE, Prati¬ 
camente, la forma dell'onda * In tensione » viene 
ad essere identica a quella visibile in fig 6. 

Facciamo un esemplo. Se noi abbiamo una emit¬ 
tente che eroghi una potenza di 100 Watt ed un'an¬ 
tenna che presenti una impedenza caratteristica 
dì 75 ohm, avremo al centro di un'antenna a Va 
onda la massima corrente che risulterà di: 


Amper = V Watt ; R - V 100 ■ 75 - 1.4 amper 

È ovvio che la tensione, se l'intensità risulta di 
1,4 amper, in questo stesso punto risulterà mìnima 
e precisamente di 

Volt =■ Watt: Amper = 100 : 1,4 = 71 volt. 

Dalla fig 5 constateremo che la corrente, alle 
estremità dell'antenna, si riduce. Di conseguenza, 
rimanendo ì Watt invariati [nell esempio da noi 
scelto 100 Watt) varieranno i VOLT e la RESI¬ 
STENZA. 

In teoria, le estremità di un'antenna, presentano 
una impedenza caratteristica che può aggirarsi sui 
7000-8.000 ohm quindi, utilizzando la solita legge 
di Ohm, potremo stabilire quanto segue: 

Volt — \ Watt x R *■ 

cioè v 100 X 8,000 = 894 volt 

Amper - V Watt : R 

cioè V 100 : 8,000 = 110 mitiiampère 


Pertanto, con un trasmettitore da 100 Watt, avre¬ 
mo presente al centro di un'antenna a Va onda, una 
corrente di 1,4 amper e una tensione di 71 volt 
(1,4 x 71 = 100 Watt); alle estremità invece, 
0.11 amper (110 miliiampère) e 894 volt [0,11 X 
X 894 = 100 Watt). 

Di conseguenza in base a questi valori, saremo 
in grado di stabilire la resistenza ohmmica fornita 
dall'antenna, utilizzando una delle seguenti for¬ 
mule: 

R — Watt : (Amper X Amper) 

R = (Volt X Volt) : Watt 
R = Volt : Amper. 

In pratica, noi potremo ricavare un grafico, come 
quello visibile nelle figure 5-6-7 nella prisma delle 
quali presentiamo l'andamento della corrente di 
alta frequenza, nelle seconda quello della ten¬ 
sione e nella terza quello dell'impedenza caratte¬ 
ristica 

Conoscendo l'andamento dell'onda in corrente, 
noi potremo anche comprendere l'importanza di 
utilizzare in trasmissione un'antenna dì lunghezza 
appropriata alla frequenza che si desidera irra¬ 
diare. 

Facciamo un altro esempio. Se abbiamo un'an¬ 
tenna che misuri esattamente 1 lunghezza, note¬ 
remo come il « ventre » di corrente [sì chiama 
« ventre » il punto della massima ampiezza e 
« nodo » il punto della minima ampiezza) dell'onda 
diretta a quello dell'onda riflessa, coincidano sem¬ 
pre nello stesso punto. Ne deriva che l'impedenza 
caratteristica e fa tensione, non variano per le 
due onde 

Se invece utilizzassimo un'antenna di lunghezza 
maggiore, vedi fig. 3, constateremmo che ì\ punto 
toccato dal "ventre'' di corrente dell'onda diretta 
non coincide con quello su cui si trova il ventre 
dell'onda riflessa. Cosi, variando alternativamente 


Fig. 4» Poiché un filo lungo 
esattamente 1 lunghezza d'onda 
lavora alternativamente per una 
sola metà, noi potremo dimezza¬ 
re la lunghezza del filo senza 
che ne venga modificato il ren¬ 
dimento. 
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Fig t 5, In un'antenna a V 2 lunghez- 
za d’onda troveremo al centro il 
punto di massimo assorbimento di 
corrente, mentre agli estremi quello 
di minima. I valori riportati equival¬ 
gono ad un trasmettitore da 100 
Watt, 


894 V 

I 


71B6V 

I 


mv 



FÉg. S, Poiché la potenza in anten¬ 
na non varia, ne consegue, per la 
nota legge di Ohm, che dove la 
corrente è minima la tensione ri¬ 
sulterà massima e viceversa, come 
indicato in questo disegno. 


52-75 OHM 



Fig. 7. Sempre utilizzando la legge 
di Ohm, potremo stabilire che al 
centro di un antenna a V 2 onda l'im¬ 
pedenza caratteristica si aggira sui 
52-75 ohm, mentre agli estremi è di 
circa 8.000 ohm. 
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impedenza, tensione e corrente, l'antenna presen¬ 
terà notevoli perdite, dovute a tale disadattamen¬ 
to, e di conseguenza il rendimento del trasmetti¬ 
tore risulterà mediocre. 

Lo stesso dicasi se l'antenna risultasse più corta 
del necessario fig 2. Anche in questo caso, 
il « ventre « di tensione dell'onda diretta, non coin¬ 
cidendo con il « ventre » dell'onda riflessa non 
avremo mal su uno stesso punto una impedenza 
ben definita. Quando sono presenti tali disadatta- 
menti, tutta l'alt a frequenza erogata dal trasmetti¬ 
tore non potrà mai essere completamente irradia¬ 
ta, e questa disperdendosi sul telaio del trasmet¬ 
titore. causerà anomalie allo stadio dì BF. 

A questo punto si riuscirà facilmente a com¬ 
prendere che se colleghiamo ad un trasmettitore 
un'antenna, la cui lunghezza non sia perfettamente 


mentarla con una piattina che avesse 300 ohm 
d'impedenza, dovremmo scegliere due punti, ri¬ 
spetto al centro, nei quali l'impedenza dell'antenna 
risultasse a 300 ohm (fig, 10) 

Soltanto nel caso che l'Impedenza dell'antenna 
sia identica a quella dei cavo dì alimentazione, e 
risulti uguale a quella d'uscita del trasmettitore, 
possiamo essere certi che tutta l’alta frequenza 
disponibite verrà irradiata nello spazio, senza per¬ 
dita alcuna. 

A questo punto il lettore potrà obiettare che per 
trovare la lunghezza delTantenna, si possono uti¬ 
lizzare fe varie formule offerte da qualsiasi ma^ 
nuale e cioè; 

Lunghezza in metri = 150.000 : KHz 
Tale formula ci dà la lunghezza in metri di un'an¬ 
tenna di MEZZA « ONDA » ma sì rivela Incompleta, 


MASSIMA 

TENSIONE 



Fig. 8. Se facessimo scor¬ 
rere su un'antenna percor¬ 
sa da Af una lampadina (o 
un grid-dip)* constaterem¬ 
mo che a! centro la lam¬ 
padina risulterà spenta 
(tensione minima) men¬ 
tre alle estremità essa si 
accenderà, indicandoci co¬ 
si una tensione massima. 


calcolata in base alla frequenza su cui desideria¬ 
mo lavorare, non potremo mai ottenere risultati 
soddisfacenti. 

Quindi come primo traguardo, dovremo cercare 
di scegliere un'antenna di lunghezza ben definita, 
in modo che essa presenti sempre, sul punto dove 
la alimenteremo con una « linea di trasmissione *, 
cioè con cavo coassiale e piattina bifilare, una 
ben definita impedenza. Non solo, ma dobbiamo 
fare in modo che l'impedenza dell’antenna, nel 
punto dell'alimentazione, sia identica a quella of¬ 
ferta dalla linea di trasmissione. In pratica, se 
l'antenna presenta sul punto dell’alimentazione, 
52 o 75 ohm, anche il cavo coassiale che utilizze¬ 
remo dovrà possedere tale impedenza (fig. 9). 

Se avessimo a disposizione un'antenna che pre¬ 
sentasse al centro 52 o 75 ohm e volessimo ali- 


in quanto occorre tener presente il « fattore velo¬ 
cità « dell'onda stessa. In pratica, la lunghezza 
fisica di un'antenna a mozza * onda » st potrebbe 
dedurre da questa seconda formula, più perfezio¬ 
nata; 

Lunghezza in metri antenna = 138,000 : KHz, 

Anch'essa tuttavia può considerarsi approssima¬ 
tiva, in quanto è praticamente impossibile cono¬ 
scere a priori, fattori che possono esercitare note¬ 
vole influenza: altezza del suolo, masse metalliche 
poste in prossimità dell'antenna, diametro del filo 
impiegato per l'antenna ecc, ecc. Quindi, anche se 
fi valore è molto prossimo a quello reale, in pratica 
non è da escludere che un'antenna, anziché avere 
sul punto di alimentazione una impedenza caratte¬ 
ristica di 52 o 75 ohm. ne presenti invece una di 
1O0-140-3O ohm. 
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Fig, 9, Quindi, alimentando un'antenna con 
un cavo coassiale che presenta una impe¬ 
denza di 52-75 ohm T dovremo collegare il 
cavo perfettamente al centro, dove cioè 



l'antenna presenti una impedenza analoga 
a quella del cavo coassiale. 


Ftg. 10. Se impiegassimo, per alimentare 

tale antenna, una piattina la cui impedenza 
caratteristica fosse di 300 ohm, dovremmo 
logicamente collegare i due estremi della 
piattina al punto in cui l'antenna presenti 
una impedenza esattamente identica. 


30&tl 300j-v 



Avremo sempre in ogni caso un disadattamento 
d'impedenza che occorre assolutamente evitare. 
Non è possìbile con alcuna formula, per quanto 
perfetta, calcolare una antenna tale che presenti 
ai suoi capi l'impedenza che a noi interessa. Per 
stabilire questo dato di estrema importanza, esi¬ 
ste un solo sistema: controllare con uno stru¬ 
mento apposito quanta alta frequenza è da noi in¬ 
viata all'antenna e quanta nè viene rifiutata per 
* disadattamento d'impedenza », Coloro che hanno 
acquistato fino ad oggi tutti i numeri di - Nuova 
Elettronica » conoscono già lo strumento necessa¬ 
rio: si chiama MISURATORE DI ONDE RIFLESSE, 
ed è noto anche con il nome di MISURATORE DI 
ONDE STAZIONARIE, oppure come R.Q.S. 0 SW.R, 
Infarti quando l'impedenza di un'antenna è uguale 
a quella della linea dì trasmissione, tutta Talta 
frequenza viene Irradiata, Controllando cosi la per¬ 
centuale dell'onda riflessa, saremo in grado di sta¬ 
bilire se l'antenna è di lunghezza appropriata alle 
caratteristiche del nostro trasmettitore. Quando 

10 strumento ci indicherà che non esistono onde 
riflesse, potremo affermare che l'impedenza della 
linea del trasmettitore e quella dell'antenna irra¬ 
diente risultano perfettamente similari o identiche. 

11 misuratore di onde stazionane ci darà quindi 
quella indicazione che a noi interessa e che 
nessuna formula, per quanto completa riuscirebbe 
a fornirci. 

Perciò, chi si dedica alla costruzione di ricetra- 


smettiton a transistor o a valvole, dovrà realizzare 
come primo strumento li misuratore di ONDE STA¬ 
ZIONARIE, senza il quale non si potrà mal stabilire 
se l’antenna è di lunghezza adeguata, e neppure 
realizzare antenne accorciate, come spiegheremo 
in seguito, utilizzando bobine di compensazione. 

ANTENNE ACCORCIATE 
PER RICETRASMETTITORI 

Il massimo rendimento di un trasmettitore si 
ottiene mediante un dipoto, cioè due bracci delta 
lunghezza dì Va (f onda. Se tale soluzione risulta 
ideale per un posto fisso, non si può certamente 
affermare la stessa cosa per un trasmettitore por¬ 
tatile. 

Constatando in pratica che un'antenna a V 4 
d'onda può offrire un rendimento quasi analogo 
tanche se inferiore) a quello di un'antenna a Va dì 
onda, si preferisce, nei rìcetrasmettitori portatili 
l'uso di antenne a stilo, ad V 4 donda la lunghezza 
delle quali si può ricavare, con approssimazione, 
dalla seguente formula: 

lunghezza antenna in metri 67.500 : KHz, 

Però, se per la gamma dei 144 MHz, tale anten¬ 
na presenta una lunghezza più che accettabile: 
67.500 : 144,000 — 0,47 metri, per i trasmettitori 
che lavorano sulla gamma dei 27.000 KHz (gam¬ 
ma GB), la lunghezza dell'antenna risulta ancora 
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eccessiva, infatti supera i 2 A metri [67,500 ; 27.125 
= metri 2,48 (approssimato per eccesso). 

Giustamente \ lettori ci potrebbero far osservare 
che quasi tutti i ricetrasmettitori portatili, che 
funzionano su tale gamma, cioè quella del 27 MHz. 
dispongono in pratica di antenne notevolmente 
più corte, cioè che non superano mai 1 metro di 
lunghezza. Alcune risultano più corte ancora, 
60-75 cm, E' possibile quindi, contrariamente a 
quanto abbiamo affermato, ridurre la lunghezza di 
un'antenna a valori molto inferiori rispetto al 
necessario? Sì, Infatti un'antenna può essere para' 
gonaìa, come abbiamo già detto, ad un circuito di 
sintonia costituito cioè da una induttanza e da una 
capacita, perciò, se noi usiamo delle costanti con¬ 


centrate di L o C. applicate sui filo deh'antenna. 
potremo modificare le sue caratteristiche. 

In pratica, aggiungendo al filo dell'antenna una 
« bobina di compensazione » in serie, possiamo au¬ 
mentare l'induttanza. E' evidente che per ritornare 
alle condizioni richieste, dovremo agire sulla lun¬ 
ghezza del filo. Si dovrà cioè eseguire un accor¬ 
ciamento fino a riportare l'induttanza ai valori 
richiesti. Per calcolare il valore della bobina, che 
aggiungiamo in serie all'antenna, esistono molte 
formule, ma possiamo assicurare al lettore, per 
esperienza pratica, che anche dopo complesse ope¬ 
razioni matematiche, i dati forniti in via teorica, 
risulteranno ben diversi da quelli richiesti in 
pratica. 



t - --■ 7 Sjt. 


Fig. IT, Con un'antenna a stilo lunga esattamente 1/4 d f onda sull'estremità inferiore, 
noi avremo una impedenza minima che si aggira in media dai 52 a 75 ohm: se Tan- 
tenna risultasse più lunga ['impedenza risulterebbe superiore e si verificherebbe l'in¬ 
conveniente descritto in fig. 3. Lo stesso dicasi per un'antenna più corta (inconve¬ 
niente descritto in fig. 2}. Comunque è possibile accorciare notevolmente la lun¬ 
ghezza di un'antenna, purché su questo venga inserita una bobina di compensazione. 


pag, 269 

















TX 

HB 





■ WbjM 

DIRETTA*^ SWR 



Fig, 12, Per trovare la giusta lunghezza di un'antenna occorrerà prima controllare se 
I impedenza del trasmettitore è tarata per 52 o 75 ohm. Inseriremo pertanto sul l'uscita 
di un misuratore di SWR una resistenza a carbone da 52 ohm e f ruotato il deviatore 
in posizione ONDA DIRETTA, regoleremo il potenziometro affinché la lancetta si porti 
esattamente al fondo scala* 


n 







DIRETTA 03? SWR 



Fig* 12. In seguito ruoteremo il deviatore in posizione ONDA RIFLESSA. Se l'impe¬ 
denza del trasmettitore risulterà identica a quella della resistenza applicata sul misu¬ 
ratore di SWR, la lancetta dello strumento dovrà portarsi completamente sullo ZERO. 
Tale condizione si presenterà anche quando t al posto della resistenza* inseriremo 
un'antenna la cui impedenza risulti esattamente di 52 ohm. 


Il problema delle bobine di compensazione può 
essere spiegato facilmente attraverso l'esperienza 
diretta. Cercheremo pertanto di offrirvi un discor¬ 
so chiaro e concreto. L’Induttanza della bobina 
di compensazione, richiesta per accorciare una 
antenna, può oscillare, in via teorica, da un mas¬ 
simo dì 20 mlcrohenry ad un minimo di 2. Tale 
valore varia, in modo anche notevole, a seconda 
del diametro dell'antenna, della posizione in cui 
la bobina stessa viene applicata falla base, a 
metà lunghezza del filo) e in base anche alla 
consistenza della massa metallica del ricetra¬ 
smettitore. 

Se l'antenna è applicata sulla carrozzeria di una 
auto, la bobina di compensazione può variare, per 
il numero di spire, rispetto ad un'antenna appli¬ 
cata su un pìccolo ricetrasmettitore portatile. 

Poiché per via teorica è impossibile determi¬ 
nare il valore d'induttanza richiesta, utilizzando 
un misuratore di onde stazionarie, potremo sta¬ 
bilire cori assoluta precisione il numero di spire 


necessarie alla bobina. Se per ipotesi volessimo 
utilizzare in un ricetrasmettitore. un'antenna della 
lunghezza di 90 centimetri e desiderassimo cono¬ 
scere quante spire occorrono alla bobina di com¬ 
pensazione, anziché fare dei calcoli, che poi si 
dimostrerebbero errati, noi consigliamo di ese¬ 
guire le operazioni seguenti; 

PRIMA OPERAZIONE 

Avvolgete sopra ad un supporto del diame¬ 
tro di 10 mm o S mm, una decina di spire con 
filo ricoperto di cotone (serve anche quello 
smaltato purché l'isolamento sia ottimo) e colle¬ 
gate alla bobina l'estremità dell'antenna che desi¬ 
derate impiegare, Applicate in serie all’antenna un 
misuratore di onde stazionarie. Inserite alla estre¬ 
mità superiore dell'antenna da 90 cm (dalla parte 
opposta alla bobina di compensazione) un’antenna 
retrattile, che risulti almeno di un metro di lun¬ 
ghezza. 
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SECONDA OPERAZIONE 

Accendete il trasmettitore e portate II deviatore 
def misuratore di onde stazionane nella posizione 
« onda diretta ». 

Regolate quindi il potenziometro di taratura, fino 
a far coincidere la lancetta dello strumento al 
fondo scala, 

TERZA OPERAZIONE 

Commutate il deviatore del misuratore di onde 
stazionarie nella posizione « onda riflessa ». Ac* 
corciate ora, a poco a poco, l'antenna retrattile 
e controllate contemporaneamente l'indice dello 
strumento. Lo vedrete spostarsi lentamente verso 
io zero, fino a raggiungerlo. 

Se II misuratore di onde stazionarie ci indica 
che occorre una lunghezza di antenna di 1,40 me¬ 
tri per poter indicare « 0 », questo significa che la 
bobina di compensazione ha un numero di spire 
inferiore ai necessario. 

Rifate pertanto tale bobina aumentandola dì 5 
spire o più e ripetere le seguenti operazioni: 

PRIMA OPERAZIONE 

Riportare il deviatore del misuratore di onde 
stazionarie nella posizione * onda diretta Rego¬ 


late il potenziometro di taratura, fino a far coinci¬ 
dere la lancetta delio strumento a fondo scala. 

SECONDA OPERAZIONE 

Commutate il deviatore sulla posizione « onda 
riflessa » e accorciate nuovamente l’antenna re¬ 
trattile fino a che lo strumento non ci indica « 0 ». 

Se lo strumento indica «0» e abbiamo 100 cm. di 
antenna, dovremo aggiungere una o due spire sulla 
bobina di compensazione. Ripetendo due o tre 
volte questa operazione riusciremo a far risuo¬ 
nare l’antenna sulla lunghezza richiesta, cioè ì 
90 cm. 

Se constaterete invece che, accorciando ['an¬ 
tenna retrattile fino ad annullarla, non si riesce a 
raggiungere lo zero, significa ovviamente che la 
bobina di compensazione ha un numero di spire 
superiore al necessario Dovrete allora semplice- 


ÀLLUNGARE 

0 

accorciare 


Fig. 14* Pertanto, dopo aver inserito in serie alla vostra an¬ 
tenna una bobina dì compensazione, dovrete allungare o ac¬ 
corciare la lunghezza dello stilo fino ad ottenere che. in 
posizione ONDE STAZIONARIE, la lancetta dello strumento si 
porti esattamente a ZERO. Se la lunghezza dello stilo è supe¬ 
riore alla misura richiesta dovrete aumentare le spire, se 
inferiore le dovrete ridurre. 
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mente togliere una spira poi due e tre fino a far 
si che l'indicatore di onde stazionarie segni 
« zero ». 

Con tale sistema risulta molto più semplice e 
sbrigativo realizzare la bobina di compensazione, 
adatta ad ogni antenna, anziché calcolarla teorica¬ 
mente. 

Dobbiamo precisare che per adattare una bo¬ 
bina di compensazione ad un'antenna è necessa¬ 
rio tenere presente alcune particolari condizioni di 
funzionamento. 

Ad esempio, come voi stessi potrete constatare, 
la posizione dell'antenna rispetto al suolo influi¬ 
sce sulle caratteristiche della bobina di compen¬ 
sazione e quindi sulla lunghezza dell'antenna. Per¬ 
tanto se effettuerete la taratura preliminare del¬ 
l'antenna tenendola appoggiata orizzontalmente su 
di un tavolo ed In seguito fa userete vertical¬ 
mente. ricordate che sarà necessario ritoccare 
nuovamente il numero delie spire delia bobina di 
compensazione, per ottenere II perfetto adatta¬ 
mento d'impedenza nella nuova posizione. 

Vi ricordiamo ancora che possono esserci altre 
cause capaci di influire notevolmente sull'adatta¬ 
mento dell'antenna; tra queste le più comuni 


sono: la vicinanza di fili elettrici, di masse metal¬ 
liche, e persino del nostro corpo. 

Consigliamo pertanto di accordare inizialmente 
l'antenna (quando abbiamo cioè ancora inserita 
quella supplementare retrattile da 1 metro) sopra 
un tavolo dì legno, privo di qualsiasi supporto 
metallico Sarebbe opportuno togliere dal cassetti 
qualsiasi oggetto metallico, ad esempio le posate 
o i vostri utensili. 

Successivamente, quando avrete realizzato una 
bobina di compensazione con un numero di spire 
sufficienti ad accordare l'antenna tenuta in posi¬ 
zione orizzontale sulla lunghezza richiesta, sì do¬ 
vrà ritoccare l'accordo con il misuratore dì onde 
stazionarie, tenendo l'antenna in posizione verti¬ 
cale e già fissata stabilmente. 

Troverete inoltre che, accorciando o aliungando 
di qualche centimetro ì terminali della bobina di 
compensazione, che si collegano all'antenna, si 
dovrà modificare dì qualche centimetro anche la 
lunghezza della antenna stessa, 

Nei rìcetrasmettitori portatili che non dispon 
gono di involucro metallico, vi sarà difficile far 
scendere la lancetta deilo strumento del misura¬ 
tore di onde stazionarie allo ZERO, come richiesto. 
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Fjg* 15, Vi forniamo, in linea di massima, il numero di spire necessario ad una bobina di 
compensazione, in base alla lunghezza dello stilo impiegato e alla posizione nella quale 
questa verrà inserita. La lunghezza dell'antenna o il numero esatto delle spire della bobina 
di compensazione andranno poi ritoccati con Laiuto del misuratore dì onde stazionarie. 


A 

-- LI 

composta da 

33 

spi 

re 

con 

ilo 

da 

mm. 

awol 

te 

su 

diainet 

ro 

di 

8 

mm. 

B 

LI 

composta da 

33 

spi 

re 

con 

ilo 

da 1 

mm. 

auvol 

te 

su 

diamet 

ro 

di 

8 

mm. 

C = 

LI 

composte da 

20 

spi 

re 

con 

ilo 

da 

i mm. 

avvo! 

te 

su 

diamet 

ro 

di 

10 

mm. 

D 

LI 

composte da 

30 

spi 

re 

con 

ilo 

da 

mm. 

awol 

te 

su 

diamet 

ro 

di 

8 

mm. 

E = 

LI 

composte da 

10 

spi: 

re 

con i 

ilo 

da 1 

1 mm. 

avvo! 

te 

su 

diamet 

ro 

di 

20 

mm. 

F - 

: LI 

composta da 

10 

Spil 

re 

con f 

ilo 

da 1 

mm. 

avvali 

te 

su 

diamoti 

ro 

di 

20 

mm. 

Ù 

LI 

composte da 

13 

spi 

re 

con i 

Filo 

da 

1 mm. 

awol 

te 

su 

diamet 

ro 

di 

15 

mm. 

H 

^ LI 

composte da 

14 

spi 

re 

con 1 

Pilo 

da 1 

f mm. 

awol 

te 

su 

diamet 

ro 

di 

15 

mm. 
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Fig. 16. Collegando un’antenna ad una carroz¬ 
zeria di un'auto, ricordatevi che h ceka metal¬ 
lica del cavo coassiale deve collegarsi elettri¬ 
camente alla massa della carrozzeria sempre e 
soltanto tramite l'apposito bocchettone per ca¬ 
vo coassiale, come vedasi in figura. 


CARROZZERIA 



-CARROZZERIA 


Fig. 17. Se collegherete la calza metallica alla 
carrozzeria anche tramite un corto spezzone di 
filo, l'impedenza dell'antenna varierà: pertanto 
Io strumento dei misuratore di SWR non riu¬ 
scirà a portarsi sullo ZERO ed il rendimento 
del vostro trasmettitore risulterà inferiore a 
quello che sì sarebbe potuto ottenere con la 
soluzione di fig. 16. 



































Normalmente, se la scala risulta tarata da 0 a IO, 
constaterete che si raggiungono i valori minimi 
dr 0,5 o 1. sotto ai quali difficilmente riuscirete a 
scendere. 

Questo significa che l'antenna non sarà in grado 
di offrire un rendimento del 100%, bensì Infe- 
fiore. In pratica su valori del 90%, 

Per i ricetra smettiteli a posto Fisso, cioè ali¬ 
mentati in alternata e quelli installati su autovet¬ 
ture o motoscafi, si riuscirà invece ad ottenere 
il rendimento massimo dej 100%, 


Di QUANTO SI PUÒ' ACCORCIARE UN'ANTENNA? 

Non esiste nessuna regola a tale proposito e 
in pratica troviamo complessi recetrasmettitori 
commerciali di un certo valore che utilizzano l'an¬ 
tenna accorciata di ben 4 volte rispetto alla lun¬ 
ghezza richiesta. Possiamo comunque affermare 
che quanto più corta è l'antenna tanto minore sarà 
il rendimento. 

Quindi, prendendo come riferimento la gamma 
dei 27 MHz che richiederebbe una lunghezza di 
antenna di m. 2A circa constateremo che non si 
nota differenza alcuna anche con antenne che 
oscillano tra il metro e il metro e trenta fm. 1-1 >30] 
purché la bobina di compensazione risulti tarata 
perfettamente con il misuratore di onde staziona¬ 
rie. come abbiamo spiegato in precedenza. 

Antenne più corte (6080 cm.] offrono un ren¬ 
dimento inferiore rispetto a quelle da 1-1,3 metri 
Voi stessi potrete constatarlo se coi locherete, 
alla distanza di 1 Km,, un misuratore di intensità 
(S-Meter) sensibile e preciso. 

Vi consigliamo pertanto di non accorciare la vo¬ 
stra antenna, di una lunghezza inferiore ad V 2 , 
rispetto alla lunghezza reale, cioè non scendete 
mai sotto al metro. 

Precisiamo inoltre che variando sull'antenna 
la posizione della bobina di compensazione, ne 
varia anche il rendimento. 

Comunemente, la posizione preferita dai lettori 
è la base inferiore dello stilo Questa soluzione 
presenta infatti il vantaggio di poter realizzare con 
facilità un cilindro in plastica, che fungerà da 
supporto per la bobina e per l'antenna stessa. Una 
bobina applicata alla base, ci permette anche di 
accorciare notevolmente, con un minor numero df 
spire, la lunghezza dell'antenna. 

Un rendimento migliore invece sì otterrebbe 
applicando la bobina un po' piu in aito, come 
vedesi in fig. 15, 

Questuiamo accorgimento presenta forse qual¬ 


che difficoltò netl'inserire la bobina sul punto de¬ 
siderato. 

Resta da fare un’ultima Importante precisazione 
Se la scatola del vostro rlcetraamettitore è me¬ 
tallica, la bobina di compensazione dovrà essere 
applicata esternamente cioè dovrà risultare diret¬ 
tamente collegati all’antenna. Se invece la sca¬ 
tola è di plastica, allora Sa bobina può trovare 
posto anche internamente, prima della presa di 
antenna. Se desiderate montare l'antenna sulla 
carrozzeria di un'auto, la bobina di compensa¬ 
zione va posta alTesterno della carrozzeria, come 
vedesi in fi 9 16 Se tenterete di applicarla sotto 
al telato, constaterete con il misuratore di onde 
stazionarie, che non riuscirete mai a riportare a 
ZERO la lancetta delio strumento. 

Ogni operazione va comunque eseguita con 
estrema correttezza e meticolosità. Infatti anche 
una presa di massa se non eseguita con le dovute 
regole può influire sulle caratteristiche dell'an¬ 
tenna. Ad esempio, se si usa uno spezzone di 
filo, collegato direttamente alia massa come si 
vede in fig. 1? anziché un bocchettone di AF 
{vedi fig. 16), la sua lunghezza influisce conside¬ 
revolmente sulla lunghezza reale dell’antenna. 

Pertanto, se nella taratura dell’antenna non è 
stato considerato tele filo, installando l'antenna 
stessa, constaterete che ii misuratore di onde sta¬ 
zionarie non ritornerà più allo zero. Sarà quindi 
necessario accorciare l'antenna a stilo dì una mi¬ 
sura uguale alio spezzone del filo utilizzato per tl 
collegamento di massa. 

In un primo momento questo particolare potreb¬ 
be essere ritenuto vantaggioso. Bisogna però con¬ 
siderare che questo filo non risulta mai perfetta* 
mente rigido, ne consegue cosi che. muovendosi, 
modifica l'Impedenza dell antenna, pregiudicandone 
il rendimento. 

SI comprende bene che diventa estremamente 
necessario effettuare ogni connessione a regola 

d'arte. 

Ci rendiamo conto di esserci dilungati oltre il 
necessario, ma abbiamo preferito spiegarvi, in ma* 
niera il più possibile chiara, ogni operazione rela¬ 
tiva alla costruzione dì un’antenna accorciata con 
l'ausilio di una bobina di compensazione. Questo 
per evitare che vi troviate in futuro delle diffi¬ 
coltà e non sappiate poi come superarle. 

Se eseguirete attentamente le nostre Istruzioni 
nella realizzazione del vostro prototipo e se avrete 
la pazienza di eseguire qualche prova pratica, ot¬ 
terrete senz'altro ottimi risultati e net contempo 
imparerete tutti quei piccoli segreti che in seguito 
vi saranno uili per la messa in opera di altri pro¬ 
getti. 
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Alle Scuole Professionali, ai Corsi ENAIP ed a tutti coloro 
che desiderano prendere confidenza con i circuiti logici 
digitali, consigliamo di eseguire questa semplice espe¬ 
rienza che permette di tramutare dei NAND in OR e AND. 
E' con vero piacere che prendiamo tale iniziativa perché 
siamo certi di offrire un’idea che può aprire nuovi oriz¬ 
zonti agli appassionati ed agli studiosi. 


COI 

IVEI 

ISIO 

NI con 1 

LOGI 

CI 

IE 


Se nelle scuole dì tipo professionale mancano 
idee per fare qualcosa di nuovo, la colpa è cer¬ 
tamente da attribuire ai testi scolastici che, arre¬ 
trati (nel senso tecnico) dì moltissimi anni, non 
potranno mai offrire quelle novità indispensabili 
in un campo che richiede un aggiornamento con¬ 
tinuo e immediato, L'Eiettronica, infatti, è una 
scienza che giornalmente fa passi da gigante. Per 
altre scienze, come Geometrìa e Matematica è 
possìbile utilizzare proficuamente testi stampati 
anche 10 anni or sono e continuare ad impiegarli 
per altri 10 e più anni: un operazione matematica 
un disegno geometrico si eseguono sempre con 
lo stesso metodo. Per l'Elettronica invece il du 
scorso cambia. 

Gualche anno fa, era ancora ammissibile presen¬ 
tare progetti con valvole termoioniche e nelle va¬ 
rie scuole utilizzare per le esercitazioni pratiche 
unicamente il tubo termoionico. Oggi insìstere con 
tali progetti è controproducente e antiquato. In¬ 


fatti. quando tra qualche anno, l'allievo vorrà met¬ 
tere in pratica quanto ha appreso a scuola, dovrà 
purtroppo constatare che le valvole, in pratica, 
non esistono più. Oggi occorre parlare dì transi¬ 
stor e di integrati, di diodi SOR, dì TRIAC ed al¬ 
tro: questi infatti sono i componenti del futuro, 
e tutti, prima o poi, ci troveremo nella necessità 
di doverli utilizzare 3n altri termini, sarebbe come 
se a scuola si perdesse tempo ad insegnare come 
si monta su un auto (o si calcola) un'impianto di 
illuminazione ad acetilene quando è noto a tutti 
che oggi si utilizzano già lampade allo iodio. 

Quindi, prendere confidenza con << le logiche * 
significa mettere ìi giovane in condizione di potere 
comprendere domani con facilità il funzionamento 
di qualsiasi programmatore o servocomando dì 
macchine industriali, perché è proprio su questi 
componenti che si basa il funzionamento di ogni 
futuro circuito elettronico. 

Proprio per questo vogliamo dimostrarvi che le 



Fig. t, Circuito elet¬ 
trico utile a conver* 

tire dei Nand in lo¬ 
giche con funzione 
di AND e OR, 
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« logiche » del tipo NANO si possano modificare 
elettricamente per ottenere funzioni OR o AND. 

Da questo circuito si potrà stabilire quanto 
segue: 

1. che la condizione 1 (cioè tensione in entrata) 
può essere ottenuta anche senza applicare sul¬ 
l'elettrodo d’entrata alcuna tensione positiva, 
essendo sufficiente tenere tale elettrodo sem¬ 
plicemente libero per ottenere « 1 » [cioè non 
collegato a nessuna tensione positiva, e nem¬ 
meno alla massa) ; 

2, che la condizione 0 (cioè non esiste tensione) 
sì ottiene semplicemente coilegando a massa 
tale terminale. 

Se prendiamo la tavola della verità di una lo¬ 
gica OR (vedi anche N. 17 di « Nuova Elettroni¬ 
ca >0 essa risulterà la seguente: 


entrata A 

entrata B 

USCITA 

0 

0 

0 

1 

0 

1 

0 

1 

1 

1 

1 

t 


dove 1 significa tensione « positiva » e 0 tensione 
« negativa ». 

Premesso Ciò, noi, ora, possiamo modificare det¬ 
ta tavola nella seguente: 


entrata A 

entrata B 

USCITA 

massa 

massa 

0 

massa 

libera 

t 

libera 

massa 

1 

libera 

libera 

1 


Anche la tavola delta verità dì un AND che, in 
pratica, è; 


entrata A 

entrata B 

USCITA 

0 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

1 

0 

1 

1 

1 


può essere modificata in quella che segue: 


entrata A 

entrata B 

USCITA 

massa 

massa 

0 

massa 

libera 

0 

libera 

massa 

0 

libera 

lihera, 

i 
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Fig. 2. Per ottenere una funzione OR é ne¬ 
cessario impiegare 4 Nand collegati come 
vedesi in questo disegno. Facciamo presen¬ 
te al lettore che la condizione « 1 » si ot¬ 
tiene anche quando un terminale d'entrata 
risulta scollegato da massa. 


Fìg. 3. Per ottenere la funzione AND è 
necessario impiegare 4 Nand collegati 
come vedesi in questo secondo dise¬ 
gno, Notare che 11 terminale A del 
Nand ri. 7, non essendo collegato a 
massa, si trova sempre in condizione 

it 1 ». 



Per ottenere queste funzioni, si potrebbero ac¬ 
quistare semplicemente delle logiche OR o AND, 
Noi invece vogliamo complicare leggermente il no¬ 
stro circuito per un semplice motivo: quello di in¬ 
segnarvi come, disponendo di soli NANO, sia pra¬ 
ticamente possibile tramutarli affinché applichino 
le funzioni dì OR o AND. 

Per effettuare questa semplice esperienza noi 
dovremmo acquistare due circuiti integrati com¬ 
posti da 4 NAND a duplice entrata, (esempio 
SN7400), Con due integrati noi avremo a dispo¬ 
sizione un totale di a NAND a duplice entrata. 

Se ora passiamo a realizzare il circuito di fig, 1, 
otteniamo, dai quattro NAND numerati 1 -2-3-4, una 
logica con funzione dì OR. Il deviatore SI, che 
troviamo inserito nei circuito, cì serve per far fun¬ 
zionare i NANO 1-2-3-4 bloccando quelli indicati 
con il numero 5-G-7-8 o viceversa, quindi questo 
ci dà la possibilità di utilizzare due soli deviatori 
32-S3 per ottenere contemporaneamente le con¬ 
dizioni 1-0 sulle quattro entrate (2 per il circuito 
OR e 2 per il circuito AND], pur tenendo i due 
circuiti elettricamente collegati tra di loro. 

Funzionamento OR 

La fìg, 2 cì illustra come debbano risultare colle¬ 
gati i quattro NAND nel circuito per ottenere, in 
uscita, una funzione OR, 

Cercheremo ora di seguirne il funzionamento 
logico. 


li NAND ni è collegato come INVERTER quindi 
essendo l'entrata a 0, in uscita avremo t. 

Sui due terminali B-A dei NAND 2 e 3 avremo 
“1 Se le altre due entrate sono in posizione <* 1 « 
(cioè non collegate a massa) ricaveremo in uscita 
dei due NAND « 0 », come ci dimostra la seguente 
tavola della verità di un NAND. 


Tavola verità dr un NAND 

1 

1 

0 

0 

i 

1 

1 

0 

1 

0 

0 

1 


Quindi, applicando *0» sulle due entrate del 
quarto NANO, in uscita (come ci indica la tavola 
delia verità sopra indicata) otterremo « 1 ». 

infatti la tavola della verità df un OR et informa 
che quando fn entrata abbiamo * 1 * - 1 * in uscita 
dovremo rilevare « 1 ». 

Se ora noi commutiamo i due deviatori S2-S3 a 
massa, quindi « condizione 0 », in uscita dì un OR 
dovremo rilevare « 0 ». 

Vediamo allora se, con il circuito da noi realiz¬ 
zato con i 4 NANO, si ottiene tale condizione. 

il NAND n 1 tiene sempre le due entrate B-A 
del due Nand 2-3 in « condizione 1 *: però le altre 
due entrate A-B tramite i due deviatori sono state 
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portate in condizione * 0 ». Il Nand, quando un'en¬ 
trata è *« o » e f altra È « 1 », [n uscita avrà « 1 », 
Applicando quindi sulle due entrate À-B del 
quarto NANO * t » • 1 », in uscita si ottiene « 0 », 
come in effetti sì desiderava. 

Vediamo ora un'altra condizione « entrata 1 e 0 » 
che otterremo scollegando da massa il terminale 
A del NAND n 2 tramite S2 e lasciando invece il 
terminale B del NAND n, 3 collegato a massa 
[condizione 0) tramite S3. 

Cosi facendo, avremo che sulle entrate del 
NAND n. 2 avremo « 1 » « 1 » e quindi In uscita 
otterremo « 0 » (vedi tavola della verità del NAND) 
mentre sufla entrata del NAND n, 3 avremo « 1 » 

« 0 » e quindi in uscita - 1 ». Perciò sulle entrate 
del quarto NAND noi applicheremo la seguente in¬ 
formazione « Q » e « 1 » e In uscita « 1 ». 

La tavola della verità di un OR ci rivela che 
applicando in entrata 0-1 in uscita avremo 1. 
FUNZIONAMENTO AND 

La fig, 3 ci presenta lo schema di come debbo¬ 
no risultare collegati 1 4 Nand per ottenere da 
questi una funzione AND, 

Vediamo ora di seguirne il funzionamento logico. 

Il NAND n> 5 ha applicato sulle due entrate I de¬ 
viatori S2-S3 che ci servono per applicare le con¬ 
dizioni * 1 * (deviatori che non collegano a massa 
le entrate) oppure le condizioni « 0 » (deviatori 
che collegano a massa le entrate). 

Ammettiamo quindi che le due entrate A-B del 
NAND n, 5 risultino in condizione * 1 », quindi 
« 1 » e * 1 » in entrata; sull'uscita del NAND m 5 
otterremo * 0 ». 

Questa condizione, applicata sull'entrata del 
NAND n. 6 collegata come INVERTER, ci darà in 
uscita « \ » che verrà applicato sul terminale B 
del NAND n. 7, 

Poiché il terminale « A » del NAND n. 7, tramite 
il deviatore SI, si trova in condizione » 1 », ne 
consegue che sulle due entrate del NAND n. 7 
avremo « 1 » « 1 », perciò sull'uscita otterremo 
» 0 ». Applicando tale condizione sull'entrata del 
NAND n, 8 collegato ad inverter, in uscita avremo 
una condizione opposta cioè i 1 ». 

Se controlliamo ora la tavola della verità di un 
AND rileveremo che quando In entrata abbiamo 
u 1 * * 1 ». in uscita dovremo ottenere * 1 », come 
in effetti avviene. 

La tavola della verità (sempre de II’AND) cl in¬ 
forma che quando subentrata abbiamo la condi¬ 
zione * 0 » ■ 1 », in uscita dovremo rilevare - 0 ». 

Se controlliamo il funzionamento logico del no¬ 
stro circuito, tenendo il deviatore S2 aperto in 
modo che sul terminale A del NAND n. 5 si abbia 
la condizione * 1 », mentre il deviatore S3 sia 


commutato in modo che ì! terminale B risulti a 
massa (condizione 0), noi sull uscita del NAND 
n, 5 otterremo a 1 » (controllare la tavola della 
verità di un NAND). Poiché il NAND n. 6 ci in¬ 
verte la condizione noi avremo sul terminale B 
del NAND n, 7 una condizione « 0 ». 

Poiché li terminale A (sempre del NAND n. 7) 
si trova In condizione « 1 » sull'entrata avremo la 
condizione * 1 » * 0 », che. in uscita, ci darà « 1 ». 
Suscita del NAND n> 7 è collegata al NAND n. 8 
che, invertito dal NANO n. 8, risulterà sempre 
NAND n. 8 avremo, come richiesto, la condizio¬ 
ne « 0 ». 

Se al contrario ii terminale A del NAND n. 7 è 
collegato a massa, tramite SI cioè in condizione 
« 0 » e anche sul terminale B fosse presente una 
condizione 1 o 0. in uscita otterremo sempre « 1 » 
che, invertito dal NAND n. 8, ci sarebbe sempre 
* 0 » cioè assenza di tensione. 

Con questo semplice accorgimento, cioè colfe- 
gando a massa il terminale A del NAND n> 7 noi 
possiamo separatamente far funzionare 4 Nand (1- 
2-34) come OR e 4 come AND (5-S-7-8). 

INDICAZIONE LUMINOSA 

Per maggiore efficacia didattica, è molto utile 
che ie condizioni 0 (assenza di tensione) e la con¬ 
dizione 1 (presenza di tensione) siano Indicate 
visivamente da una lampada che si accende e si 



Fig. 5> Circuito stampato a gran¬ 
dezza naturale del circuito descrìtta 
in articolo. 












PILA 


I 

ds3 T R 2 

j*- £ *-£- 2 -°-W^3b>=9 

> IC2 : +^^_! ds4 

V 5 *o" o" 3 1 G=C$^j3t=S 

R4 + 

®=£n$"® 

e_ o _o c_o _o^o 

5 IC1 I 081 OTRI 

DS2 *=Mr 



Q Q Q Q O o o 


HKZEiy 


e-=gngH®R1 

e= jyfff^ =aRg 




spegne. Per ottenere questa è sufficiente realiz¬ 
zare due circuiti transistorizzati (come appare dal¬ 
la fig. 4) costituiti semplicemente da un TRANSI¬ 
STOR 2N1711 e collegati rispettivamente uno al¬ 
lestita del NANO n. 4 e l'altro al NAND n, 8, 

In questo modo la lampadina collegata in serie 
al collettore cì potrà dimostrare, come si inter¬ 
preta una tavola della verità* Lo schema elettrico 
completo di tutto il circuito e visibile in fig. 5. 
È’ ovvio che questo aggeggio che vi abbiamo pre¬ 
sentato, non può offrire nessuna possibilità di 
impiego pratico, ma è dì alto valore didattico; può 
servire a comprendere come funzionano, in pra¬ 
tica, queste « logiche * e come sì possa, con estre¬ 
ma facilità, tramutare dei NAND in OR e AND in¬ 
vertendo (nand 6-3) le informazioni o collegando 
le uscite di due NAND ad un terzo NAND (nand 
2-34). I lettori dotati di iniziativa, potrebbero, sul¬ 
la base degli esempi riportati su questo numero e 
su quello precedentemente pubblicato, tentare 
qualche interessante applicazione per uso dilet¬ 
tantistico. o industriale, ricordando sempre che la 
tavola della verità ci rivela le condizioni che si 
presentano alTuscita di ogni logica, a seconda del¬ 
le condizioni fomite in entrata. 

Perciò, col legando, ad esempio, un relè in sosti¬ 
tuzione delle lampadine, si potranno trasmettere 
comandi a! motorini, sirene di allarme, lampade, 
per proiettori, mangianastri ecc„ ed ottenere che 
questi entrino in funzione o si fermino automati¬ 
camente [a seconda che si apra o si chiuda il 
circuito sulle entrate A-BJ tramite pulsanti mi- 
croswitch a pressione, 

REALIZZAZIONE PRATICA 

Poiché tale progetto ci è stato richiesto da Isti¬ 
tuti Industriali e Scuole ENAIP con preghiera di 



Fig, 6, 


LP2 


fornire direttamente anche il relativo circuito stam¬ 
pate. abbiamo ritenuto utile disegnare tale circui¬ 
to (visibile in fig. 6] a grandezza naturale. 

Sul circuito verranno collegati I vari componen¬ 
ti, cioè i due integrati a 4 nand, duplice ingresso 
tipo SN 7400 o similari. Nel montaggio occorrerà 
fare attenzione a non invertire gli integrati. Come 
riferimento, la tacca presente suirinvolucro e ì 
terminali E-B-C dei transistor 2W1711 e quella 
del diodi. 

Per le lampadine LPi e LP2 dovremo scegliere 
lampadine da 6 volt 150-200 miiiìampère. Per ali¬ 
mentare tutto il circuito sì potranno impiegare del¬ 
le pile da 4.5 volt, oppure un alimentatore sta¬ 
bilizzato che non eroghi una tensione superiore 
ai 5 volt, onde non mettere fuori uso gli integrati. 

Riteniamo che. data la semplicità del circuito, 
tutti vorranno tentare questa Interessante espe¬ 
rienza; questo gioverà, In futuro, a comprendere 
con facilità il funzionamento di circuiti notevol¬ 
mente piò complessi. 

COMPONENTI 

A chi non avesse la possibilità di reperire il 
materiale necessario, noi possiamo far pervenire 
ti circuito stampato, i 2 integrati logici, ì transi¬ 
stor, diodi, te lampadine, le resistenze ed I con¬ 
densatori (più i tre deviatori) al prezzo totale di 
L, 3.580 più L 460 per spese postali. 
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FANTINI 

ELETTRONICA 


Via FossdIdi 38/ne - 40138 Bologna 
C.C.P. INI. 8,8889 - Telef. 34.14.84 


UN’OCCASIONE DA NON PERDERE ! ! 
REGALIAMO 


• un refay GV - 200 ohm - 1 scambio 

* un variabile ad aria Ducati su supporti ceramici 2 x 330+14,5 + 15,5 pF 

a chi acquista n. 20 BASETTE OLIVETTI a nostra scelta. (Vi assicuriamo un minimo di 80 transistor 
— tra cui 2N7Q8, 2N1711* 2N398 t 2G603, ecc, — 120 diedi, 280 resistenze, 120 condensatori, 4 tra¬ 
sformatori in ferroscube, eco.) . 

Il tutto a sole L 3.000 + 900 per spese postali. 


MATERIALE IN SURPLUS 


Motorini per giocattoli elettrici, model lini, epe, a 4.5V 

* Modello l.D.E. ]_. 300 

* Modello MonieJeocB con demoltiplica L, 350 

* Modello Philips con demoltiplica L. 400 

Relay Magnetici RIV con bobina eccitatrice - 2A ai contatti 

* Volt 24 - lunghezza mm. 25 L. 300 

DEVIATORI a scatto 2v/2pos. - 4A/250V L. 130 

PORTAFUSIBILI per fusibili da 0 4x£0 mm. I. 100 

RIV 1 contatto /2A senza bobina L. fSO 

RELAVS SIEMENS 2*4 sc/12V L. T.Q00 

RELAV ERMETICI SIEMENS isolamento a radiofr, L. 1.400 

CONTATORE 220V L + 2,500 


SEMICONDUTTORI - OTTIMO SMONTAGGIO 
TERMINALI LUNGHI 


2G577 

Ih 

50 

2N513B 

L. 

500 

OA5 

L. 

30 

2G603 

L. 

50 

2M527 

L 

50 

OC16 

L. 

150 

2N123 

L. 

40 

2N708 

L. 

130 

OC26 

L. 

300 

2N247 

L. 

80 

2N1304 

L. 

50 

QC76 

L 

60 

2N316 

L. 

50 

2N1305 

L. 

50 

OC77 

L 

60 

2N317 

L. 

50 

2N2040 

L. 

60 

OC 30 

L. 

66 

2N396 

L, 

50 

OSTI 

L. 

50 

OC14Q 

L. 

60 

2N398 

L. 

50 

ADZ12 

L. 

500 

OC 141 

L. 

60 

2N456A 

L. 

400 

ASZ11 

L. 

40 

ASZ18 

L. 

300 


AG184K-AC1B5K + diodo K3, con alette a prisma L. 400 
IW5974 NPN sii, 4W - 144MHz terminali raccorciati L. 160 
SCR 2N1596 ■ Vd lOOV/ld 1,6A L 250 

AMPLIFICATORE DIFFERENZIALE VA711/C L. 350 


DIODI AL SILICO S.G.S. 1S1692 [50/150 mA] L 30 

Capsule a carbone per telefonia L. 150 

Auricolari magnetici per telefonia L, 150 

Trasmettitore per radiocomando a 4 canali' per giocattoli e 
mode Uini L. 2.500 

Bobine-filtro per radiocomando L. 80 

Microfoni con pulsante, completi di capsula, cordone e 
spinotto l. 650 

CONTACOLPI elettromeccanici 4 cifre 12V l. 350 

CONTACOLPI elettromeccanici 5 cifre 12V L. 500 

CONTACOLPI elettromeccanici 5 cifre 24V L. 450 

PIASTRA GIRADISCHI 45 giri 3V, regolazione elettronica 

L. 1.100 

GRUPPI UHF a valvole senta valvole L, 300 

CUSTODIE per osci Notano in plastica L, 120 


PACCO contenente 3 kg dr materiale elettronico assortito 

L 3,000 

ONDÀMETRO 4MKI1 da 25 a 300 MHz in quattro gamme 

* Scala demoltiplicata 

* Strumenta sensibilissima 

* 4 bobine intercambiabili 

* Grafici df taratura individuali 

* Robusta cassetta in legna l. 13,000 


MATERIALE NUOVO 


2M1711 

L. 

250 

BSX26 


250 

2N3055 

L. 

880 

AC 125 

L. 

150 

AC126 

L, 

180 

AG 127 

L. 

220 

AC128 

L. 

220 


INTEGRATO TAA300 


OC169 

L. 

WQ 

OC 170 

L. 

100 

OA95 

L. 

50 

BY126 

L. 

160 

BV127 

L + 

ISO 

IODIO 

L. 

200 


L 

1,600 


CONDENSATORI POLIESTERI ARCO 


Con terminali assiali 


f ,5nF/1.000V 

L. 

60 

I.BnF/ttOOOV 

L. 

60 

4,7nF/1.000V 

L, 

65 

6.8nF/400V 

L. 

50 

47nF/630V 

L. 

B5 

0,1uF/250V 

L. 

40 

0 f 47uF/250V 

L. 

60 

0.47UF/630V 

L. 

180 

1.6uF/63V 

L. 

65 


In resina epoxi 

per c.5. 

0,1uF/250V 

L, 

40 

0,T2uF/250V 

L» 

42 

0.22UF/250V 

L. 

50 

0,27uF/250V 

L. 

52 

0,33uF/250V 

L. 

54 

0,47uF/200V 

L. 

57 

0,47uF/250V 

L. 

60 

0,56uF/200V 

L. 

03 

D.82UF/250V 

L, 

SO 


Pacco 100 resistenze assortite L* Soo 

Facci) 100 condensatori ceramici assortiti L, 600 


Pacco 100 condensatori carta, poliesteri, mica eco. 
Interruttori Molveno da Incastro - Tasto bianco 
Variabili ad aria Ducati, supporti ceramici 

* 330 + 330 pF più 2 ccmp, 

* 2 x 410+2 x 22 pF 

Variabili a dielettrico solido 

* 2 X 200 pF piu 4 comp. 

* 80 x 135 pF più 2 ccmp, japan 
Trasformatore di alimentazione 220/fl,5V - 1DW 
Trasformatore di alimentazione 22 QV/ 84 * 8 V/ 5 W 

PIASTRE RAMATE PER CIRCUITI STAMPATI 

* in bachelite per BF mm 100x30 - 5 pezzi 

* in bachelite mm f50xBO 

* In bachelite mm 250 x 55 

■ fn vettori Ite ramata sul due lati, mm 240 x 85 

FOTORESISTEMZE ORP31 Philips 
Cello solari al silicio 0 18 mm 

SOR 12T4SGS - 10OV/1,&A 

TIMER A CONTATTI con motorino 220V - 1 g/m 


L, 600 
L, 150 

L» 180 
L, 220 

L. 200 
l, 250 
L 7S0 
L 600 


L 400 
L, 100 
L. 150 
L. 358 
L. 1,000 
L. 1.800 
L, 450 
L. 1.500 
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ALIMENTATORE stabilizzato 
con protezione a DIODO SCR 


Un alimentatore che non teme i cortocircuiti per la pre¬ 
senza di un’efficace protezione elettronica a diodo SCR. 
L'apparecchio, essendo stato collaudato presso il nostro 
laboratorio, può essere garantito per un esito positivo 
del 100%. 


Chi si dedica, per uso dilettantistico, sperimen¬ 
tale o professionale al montaggio di apparati elet¬ 
tronici transistorizzati ha costantemente la neces¬ 
sita di disporre di una tensione contìnua, che nor¬ 
malmente si ottiene raddrizzando una corrente al¬ 
ternata prelevata dal secondario di un trasforma¬ 
tore riduttore, allacciato alla normale rete luce. 

Inutile affermare che, realizzando un semplice 
alimentatore composto da qualche diodo raddriz¬ 
zatore seguito da una comune cellula di filtro, si 
ottiene si una tensione continua, ma logicamente 
non stabilizzata. 

Che cosa significa « non stabilizzata »? Faccia¬ 
mo un esempio: noi dobbiamo alimentare un cir¬ 
cuito con una tensione di 12 volt; se sulla rete 
sono presenti delle variazioni di tensione, In usci¬ 


ta avremo una tensione che potrebbe variare no¬ 
tevolmente, in più o in meno, rispetto al valore 
richiesto. 

Se la tensione risultasse Inferiore e la utilizzas¬ 
simo per alimentare amplificatori di BF, dovrem¬ 
mo accettare di buon grado eventuali distorsioni e 
variazioni continue della potenza sonora. Se inve¬ 
ce fosse superiore, correremmo tl rischio di met¬ 
tere fuori uso, ed in breve tempo, ì transistor ed 
i condensatori elettrolitici* 

Anche ammettendo che la tensione di rete risul¬ 
ti sufficientemente stabile, non dobbiamo dimen¬ 
ticare che in un alimentatore non stabilizzato la 
tensione in uscita varia notevolmente anche al 
variare del carico: quindi, prendendo sempre co¬ 
me esempio un amplificatore di BF il cut assor- 
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bimento varia facilmente, ed in continuità, da un 
mimmo di 0.06 amper a un massimo di 2 amper, 
ai capi dell alimentatore potremo avere delle va¬ 
riazioni di tensione fino al 30-40%, Questo non 
contribuirà certamente a rendere HI-FI un'audizio¬ 
ne anche del più perfetto degli amplificatori. 

Quindi è indispensabile disporre, per l'alimen¬ 
tazione dei semiconduttori, di una tensione con¬ 
tinua perfettamente stabilizzata; perciò, se a noi 
necessitano 12 volt tale tensione dovrebbe rima¬ 
nere invariata sia con un carico che assorba 10 
milliamper sfa con uno che assorba 2 amper. 

Tale condizione si riesce ad ottenere impiegan¬ 
do esclusivamente un alimentatore stabilizzato, co¬ 
me è quello che appunto oggi vi presentiamo. 

Oltre a fornire una tensione stabilizzata e varia¬ 
bile da 4 P 5 volt a 40 volt massimi, con un assor¬ 
bimento medio di 2,5 amper, questo alimentatore è 
completato da un circuito elettronico che funzio¬ 
na da limitatore di corrente e come protezione dai 
cortocircuiti. 

Riuscirete cosi finalmente ad evitare di mettere 
fuori uso il vostro alimentatore quando inavverti¬ 
tamente i suoi due puntali verranno in diretto con¬ 
tatto tra di loro, oppure quando nell'apparecchio In 
prova è già presente, per un difetto, un corto¬ 
circuito. 

Il limitatore di corrente, che noi potremo a no¬ 
stra scelta predisporre per 0,5 - 1.5 « 3 amper 
massimi, ci permetterà di adattare la protezione 


in funzione della corrente massima che prevedia¬ 
mo di assorbire. 

Non dobbiamo infatti dimenticare che nelle mi¬ 
nuscole radio transistorizzate, o nei piccoli appa¬ 
rati a due o tre transìstor, l'assorbimento massimo 
non potrà mai superare i 200 mA. 

Se non risultasse previsto neiraiimentatore un 
limitatore di corrente e se nel ricevitore fosse 
presente un cortocircuito, correremmo il rischio 
di far scorrere sulle piste dì rame correnti ele¬ 
vate sull ordine dei 2,5-3 amper e, prima che la 
protezione elettronica riesca a bloccare ['alimen¬ 
tazione, qualche pista di rame potrebbe, con tale 
corrente, fondere come un semplice fusibile. 


SCHEMA ELETTRICO 

In figura 1 possiamo vedere lo schema elettrico 
completo di questo alimentatore che nof abbiamo 
denominato EL 90 

II trasformatore richiesto TI, della potenza di 
circa 80-100 Watt, deve possedere un secondario 
in grado di fornirci due tensioni ben distinte, una 
di 15-20 volt, 2-3 amper e l'altra di 30-40 volt, sem¬ 
pre da 2-3 amper. 

La ragione per cui si è preferito adottare tale 
soluzione è molto semplice: usufruendo di due 
tensioni, una inferiore all'altra, si ha fa possibilità 
di prelevare da questo alimentatore una corrente 



Fìg. 1. L'autore di tale pro¬ 
getto ha realizzato ìt suo mon¬ 
taggio come vedesi in questa 
foto; sì noti posteriormente 
l'aletta di raffreddamento per 
il transistor TRI. 
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elevata anche su bassa tensione, senza sovracca¬ 
ricare inutilmente il transistor TRI. 

Occorre a questo punto rammentare al lettore 
che la tensione in eccesso viene sempre dissipata 
in calore dal transistor stabilizzatore; pertanto, se 
fosse necessario predisporre I alimentatore con 
una uscita di 6 volt, alimentandolo a 40 il transi¬ 
stor TRI si scalderebbe tanto da richiedere una 
aletta dì raffreddamento di dimensioni notevoli. 

Diversamente, correremmo il rìschio di metterlo 
in breve tempo fuori uso, La formula per rilevare 
i Watt che il transistor TRI dissipa sotto carico 
è molto semplice: 

[Ve — Vu] x A 

« Ve » è la tensione presente in entrata (sul col¬ 
lettore], « Vu » la tensione richiesta in uscita e 
* A » gli amper assorbiti. 

Per farvi un esempio, se alimentassimo TRI con 
una tensione di 15 volt e prelevassimo in uscita 6 
volt 2 amper, la potenza dissipata da TRI risulte¬ 
rebbe Ja seguente; 

(15 — 6) x 2 = 18 Watt, 

Nel caso, invece, che Ja tensione di alimentazio¬ 
ne df TRI risultasse dì 40 volt, il transistor TRI si 
troverebbe nelle condizioni di dissipare 
{40 — 6} x 2 ^ 58 Watt. 

Pertanto dovremo impiegare la presa del 15 volt 
quando avremo la necessità di prelevare in uscita 
dal nostro alimentatore tensioni stabilizzate da un 
minimo di 4 T 5 volt ad un massimo di 15 volt, men¬ 
tre l'altra presa servirà quando dall'alimentatore 
desideriamo ottenere tensioni superiori ai 16 volt. 

La stabilizzazione dì tensione viene ottenuta in 
questo alimentatore sfruttando il noto circuito Dar- 
lington, che offre ìf vantaggio di una elevata sta* 
bifità anche con forti correnti di assorbimento, ca¬ 
ratteristica, questa, che nessun altro circuito può 
offrirci. 

Il transistor TR3, un normale 2N1711, è quello 
che provvede a correggere l'errore sulla tensione 
in uscita e a regolare, tramite il potenziometro 
RII, il mìnimo ed ii massimo della tensione che 
è possibile prelevare da tale alimentatore. 

I due trìmmer RIO e RI2, posti ai capì del poten¬ 
ziometro RII, ci permettono di regolare il campo 
di escursione sul quale dovrà agire RII, 

Riducendo il valore ohmmico di R12 si aumenta 
la tensione in uscita: rìducendo invece il valore 
ohmmico di RIO la si diminuisce. 

Il diodo applicato sull'emettitore dì TR3 è quello 
che cì fornisce la tensione di riferimento. Esso 
quindi andrà scelto in funzione della tensione mi¬ 
nima che si desidera ottenere: potrete a vostra 
scelta applicare un diodo zener da 3,9 - 4,1 - 
5,1 volt. 




Fig, 2, Disegno a grandezza naturale del cir¬ 
cuito stampato dell'alimentatore da noi deno¬ 
minato EL90. Tale circuito è reperibile presso 
la nostra redazione già inciso. 

NOTA - Neinnserfre if transistor TR3 nel cir¬ 
cuito stampato occorre ripiegare il terminale 
della BASE affinché questo possa venire In¬ 
serito nel foro Indicato sul circuito stampato 
con la lettera « B k 
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Se a Voi non interessano le tensioni inferiori al 
5 volt, potrete sostituirlo con uno da 7,5 volt, va* 
riandò però, in questo caso, il valore della resi¬ 
stenza R 9, che da 320 ohm 1 Watt passerà a 
860 ohm 1 Watt. 

In questo caso anche il secondario del trasfor¬ 
matore. anziché disporre di una presa a 15 volt, 
potrebbe benissimo averla per 20 volt. 


LA PROTEZIONE ELETTRONICA 

Abbiamo apportato al circuito inviatoci dal no¬ 
stro collaboratore una leggera variante, riguardan¬ 
te la sola protezione elettronica, che dovrebbe di¬ 
ventare cosi, a nostro avviso, più pratica ed ef¬ 
ficiente. 

Come si può notare nello schema, su! terminale 
positivo, dopo il raddrizzatore RS1, risulta inserita, 
tramite due resistenze di caduta, una lampadina 
da 6-9*12 volt, con un estremo collegato all'anodo 
di un diodo SCR. 

Il catodo di tale diodo risulta invece direttamen¬ 
te collegato al negativo di alimentazione. 

Il « gate » invece risulta collegato all’esterno 
della resistenza R3, che costituirà in pratica il 
terminale NEGATIVO di uscita del nostro alimen¬ 
tatore. 

Sempre sull'anodo del diodo SCR troviamo ap¬ 


plicato un diodo al silicio indicato con la sigla 
OSI, che si collega alla base del transistor TR2. 
Quando all’uscita dell’alimentatore preleveremo 
una determinata corrente, ai capi di R3 si produr¬ 
rà di conseguenza una caduta dì tensione, che ser¬ 
virà a polarizzare positivamente, rispetto al pro¬ 
prio catodo, il « gate » del diodo SCR. 

Ne consegue che, aumentando l'assorbimento, 
automaticamente aumenterà anche la caduta di 
tensione ai capi di R3, fino a raggiungere quel 
valore utile a portare il diodo SCR in conduzione. 
Quando il diodo SCR innesca (cioè conduce), 
in pratica è come se avessimo provocato con un 
interruttore un corto circuito tra anodo-catodo; 
quindi è come se coflegassimo il terminale delia 
lampadina LP1 a massa. 

Automaticamente anche il diodo DS1 risulterà 
collegato a massa; pertanto la base del transistor 
TR2, venendo a mancare la necessaria tensione 
di polarizzazione, non potrà più condurre e di con¬ 
seguenza sui terminali di uscita dell'alimentatore 
non sarà più presente alcuna tensione. 

Per rimettere in funzione ìl nostro alimentatore 
sarà sufficiente premere il pulsante SI de! 
« reset 

Questo, cortocircuitando la tensione sull'anodo 
del diodo SCR, io sbloccherà, rimettendo automa¬ 
ticamente in funzione l’alimentatore. 

Facciamo rilevare al lettore che per poter inne- 


L'autore, non disponendo 
ancora del circuito stam¬ 
pato presentato qui a si¬ 
nistra, ha montato il tutto 
su diverse basette; ovvia¬ 
mente il circuito, non es¬ 
sendo critico, potrà esse¬ 
re realizzato come meglio 
si preferisce. Il nostro cìr- 
ciuto stampato ha comun¬ 
que il pregio di ridurre 
notevolmente le dimensio¬ 
ni dì tutto il montaggio. 
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scare il diodo SCR è necessario che risulti pre¬ 
sente sul * gate « una tensione positiva che può 
variare, a seconda del tipo di diodo impiegato, da 
un minimo di 0,5 ad un massimo dì 0,7 volt: quin- 
di, scegliendo per R3 un valore ohmmìco appro¬ 
priato, potremo determinare la corrente massima 
prelevabile, oltre la quale scatterà il dispositivo di 
protezione. 

Calcolando il valore di R3 consigliamo di non 
superare i 3 amper. cioè di non utilizzare una re¬ 
sistenza di valore inferiore agli 0,2 - 0,25 ohm, 
2 Watt. 

Affìnché il dispositivo possa entrare in funzione 
anche con correnti notevolmente inferiori, abbia¬ 
mo ritenuto opportuno inserire stabilmente su! 
circuito stampato una resistenza da t ohm 3 Watt 
£R3], 

Con tale valore noi possiamo limitare la corren¬ 
te massima ad un valore di 0,5 - 0,6 amper, e 
quindi inserire, tramite II commutatore SS, in pa¬ 
rallelo a tale resistenza, un'altra sempre del valore 
di 1 ohm, 2-3 Watt £R4], ottenendo un valore ef¬ 
fettivo dì 0,5 ohm che ci permetterà di aumentare 
I assorbimento massimo a 1,2 amper. 

Infine, inserendo una terza resistenza da 0,25 
ohm 1-2 Watt, possiamo ottenere un totale di 0,2 
ohm. che ci permetterà di sfruttare l'alimentatore 
fino alla sua massima portata, cioè 3 amper. 

Il lettore potrà a suo piacimento modificare le 
portate massime, calcolando U valore della resi¬ 
stenza da applicare tra catodo e gate dell'SCR, 
utilizzando questa semplice formula: 

R - V : A 

in cui « R * è il valore della resistenza R3 (o del 
parallelo di R3 con R4 o R5): * V » indica i volt 
richiesti dal gate del diodo SCR< £13,5-0,7] ; * A « 
gli amper massimi dì utilizzazione, oltre i quali 
scatterà il dispositivo dì protezione, 

Nello schema troveremo ancora inserito un com¬ 
mutatore, e precisamente $2, che abbinato a S4, 
serve a cortocircuitare la resistenza Ri quando 
l'alimentatore preleva dal trasformatore TI la ten¬ 
sione dei 15, anziché quella dì 30-40 volt. Tale cir¬ 
cuito, comunque, potrebbe anche essere elimina¬ 
to, in quanto serve unicamente a far si che la 
lampadina LP1, quando si usa la tensione inferiore, 
sì possa Illuminare con la stessa intensità con 
cui si illuminava a tensione maggiore. 

Pertanto, i valori delle resistenze RI e R2 da 
noi Indicati potrebbero variare notevolmente, es* 
sondo questi subordinati alle tensioni di lavoro del¬ 
la lampadina e al loro assorbimento. 

Per completare la descrizione del circuito elet¬ 
trico, vi diremo che, come ponte raddrizzatore 
RS1, abbiamo impiegato un tipo B80/C2.200, ponte 


che potrebbe benissimo essere sostituito da quat¬ 
tro diodi raddrizzatori al silicio da 100 volt 2-3 
amper. 

Per il diodo SCR è stato adottato un Siemens 
tipo BO/24Q; qualsiasi altro diodo di ogni tipo e 
marca, purché in grado d* sopportare 100 volt 1 
amper, può essere impiegato senza pregiudicare 
Il funzionamento, 

Precisiamo infine che le due impedenze ZI e Z2, 
applicate sulle uscite dell'alimentatore, servono 
unicamente nel caso che l'alimentatore venisse 
utilizzato per dei trasmettitori. 

Pertanto esse potrebbero anche essere elimi¬ 
nate; se le volete inserire ricordatevi però che 
devono essere in grado di sopportare una corrente 
dì circa 3 amper, 

Non Impiegate quindi normali impedenze di AF 
ma delle VK della Philips (2 spire avvolte entro 
un nucleo ferroxcube) oppure avvolgete una de¬ 
cina dì spire con filo da 1 mm, intorno ad uno 
spezzone di ferroxcube. 

Se volete completare questo alimentatore con 
un voltmetro ed un amperometro, per leggere im* 
mediatamente la tensione e la corrente di uscita, 
potete farlo senza apportare al circuito alcuna 
modifica. 

REALIZZAZIONE PRATICA 

Il circuito stampato necessario a realizzare tale 
alimentatore risulta visibile a grandezza naturale 
in fig. 2 , 

Nella fig, 3 presentiamo, come è nostra con¬ 
suetudine, lo stesso circuito visto al lato dei com¬ 
ponenti. 

Anche se riteniamo che il disegno possa già da 
solo dissipare eventuali dubbi circa la disposi¬ 
zione delle sìngole resistenze e dei condensatori, 
qualche consiglio in più sarà certamente gradito 
ai principianti. 

Iniziamo dai diodi zener, dei quali motti ancora 
non sanno distinguere it terminale positivo da 
quello negativo. 

In fig. 4 presentiamo le forme più semplici in 
cui può presentarsi un diodo zener H indicandone 
nel contempo ìl terminale positivo. 

Occorre infine far presente ai lettori che esi¬ 
stono del diodi zener da 1 Watt che possono fa¬ 
cilmente confondersi con quelli da Va Watt es¬ 
sendo di uguali dimensioni* 

L'unica differenza consiste nei diametri dei loro 
terminali: quelli da 1 Watt hanno I terminali di 
diametro maggiore rispetto a quelli da Va Watt. 

Anche per v transistor presentiamo In fig. 5 la 
disposizione del piedini E-B-G-. Per SI diodo SCR 
abbiamo utilizzato un Siemens tipo BO/240 I cui 
terminali sono facilmente individuabili, In quanto 
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it GATE porta impressa sulHnvolucro (a sigla «St#, 
fi catodo la sigla * K », mentre l'anodo è costituito 
da un lamierino di dimensioni rettangolari che 
esplica anche la funzione di aletta di raffredda¬ 
mento. 

Per fissare il diodo sul circuito stampato do¬ 
vremo piegare a L tale aletta, quindi fissarla al 
circuito stampato come si vede nel disegno. 

Come abbiamo già precisato, questo diodo può 
essere sostituito da altri di qualsiasi tipo e marca 
che però, avendo dimensioni notevolmente mag¬ 
giori del Siemens, dovranno logicamente essere 
fissati al di fuori del circuito stampato. 

Una soluzione potrebbe essere quella di mon¬ 
tare 11 dìodo sopra la stessa aletta di raffredda¬ 
mento del transistor 2N3055, ricordando però di 
isolarlo con le apposite miche, affinché non si pro¬ 
ducano corto circuiti. 

Con tre fili flessibili collegheremo poi i fori 
G-K-A del circuito stampato ai terminali del diodo 
SCR. 

I transistor TRI - TR2, cioè I due 2N3D55, do¬ 
vranno necessariamente essere fissati su di una 
adeguata aletta di raffreddamento, che potremo In¬ 
serire anche nello stesso contenitore o applicare 
esternamente, come ha fatto il nostro lettore. Se 
le dimensioni della scatola sono abbastanza am¬ 
pie, potremo sfruttare il metallo della scatola co¬ 
me aletta dì raffreddamento. 

Dobbiamo ricordare però che se la scatola è 
verniciata oppure se fa lastra di alluminio è stata 
trattata elettrochimicamente, per ossidarne la su¬ 
perfìcie, è Indispensabile pulire con carta vetrata 
la superficie su cui appoggiano 1 transìstor; in ca¬ 
so contrario non potrebbe convenientemente raf¬ 
freddarsi 

Prima di col legare definitivamente le resistenze 
R1-R2 sarà bene controllare se fi valore da noi 
indicato permette alla lampadina LP1 di accendersi 
adeguatamente. 


Utilizzando la presa dei 30 o 40 volt, le due resi¬ 
stenze RI e R2 dovranno avere un valore ohmmi- 
co tale da provocare una caduta dì tensione pari 
a quella richiesta dalla lampadina che voi Impie¬ 
gherete, 

E' ovvio che se la tensione ai capi della lampa¬ 
dina risultasse superiore a quella richiesta, la lam¬ 
padina si brucerebbe. 

Abbiamo già accennato che il trasformatore di 
alimentazione deve possedere un secondarlo con 
una presa da 15 o 20 volt e fornire una tensione 
massima, ai suol esterni, di 30 -40 volt 3 amper. 

Per quanto concerne le impedenze di AF indi¬ 
cate nello schema con le sigle ZI - Z2. consiglia¬ 
mo. a chi volesse inserirle, di applicarle diretta- 
mente sul terminali di uscita. 

Lo stesso dicasi per il condensatore di disac¬ 
coppiamento CI 6. 

Terminato il montaggio, il vostro alimentatore 
funzionerà immancabilmente al primo « colpo », 

Occorrerà soltanto mettere a punto i due trim- 
mer RIO e R12 In modo che, regolando RIO, la 
tensione minima (usando la presa dei 15 -20 volti 
risulti quasi analoga a quella del diodo zener e re¬ 
golando RI2, si abbia la massima tensione erogata 
dal trasformatore di alimentazione, cioè 15-20 volt. 


REPERIBILITÀ" MATERIALE 

A tutti i lettori che volessero realizzare questo 
progetto e avessero difficoltà a reperire quanto è 
loro necessario, noi possiamo far pervenire, su 
richiesta, la scatola di montaggio completa di tra¬ 
sformatore, transistor, SCR, ponte raddrizzatore, 
commutatori, Impedenze JAF1-JAF2, boccole di 
uscita, ecc, (esclusa l'aletta dì raffreddamento), 
al prezzo totale di L 14.400 più L. 500 per spese 
postali. Coloro che volessero il solo circuito stam¬ 
pato potranno riceverlo inviando L. 900, 
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TERMOSTATO con 

Questo termostato, sensibile alle variazioni dei decimi di 
gradi centigradi, può anche essere trasformato, con una 
semplice modifica, in un fotorivelatore. Riteniamo quindi 
che questo progetto possa risolvere moltissimi problemi, 
sia nel campo hobbistico che in quello industriale. 


Vi sono lettori che hanno necessità di dover 
realizzare dei dispositivi termo o fotosensibili che 
a prima vista potrebbero sembrare di difficile riso¬ 
luzione, per la elevata precisione richiesta. 

Se prendiamo, ad esempio, il caso di un acqua¬ 
rio o di una incubatrice: potrete facilmente com¬ 
prendere come variazioni anche minime, di qual¬ 
che grado centigrado, rispetto alla temperatura ri¬ 
chiesta, possano in molti casi compromettere la 
vita dei pesci o dei futuri volatili. 

Se passiamo ai campo fotografico, sappiamo che 
il fotografo, d'inverno, sì trova di fronte ad un 
problema semplice, quello cioè di dover mantene¬ 
re il proprio bagno di sviluppo costantemente ri¬ 
scaldato alla temperatura di 18 o 20 gradi; in 
caso contrario, le foto risulteranno o troppo con¬ 
trastate o sottosviluppate. 

Lo stesso discorso vale anche per i bagni chi¬ 
mici, utili per l'ossidazione anodica oppure per 
Ja galvanoplastica, dove la temperatura può pre¬ 
giudicare irrimediabilmente l'intero processo. 

Ci sono infine i forni d'essicazione, dove è in- 
disponsabile un costante controllo della tempera¬ 
tura e le serre, dove si coltivano piante ornamen¬ 
tali e si praticano colture sperimentali. 

Per tutti ì casi sopra citati, sarebbe indispensa¬ 
bile un dispositivo termosensibile che et permetta 
di controllare e modificare celermente la tempe¬ 
ratura del bagno o del locale, non appena questa 
si altera rispetto al valore prestabilito. 

Il progetto che vi presentiamo risulterà in gra¬ 
do di risolvere brillantemente tutti questi pro¬ 
blemi. 

Nello schema noterete che nessun refe è stato 
incluso, come dispositivo di comando, in sostitu¬ 
zione di questo è presente invece un moderno 
diodo TRIAC,, capace di lavorare con qualsiasi 
tensione alternata, da un minimo di 3 volt, fino ad 
un massimo di 220 volt. 

Utilizzando un TRIAC, saremo in grado di ali¬ 


mentare, senza l'ausilio di relè, fornelli elettrici, 
ferri da stiro, lampadine motorini o qualsiasi altro 
dispositivo che non assordano più di 3-6 Amper 

Se sostituiremo in questo progetto, la resistenza 
NTC con una fotoresistenza, da termostato il di¬ 
spositivo si trasformerà automaticamente in fo¬ 
torilevatore e potrà essere cosi impiegato per con¬ 
trollare qualsiasi variazione di luminosità. 

Tanto per farvi qualche esempio, come foto ri ve¬ 
ttore potremo utilizzare questo progetto per con¬ 
trollare fa fiamma di un bruciatore a kerosene o 
a nafta ed evitare cosi che, una volta spenta, il 
carburante, continuando a fuoriuscire, allaghi la 
cantina. 

Lo stesso controllo si può effettuare sulla fiam¬ 
ma dì un fornello a gas per evitare, come a volte 
succede, che una improvvisa mancanza di eroga¬ 
zione la fiamma stessa venga meno e continui 


Ri - 5,600 ohm 

R2 = 25,000 ohm potenz. 

R3 = 2.200 ohm 
R4 = 2.200 Ohm 

R5 : 6,800 ohm 
R6 — T.000 ohm 1 watt 
R7 - 100 ohm 
Ct =. 100 mF, elettr. 15 volt 
OZI ^ dìodo zener da 7.5 volt 
DZ2 “ dìodo zener da 3,9 volt 
TRI — transistor BC107 
TR2 - transistor 2N1711 
TRIAC = da 220 volt AC/3-6 amper 
NTC — resistenza ntc da 2.200 ohm 
LP1 - lampadina o carico con tensione analoga a 
quella dì alimentazione del triac 
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successivamente il flusso del gas. con grave peri 
colo di defragrazione. 

Sempre come elemento fotosensibile, potrà ser 
vire a tenere in funzione un motorino, in presenza 
di luce e a fermarlo automaticamente appena la 
luce sparisce, potrà quindi servire come apriporta 
automatico oppure anche come antifurto 

Sono tante comunque le applicazioni che se do¬ 
vessimo elencarle tutte, potremmo correre il ri¬ 
schio di riempire pagine su pagine. 

Il lettore potrà, a seconda delle sue necessità, 
impiegarlo dove egli ritiene più opportuno. Pre¬ 
cisiamo che come termostato questo dispositivo 
è in grado di agire in un campo di temperatura che 
si aggira sui 5 gradi centigradi sotto zero, ad un 
massimo di 50 e più gradi, con una precisione del¬ 
lo 0.1 grado in più o in meno, rispetto a quella di 
taratura; il che significa che se noi lo regoleremo 
per una temperatura di 18 gradi, quando questa 
aumenterà di soli 0.1 gradi, cioè 18.1, immediata¬ 
mente il TRIAC entrerà in funzione per spegnere- 
la resistenza riscaldatrice. in modo da riportare 
la temperatura al valore prescelto. 


TRIAC 


Come potrete più avanti constatare, il nostro 
termostato può essere facilmente modificato per 
una azione inversa. Cioè, anziché controllare gli 
aumenti di temperatura, può essere adattato al 
controllo delle diminuzioni. 

SCHEMA ELETTRICO 

Lo schema elettrico, completo di tale termosta¬ 
to, è visibile in fig. 1. 

Il funzionamento come si potrà facilmente in¬ 
tuire, è molto semplice. 

Un diodo zener da 7.5 volt, viene impiegato per 
stabilizzare la tensione utile ad alimentare il par¬ 
titore di resistenza (composto da RI, il potenzio¬ 
metro R2, e la resistenza NTC da 2.200 Ohm) che 
polarizza la base di TRI (un BC107). 

Sapendo che una resistenza NTC varia la sua 
resistenza ohmmica in funzione della temperatura 
(all'alimentare della temperatura diminuisce il va¬ 
lore ohmmico e viceversa) se noi regoliamo il po¬ 
tenziometro R2 in modo che sulla base del tran¬ 
sistor TRI alla temperatura richiesta risulti pre- 



NTC 
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sente una tensione continua di circa 0,65 volt, 
tale transistor si troverà in condizione di condurre. 

Et collettore pertanto assorbirà una determina¬ 
ta corrente, e questa provocherà ai capi della re¬ 
sistenza R5 una considerevole caduta dì tensione 
che dal 0.70,8 volt iniziali scenderà a circa 
0,01 volt. 

Poiché collegato direttamente a! collettore di 
TRI troviamo la base di TR2 (un transistor tipo 
2N1711) con tale tensione non può portarsi in con¬ 
dizione di condurre, quindi non assorbendo il suo 
collettore nessuna corrente, ai capi della resisten¬ 
za R6 sarà presente la massima tensione^nel no* 
stro circuito questa si aggirerà sul valore dei 3 
volt circa 

Al collettore di TR2 tramite la resistenza R7 
risulta collegato il gate del diodo trìac, questo 
eccitato da una tensione positiva si porta in con¬ 
duzione e invierà corrente alfa lampadina, resi¬ 
stenza. motorino o qualsiasi altro dispositivo col¬ 
legato direttamente sul suo anodo. 

Se la temperatura aumentasse oltre al valore ri¬ 
chiesto, lo resistenza ohmmica della NTC dìmi- 
nuerebbe, di conseguenza anche la tensione po¬ 
sitiva dei 0,65 volt presente sulta base di TRI 
diminuirà. E' sufficiente che la tensione scenda a 
soli 0,6 volt per Interdire il funzionamento dì TRI. 
Sul collettore, non assorbendo piu corrente au¬ 
menterà e la tensione da 0,01 volt salirà verso i 
0,7-0,8 volt. 

Tale tensione risulta ora sufficiente a portare 
TR2 in conduzione, e quindi far scorrere sul pro¬ 
prio collettore una determinata corrente 

Ne consegue che la tensione sul collettore da 



Fig. 2, Modificando \o schema originale come in¬ 
dicato m figura è possibile ottenere con la totale 
escursione del potenziometro R2 una regolazione 
limitata a pochi gradi centigradi. In questo caso il 
potenziometro R2 assumerà un valore di 1,000 o 
4.700 ohm; Hi da 1,000 ohm e le resistenze posto 
sul commuttatore da 4.700-5,600 ohm. 


Fig. 3. Variando il solo stadio finale e pos¬ 
sibile ottenere da questo termostato una 
funzione inversa* Per questa variazione R6 
dovrà risultare da 470 Ohm 1 watt e R8 da 
180 ohm 1 watt. il condensatore CI dovrà 
risultare da 100 roF. 


1B VOLT 
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3 volt si riduca a soli 0,01 volt. Questa risulta 
insufficiente ad eccitare il * gate » del triac, per¬ 
tanto esso si bloccherà spegnendo di conseguen¬ 
za la lampadina o qualsiasi altro apparato colle¬ 
gato sul suo anodo 

Per il circuito transistorizzato, risulterà neces¬ 
saria, per la sua alimentazione, una tensione con¬ 
tinua di 18 volt circa. 

Sapendo che il circuito assorbe un massimo di 
35-40 milliamper (aTRIAC innescato) e 7 milliam- 
per (in condizione di riposo] r ìo potremo alimen¬ 
tare con pile, anche se un alimentatore a rete ri¬ 
sulterebbe piu pratico, 

Per il TRIAC è assolutamente indispensabile uti¬ 
lizzare una tensione alternata che potrà variare 
da un minimo di 4,5 volt ad un massimo di 220, 
tensione che dovrà essere naturalmente scelta in 
base alte caratteristiche dell'apparato che dobbia¬ 
mo alimentare. 

Tanto per farvi un esempio, se dovessimo ac¬ 
cendere una lampadina a basso voltaggio o far 
squillare un campanello elettrico o eccitare un 
relè, conviene sfruttare una tensione alternata di 
circa 6-12 volt. Se invece 11 TRI A dovesse servire 
per comandare un ventilatore o altro motorino op¬ 
pure per alimentare una resistenza di nichel-cro¬ 
mo, una lampada a raggi infrarossi, allora convie¬ 
ne utilizzare direttamente la tensione di rete a 
200 volt 

VARIAZIONI SULLO SCHEMA 

Se nello schema di fig, 1 modifichiamo ì valori 
della resistenza Ri e del potenziometro R2 sarà 
^issìbile limitare il campo di escursione del ter¬ 
rò osta^ 0 Possa agire con maggior preci¬ 

sione entu° una determinata gamma di tempera¬ 
tura. 

Ad esemplo se a poi interessa far lavorare il 
nostro termostato da un ri?)Olmo di 13 gradi ad un 
lYtflBfiima dì 22 gradi, sarebbe opportuno che il po¬ 
tenziometro R2, ruotandolo da un estremo all'al¬ 
tro, agisse esclusivamente entro questo limite 
( 13-22^) anziché da — 5 a a + 60", 

Limitando il campo di escursione del potenzio¬ 
metro, si ottiene di conseguenza anche una mag¬ 
gior precisione, in quanto ampie variazioni sulla 
rotazione della manopola del potenziometro R2 cor¬ 
risponderebbero in pratica a variazioni di decimi 
dì grado. 

Per limitare il campo di temperatura, sarà suf¬ 
ficiente ridurre il valore ohmmico di R2 portan¬ 
dolo ad esempio a 10.000 - 4.700 - 1.000 ohm au¬ 
mentando di conseguenza iì valore della resistenza 
RI per poter rientrare nella gamma di temperatura 
voluta. 


10 volt 



Fig. 4, Sostituendo la resistenza NTC con 
una fotoresistenza, il nostro dispositivo da 
termostato sì trasformerà in fotorivelatore. 
Collegando la f otoresi s terrea come in dise¬ 
gno il triac si ecciterà in presenza dì luce, 
Rt = 4,700 ohm 
R2 — 470.000 ohm potenz. 

FRI = fotoresistenza 


Volendo si potrebbe adottare un'altra soluzione, 
quella cioè di ridurre RI a soli 1.000 ohm, utiliz¬ 
zare per R2 un potenziometro dello stesso valore, 
poi Inserire in serre tra RI e R2 un commutatore 
come vedesì in flg. 2 che inserisca valore oppor¬ 
tunamente calcolate In base alle nostre necessità. 
In questo caso noi potremmo ad esempio di¬ 
sporre di un termostato che sulla prima portata 
agisca da 5Q d a 60 g nella seconda portata da 40 ,J 
a 50'* nella terza portata da 3G g a 40° ecc. 

Variando il solo circuito dello stadio finale (TR2J 
è possibile ottenere da questo circuito una fun¬ 
zione inversa, cioè accendere una lampadina, o 
un sistema di allarme, ecc., quando la temperatura 
scende sotto ad una determinata temperatura. 
Come vedasi In flg, 3 il * gate dot triac anziché 
essere collegato sul collettore, dovrà collegati 
all'emettitore Nello schema riportiamo I valori che 
debbono assumere le varie resistenze che ali¬ 
mentano ì terminali del transistor TR2. 

Abbiamo illustrato come sia possibile, con tale 
dispositivo, controllare la temperatura, quando au¬ 
menta o quanto diminuisce. 

Vediamo ora insieme come lo si può adattare 
per controllare una luce o una fiamma. Per otte- 
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nere tate funzione è indispensabile sostituire la 
resistenza NTC con una semplice fotoresistenza. 

Se noi realizziamo lo schema di fig, 3. quando 
una luce colpirà la superficie sensibile della foto¬ 
resistenza, automaticamente 11 TRIAC entrerà in 
conduzione, facendo accendere una lampadina o 
squillare un campanello d'allarme o azionare un 
motorino. 

Se invece applicheremo la fotoresistenza, come 
ci indica lo schema di fig 4 r otterremo una fun¬ 
zione inversa, cioè il TRIAC entrerà in funzione 
quando la fotoresistenza rimane al buio. 

Per attuare questo secondo schema è necessa¬ 
rio che una luce colpisca in continuità ia superfi¬ 
cie sensibile delia fotoresistenza: non appena essa 
viene a mancare, per qualsiasi motivo, il TRIAC. 
entrando in funzione, potrebbe fare accendere una 
lampadina, motorino o altro. 

Se tale schema venisse impiegato come anti¬ 
furto è estramamente indispensabile che il siste¬ 
ma dallarme rimanga contìnuamente in funzione 
anche se il fascio di luce che colpisce la fotoresi¬ 
stenza risulti momentaneamente interrotto. 

Per ottenere tale condizione basterà alimentare 
il diodo TRIAC anziché con corrente alternata, con 
una corrente continua, come già spiegammo sul 
n, 10/1970 di NUOVA ELETTRONICA. 

REALIZZAZIONE PRATICA 

Il circuito stampato, necessario per contenere 
tutti i componenti, presenta le dimensioni visibìli 
in Flg. S. 

lampio spazio, da noi lasciato intorno al TRIAC, 
risulta necessario per poter completare il diodo 
di una adeguata aletta di raffreddamento. 

Infatti non va dimenticato che durante il fun- 
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Fig. 5. Se la fotoresistenza verrà collegata 
tra base e massa, il trfac si ecciterà se 
verrà a mancare la luce. Questo schema po¬ 
trà servire come antifurto, o controllo di 
fiamme. 

Rt - 470.000 ohm potenz. 

FRI - fotoresistenza 

Ogni altro valore identico come per fig. 1. 


zlonamento si riscalda quindi risulta indispensabi¬ 
le raffreddarlo 

Vi diremmo anzi che se farete scorrere attra¬ 
verso il diodo una corrente elevata di circa 2-£L 
amper a 220 volt, l'aletta risulterà insuffio* efHe: 
pertanto docremo utilizzarne una di dimensioni 
maggiori 


Fig. 6. Disegno a 
grandezza naturale 
dei circuito stam¬ 
pato. Tale circuito 
è reperibile pres¬ 
so la nostra reda¬ 
zione al prezzo di 
L. 650, 
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NTC 


L’aletta che indichiamo è sufficiente per poten¬ 
ze sull’ordine dei 50-60 Watt. In fig. 6 troviamo 
invece il disegno della disposizione dei vari com¬ 
ponenti. 

Tutto il circuito, una volta terminato, dovrà es¬ 
sere racchiuso in una scatola di plastica, onde 
isolarlo, in quanto ogni componente risulta elettri¬ 
camente in contatto con la tensione di rete. Perciò 



ricordatevi che se toccate il circuito stampato ali¬ 
mentando il TRIAC a 220 volt correrete il rischio 
di prendere una sconsigliabile « scossa elettrica ** 

Se desiderate proteggere il diodo TRIAC da 
eventuali cortocircuiti, potrete collegare in serie 
all’alimentazione di rete, un fusibile di 1-2 amper. 

Se utilizzerete questo circuito come termostato, 
consigliamo di usare una SONDA NTC in vetro 
per termometro, vendute dalla PHILIPS. 

Noi, per esempio, ne abbiamo utilizzata una da 
2.200 ohm. ma anche valori più elevati, ad esem¬ 
pio 3.300 ohm o 4.700 ohm potranno essere im¬ 
piegate con esito positivo (occorrerà eventualmen¬ 
te modificare solo il valore del potenziometro R2 e 
della resistenza RI per farlo rientrare sulla gam¬ 
ma della temperatura richiesta). 

Queste sonde per termometro, hanno il pregio 
di funzionare in un campo di temperature molto 
ampio, da un minimo di 30 gradi sotto zero, ad un 
massimo di 300 gradi sopra lo zero. In caso con¬ 
trario. se vi riesce difficile reperire queste sonde, 
potrete utilizzare delle NTC a vitone o a disco, 
purché risultino da 2.200 ohm a 4.700 ohm. 

Ricordatvi che se inserirete la sonda in un li¬ 
quido (per esempio un acquario) e alimenterete il 
TRIAC a 220 volt, (i terminali sono in diretto con¬ 
tatto con la tensione di rete) immergendo una 
mano nell'acqua potrebbe risultare estremamente 
pericoloso. Consigliamo perciò di racchiudere la 
sonda in un tubetto di plastica, ermeticamente si¬ 
gillato con mastice, per isolarla. 

Se utilizzerete il circuito come fotorivelatore, po¬ 
trete scegliere una fotoresistenza di qualsiasi ti¬ 
po e marca. 


Fig. 7. Schema prati- 
I lettori che non 
trovassero il TRIAC po¬ 
tranno richiedercelo al 
prezzo di L. 2.300. 
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Uno strumento per il vostro laboratorio, indispensabile 
per effettuare misure di amplificazione e rendimento di 
testine fonorivelatrici. 


MILLIVOLTMETRO 


Riteniamo di offrire un argomento non certo pri¬ 
vo di interesse per i nostri lettori, continuando a 
presentare strumenti di precisione per laboratorio; 
in primo luogo perché pochi ne conoscono i veri 
impieghi e poi perché desideriamo aiutare coloro 
che, pur conoscendone i vantaggi, non possono, per 
l’alto costo delle apparecchiature, acquistare per 
intero l’attrezzatura del loro laboratorio. 

Oggi vi presentiamo un millivoltmetro per cor¬ 
rente alternata che per le sue caratteristiche po¬ 
tremmo definire di classe « professionale ». Infatti, 
a differenza di molti altri circuiti di millivoltmetri 
in alternata il nostro non raddrizza il segnale alter¬ 
nato in ingresso per poi misurare la tensione con¬ 
tinua ottenuta mediante un normale voltmetro elet¬ 
tronico, ma lo amplifica per misurare poi in uscita 
la sua ampiezza. 

In questo modo vengono eliminati tutti gli in¬ 
convenienti comuni ai normali voltmetri in AC. 
quali ad esempio la ridotta impedenza d’entrata. 

Occorre aggiungere inoltre che raddrizzando il 
segnale alternato per renderla continua, la cor¬ 
rente che scorre attraverso il diodo, varia in pro¬ 
porzione alla propria ampiezza, per cui la devia¬ 
zione della lancetta dello strumento può non risul¬ 
tare più lineare. 

Da ultimo, raddrizzando direttamente il segnale, 
la tensione continua ottenuta, è ancora influenzata 
dalla resistenza interna dei diodi impiegati 

Per segnali di debole intensità, si ha quindi una 
caduta di tensione di qualche millivolt e quindi 
una misura inferiore al valore ideale. 

Lo schema che presentiamo è esente da tutti gli 
inconvenienti sopra accennati in quanto di conce¬ 
zione tecnicamente più avanzata come vedremo in 
seguito. 

SCHEMA ELETTRICO 

Il circuito elettrico di questo millivoltmetro visi¬ 
bile in fig. 1, può essere considerato composto da 


due sezioni ben distinte: un adattatore d’impeden¬ 
za ed un amplificatore completo di relativo stru¬ 
mento di misura. 

La prima sezione, costituita dai transistor TRi- 
TR2, serve unicamente per ottenere sui terminali 
d’ingresso un'impedenza che si aggiri all'incìrca 
sui 2 megaohm. 

Questa elevata impedenza ci permette di non 
modificare le caratteristiche del circuito sotto esa¬ 
me e quindi ci offre la possibilità di misurare se¬ 
gnali di BF. prelevandoli anche direttamente sulle 
basi dei transistor. 

I due primi transistor non effettuano nessuna 
amplificazione del segnale applicato in entrata, per¬ 
tanto. sul partitore applicato in uscita, è presente 
una tensione, di valore perfettamente analogo a 
quello della tensione applicata sull’entrata. Questo 
stadio è stato studiato per poter misurare anche 
le più basse frequenze, inferiori cioè al 30 hertz, 
ed è dotato di un responso di frequenza non in¬ 
differente, tanto da poter raggiungere una ( 
quenza massima di 2,5-3 megahertz. 

La tensione, applicata all’entrata cK ta | e sta< jj Q 
viene prelevata all’uscita a basj~ impedenza e suc¬ 
cessivamente è applicata Su attenuatore composto 
dalle resistenze R° nilO-RI 1-R1 ?.r.13 Ri», utili „ c , 
modificare la sensibilità del nostro millivoltmetro 
da: 1-3-10-30-100-300 millivolt, che potranno essere 
portate a 1-3-10-30-100-300 volt fondo scala agendo 
semplicemente sul doppio deviatore S1-S2 che 
inserisce sul circuito d’entrata, un partitore di 
tensione 1/1000. 

La seconda sezione del millivoltmetro, è costi¬ 
tuita. come si vede dallo schema elettrico, da cin 
que transistor. 

II primo, siglato TR3, preamplifica il segnale in 
tensione, mentre TR4 e TR7 vengono impiegati 
semplicemente come amplificatori di corrente. 

Per ottenere dallo strumento la stabilità richie¬ 
sta. oltre a controrcazionare ir» modo adeguato il 
primo transistor, abbiamo ritenuto utile inserire 
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uno stabilizzatore di corrente tramite ì due tran- 
Sistors TR5-TR6, 

In questo modo si è riusciti a limitare l'errore dì 
lettura a fondo scala ad un valore inferiore al 

0 , 5 %, 

Se tale tolleranza può sembrarvi eccessiva pos¬ 
siamo affermare che in pratica non lo è. Per fare 
n esempio, esistono mtfltvoltmefri professionali 
che amifi ettGno uno scart0 lettura a fondo scala 
dell’1% mei? tre Quelli di tipo commerciale, presen¬ 
tano errori di !ettc' ra fondo scala che raggiun¬ 
gono a volte anche il 5 L %. 

Quindi, ammettendo per ipotesi di misurare con 
il nostro strumento una tensione di 10 volt a fondo 
scala, l’operazione potrà dare un errore di soli 
0,05 volt, mentre uno strumento normale potrebbe 
giungere ad una differenza dì circa mezzo volt. 

Dal collettore del transistor finale TR7, con due 
diodi al silicio, preleveremo il segnale alternato, 
lo raddrizzeremo e lo applicheremo ad un mlcroam- 
perometro da 100 microamper fondo scala. 

Una parte dei segnale, rilevato tramite i due con¬ 
densatori C11-C12, verrà utilizzato come rete di 
controreazione ed sarà applicato, come si vede 
nello schema, sull’emettitore del transistor TR3. 

La parte piu crìtica di questo circuito è rappre¬ 
sentata dalla resistenza R19 che modificando il 
grado dì controreazione ne modifica logicamen¬ 


te J amplificazione. il suo valore andrà scelto 
sperimentalmente come spiegheremo in fase di 
messa a punto, in modo che con una tensione di 
1 volt, la lancetta dello strumento, sulla portata 
1 volt, giunga perfettamente a fondo scala. 

Per alimentare tutto il circuito è necessaria una 
tensione di 18 volt, e poiché l’assorbimento mas¬ 
simo si aggira sui 3,5 milliamper (1,4 milliamper 
per il primo stadio e 1,8-2,1 milliamper per il se¬ 
condo stadio] potremo utilizzare per questo volt- 
metro delle normali pile da 4,5 volt poste in serie, 
oppure un alimentatore stabilizzato in grado dì ero¬ 
gare la tensione richiesta 

REALIZZAZIONE PRATICA 

Tutti i componenti indispensabili per la realizza¬ 
zione di questo voltmetro, troveranno posto su un 
circuito stampato da noi denominato EL78 di 
cui. in fig 2, è visibile ìt disegno a grandezza 
naturale. 

Nella fig. 3, come di pratica, mostriamo lo 
stesso circuito, visto però dal lato del componenti, 

Il disegno agevolerà notevolmente II lettore, dal 
momento che egli potrà vedere in quale parte del 
circuito vanno collocate le varie resistenze, i con¬ 
densatori e i relativi transistor. 

Anche se i circuiti che noi realizziamo non sono 
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Didascalie e componenti 
RI — 10 megaohm 1% 

R2 - 10,000 ohm 1% 

R3 - 1 megaohm 
R4 = 47-000 Ohm 

R5 = 2-200 ohm 

Rfì - 820,000 ohm 

R7 = 8,200 ohm 

R8 = 22.000 ohm 

R9 — 1,600 ohm 

RIO — SG0 ohm 1% 

RII - 160 ohm 1% 

RII - 160 ohm 1% 

R12 = 56 ohm 1% 

RI3 =s 16 ohm 1% 

RI 4 = 8 ohm 1% 

RI5 = 1.500 ohm 

RI6 100,000 ohm 

RI7 = 100,000 ohm 

R18 = GB.000 ohm 

R19 = 5 ohm (critica) 

R20 = 82.000 ohm 

R21 - 1,000 Ohm 

R22 - 1,000 ohm 

R23 = 1.500 ohm 

R24 - 22.000 ohm 

Tutte )e resistenze da 1/4 di watt 
Ci = 3-10 pF, compensatore 
C2 - 6.800 pF. 

C3 = 100,000 pF. 

C4 = 1.000 mF, elettr. 25/35 volt 

C5 - 25 mF. elettr. 25 volt 

C6 — 100 mF, elettr. 25 volt 

C7 =100 mF. elettr. 25 volt 
C8 =r 10 mF. elettr. 25 volt 
C9 470,000 pF. 

CIO = 100 mF. elettr, 25 volt 

C11 = 1 mF. polisterolo 

C12 = 1 mF. polisterolo 

C13 = 500 mF. elettr. 15/25 volt 

51 - doppio deviatore 

52 - commuttatore 1 via 6 posiz. 

83 = deviatore 

TRI = BC1Q9 NPN al silicio 

TR2 “ BC177 PNP al silicio 

TR3 - BOI08 NPN al silicio 

TR4 = BC10B NPN al silicio 

TR5 - BC177 NPN al silicio 

TR6 - BC177 PNP al silicio 

TR7 = BC108 NPN al silicio 

DG1-DG2 =■ dìodi rivelatori dì qualsiasi tipo 

fiiA. — strumento 100 microamper 


NOTA; b tensioni che appaiano nello schema sono 
state rilevate con un voltmetro elettronico. 
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critici (e pertanto i transìstor da noi indicati pos- 
sono con estrema facilità essere sostituiti con 
altri, purché sempre al silicio e PNP o NPN come 
richiede lo schema] consigliamo tuttavia, per otte* 
nere Je massime prestazioni di utilizzare i tipi qui 
indicati^ 

TRI — npn al silicio tipo BC109 (oppure BC108) 
TR2 = pnp al silicio tipo BC177 
TR3 = npn al silicio tipo SCI 08 (oppure BC107) 

TR4 = npn al silìcio tipo BC108 (oppure BC1Q7) 

TR5 - pnp ai silìcio tipo BOI77 o equivalenti 

TRG - pnp al silicio tipo BC177 o equivalenti 

TR7 . npn al silicio tipo BC108 (oppure BC109] 

Nel montaggio dovrete, come sempre, fare atten¬ 
zione ai terminali dei transistor e a quelli degli 
elettrolitici. 

Per i due diodi DG1-DG2 invece non è assoluta- 
mente necessario che DGt abbia il terminale po¬ 
sitivo rivolto verso il collettore dei transistor 
TR5-TR7 e che DG2 abbia il terminale negativo 
Questi due diodi possono anche essere invertiti 
di polarità, senza che il funzionamento ne sia pre¬ 
giudicato. 

Nello schema pratico dì fig. 3, non è stato 
inserito l'attenuatore d'entrata composto dal dop¬ 
pio deviatore Si, dalle resistenze R1-R2 e dai con¬ 
densatori C1-C2 che verranno applicati a parte, 
vicino ai terminali d'entrata. 

Per collegare il circuito stampato al deviatore 
Si, consigliamo di utilizzare del cavetto schermato 
di ottima qualità; m caso contrario potrete usare 
due fili ricoperti in plastica attorcigliati tra di loro. 

Tutte le resistenze, eccetto Ri9, R1-R2 e tutte 
quelle applicate sut commutatore S2, potranno 
essere fissate stabilmente al circuito 
Per RI9, potrete intanto provvedere ad appli¬ 
care provvisoriamente, con terminali abbastanza 
lunghi, due resistenze da 10 ohm 

In fase di taratura poi dovrete modificare speri¬ 
mentalmente il valore, come vi spiegheremo 
Per Ri e R2 sarà necessario scegliere due resi¬ 
stenze, la cui tolleranza risulti inferiore allT%. 

Poiché esse saranno molto difficilmente rintrac¬ 
ciabili in commercio, dovremo con pazienza misu¬ 
rarne diverse fino a trovarne due che abbiano il 
valore richiesto. 

Il partitore di tensione, cosi ottenuto, ci dovrà 
ridurre 1000 volte la tensione d'entrata, cioè, far 
si che applicando all'Ingresso una tensione dì 100 
volt, ai capi di H2 risulti presente 0,1 volt. 

Se avete a disposizione un voltmetro elettronico 
potrete controllare se al capi di R2 si ottiene tale 


tensione, ed eventualmente correggere li valore 
di RI 

Per farvi un esempio, si potrebbero anche utiliz¬ 
zare per Ri due resistenze da 4,7 megaohm poste 
in serie, più un trlmmer da 1 megaohm 

Quest'ultimo ci potrà permettere, con maggior 
facilità, di scegliere il valore richiesto. 

Anche per le resistenze R9 a R14, poste sul 
commutatore S2, occorre scegliere resistenze di 
valore molto preciso. 

Non fidatevi quindi del codice dei cotori, che 
appare sul corpo delle varie resistenze, ma misu¬ 
ratele con cura con il vostro tester, ricordando, in 
tale misura, di non toccare con le mani i terminali 
della resistenza 

È ovvio che, inserendo resistenze scelte a caso, 
non potrete ottenere le portate richieste. 

Esse dovrebbero risultare le seguenti. 

Con SI in portata » mìliivolt « a seconda della 
posizione assunta dal commutatore S2 dovremo 
ottenere le seguenti portate: 


posizione 1 
posizione 2 
posizione 3 
posizione 4 
posizione 5 
posizione 6 


— 1 millivott fondo scala 

= 3 mìliivolt fondo scala 

— 10 mìliivolt fondo scala 

= 30 mllSivoItt fondo scala 

— 100 mìliivolt fondo scala 

= 300 mìliivolt fondo scala 


Con Si in portata « volt w a seconda della posi¬ 
zione assunta dal commutatore S2 dovremo otte¬ 
nere le seguenti portate; 


posizione 

1 

= 1 

voti 

fondo 

scala 

posizione 

2 

^ 3 

volt 

fondo 

scala 

posizione 

3 

- 10 

volt 

fondo 

scala 

posizione 

4 

30 

volt 

fondo 

scala 

posizione 

5 

s= 100 

volt 

fondo 

scala 

posizione 

6 

tr 300 

volt 

fondo 

scala 


Per ottenere le misure richieste occorre sceglie 


re per; 







R9 = 

1.600 

ohm 

(1500 i 

ahm 

+ 100 

ohm in serie] 

RIO = 

560 

ohm 





RII = 

160 

ohm 

(150 ohm 

+ io 

ohm in serie) 

R12 = 

56 

ohm 





R13 = 

16 

ohm 

(32 + 

32 

ohm 

in parallelo) 

RI 4 = 

3 

ohm 

(16 + 

16 

ohm 

in parallelo) 


Come avete notato dalla tabeflma sopra ripor 
tata, per ottenere Ri 3 — 16 ohm, vi consigliamo 
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Fig. 2 - Dimensioni a grandezza naturale dei circuito stampato. I lettori 
che non avessero 11 tempo o la possibilità di copiarlo potranno richie¬ 
dercelo già inciso al prezzo di L. 850. Il circuito da noi inviato è inciso 
su materiale fiberglass (fibra di vetro). 


di usare due resistenze da 32 ohm, poste in pa¬ 
rallelo. 

In realtà, poiché if valore di resistenza reperi¬ 
bile in commercio è di 33 ohm. dovrete sceglierne, 
tra queste, due che misurino esattamente 32 ohm 

Lo stesso discorso vale per R14 che deve esse¬ 
re realizzata scegliendo due resistenze che misu¬ 
rino 16 ohm, tra quelle da 15 ohm, normalmente 
reperibili. 

Avrete constatato che la parte più difficile dì 
questo montaggio è rappresentata nella scelta dei 
valori delle resistenze sopra indicate. 

Ricordatevi che questo voltmetro dovrà risultare 
racchiuso in un mobile completamente metallico 
altrimenti, quando risulterà commutato sulle por¬ 
tate più basse, la lancetta dello strumento andrà a 
fondo scala anche se avvicineremo al circuito un 
semplice filo percorso da corrente alternata. 

MESSA A PUNTO 

Se ì valori delle resistenze relative al commu¬ 
tatore S2 e all’attenuatore d’entrata sono state 
scelte nel loro giusto valore, la messa a punto si 
ridurrà semplicemente alla regolazione di RI9, a 
seconda del tipo di strumento che impiegheremo. 

Ad esempio, se utilizzeremo uno strumento da 
50 microampere. anziché da 100 microampere, la 


resistenza R19 pud assumere un valore di 9 a 
8 ohm 

Per la determinazione sperimentale si potrà pro¬ 
cedere nel seguente modo: 

Prendete un trasformatore che disponga di un 
secondario capace di erogare 10 volt oppure 30 volt 
o 100 volt. 

Applicate tale tensione in entrata, dopo aver 
disposto il deviatore Si sulla portata VOLT ed S2 
in corrispondenza delia tensione utilizzata, cioè 
10-30 o 100 volt 

Collocate quindi in parallelo alla R19 altre resi¬ 
stenze da 33, 47 o 56 ohm oppure fate dei paralleli 
con altre di valori diversi, fino a Far coincidere la 
lancetta dello strumento con 11 fondo scala. 

Si potrebbe inserire al posto di RI9 un trimmer 
da 10 ohm a filo, ma essendo molto difficile repe¬ 
rire tale valore, riteniamo che Tunica soluzione 
possibile sia quella suddétta 

Oliando sarete riusciti ad ottenere il fondo scala, 
tutte le altre portate risulteranno automaticamente 
perfette, purché le resistenze pose sul commuta¬ 
tore S2 risultino de! valore da noi Indicato. 

Chi dispone di un qualsiasi generatore di BF, 
provvisto di uno strumento che indichi la tensione 
di BF in uscita, potrà utilizzarlo In sostituzione del 
trasformatore con secondario da 10 ve'!, anzi, con 
il generatore posto sulla frequenza massima, cioè 
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100,ODO G 200,000 hertz, potrà anche tarare fi tiìm- 
mer CI, In modo da ottenere anche su tali fre¬ 
quenze Ir massima precisione. 


COME Si USA LO STRUMENTO 

Sappiamo che vi sono dei lettori che non hanno 
certamente bisogno dei nostri consigli sul come 
usare tale strumento, ma non possiamo d altra par¬ 
te dimenticare che esistono •« i giovani ", quelli, 
cioè, che hanno iniziato semplicemente con un 
normale tester e che tutt ora possiedono questo 
unico strumento, nel loro laboratorio, Per costoro 
anche pochi, semplici esempi di come si deve usa¬ 
re il nostro strumento risulteranno utili e, nello 
stesso tempo, serviranno a far loro apprezzare 
ancora di piu il millivoltmetro in corrente alternata. 

Alcuni si domanderanno perché questo millìvol- 
metro presenti delle portate a fondo scala un po' 
insolite, cioè rapportate da 1 a 3 ( 1 -3-10-30-100- 
300), Tale scelta è stata fatta volutamente, per 
poter ottenere una suddivisione in Decibel, 

Pertanto, prendendo come tensione di riferimen¬ 
to 1 volt — 0 decibels, noi potremo far corrispom 
dere le varie portate ad un guadagno o ad una 
attenuazione in decibel con questi rapporti. 


1 millivolt ~ attenuazione 60 dB 
3 millivolt — attenuazione 50 dB 
io millivolt — attenuazione 40 dB 
30 millivolt = attenuazione 30 dB 
100 millivolt = attenuazione 20 dB 
300 millivolt = attenuazione tO dB 

1 volt — 0 decibel 
3 volt — guadagno 10 dB 
10 volt = guadagno 20 dB 
30 volt — guadagno 30 dB 
100 volt — guadagno 40 dB 
300 volt ~ guadagno 50 dB, 


Ed ora qualche esempio: Ammettiamo dì voler 
controllare quanti dB ha di attenuazione il vostro 
controllo di toni degli acuti alla Frequenza di 
10,000 Hz Come prima operazione applicheremo 
il nostro millivoltmetro sul collettore del transistor 
che segue a! controllo di tono (il controllo di tono 
risulterà ruotato verso l estremo per la massima 
esaltazione degli acuti) e sull'entrata deffamplifi- 


catore applicheremo un segnale da 10,000 Hz. pre¬ 
levato da un generatore dì BF, regolando il con¬ 
trollo di volume fino a portare la lancetta del mil- 
Itvolmetro sul valore di i volt 

Dopodiché ruoteremo il controllo di tono per la 
sua massima attenuazione, e controlleremo la 
tensione AG, che potrebbe, ad esempio, essere 
scesa a 120 millivolt (cioè 0,12 volt). Controllando 
fa tabella di comparazione delle tensioni e dei 
decibel potremo constatare che 0,12 volt corri¬ 
sponde in pratica ad una attenuazione di 18,4 dB 

La tabella da noi presentata, come si potrà 
constatare, indica un massimo di guadagno O at¬ 
tenuazione di 20 dB Nel caso l'attenuazione risul¬ 
tasse maggiore, e quindi ci fosse impossibile rica* 
varia dalla tabella in quanto la minima tensione 
indicata è di 100 millrvolt, si dovrà eseguire una 
semplice e facilissima operazione, cioè: defalcare 
dalla tensione rilevata 100 millivolt e aggiungere 
al totale altri 20 dB, che corrispondono a 100 mll- 
livolt (0,1 volt). 

Spieghiamoci meglio con un esempio: ammettia¬ 
mo che la tensione in uscita, anziché di 120 mll- 
llvolt (0.12 volt) risultasse di 20 millivolt (equi¬ 
valenti a 0,02 volt). In questo caso divideremo 
0,02 0,1 e otterremo 0,2 volt: se controlliamo 
la tabella delle attenuazioni constateremo che 
0,2 volt corrispondono a 13,9 dB Ora, se aggiun¬ 
tarne a questi i 20 dB defalcati (gli 0,1 volt con 
I quali abbiamo diviso la tensione rilevata) otter¬ 
remo 20 - 13.9 — 33,9 decibel di attenuazione. 

Affinché il lettore possa facilmente ricavare dal¬ 
la nostra tabella anche rapporti di attenuazione 
maggiori rispetto a quelli indicati diremo che 
40 dB equivalgono a 0.01, per cui, dividendo la 
tensione letta sullo strumento per 0,01. noi po¬ 
tremo ottenere con facilità qualsiasi indicazione 
di attenuazione in dB fino a 60 dB, 

Ad esempio, se In strumento ci indicasse 3 mil 
hvolt (equivalenti a 0,003 volt), dividendo 0,003 
per 0.01 otterremo 0,03 B dalla tabella ci risulterà 
che 0.03 equivale a 10,4 dB: pertanto, 10,4 + 
40 dB - 5Q r 4 dB. che arrotonderemo a 50 dB 

Moi abbiamo indicato, come tensione di riferi¬ 
mento a 0 dB. I volt, ma possono presentarsi dei 
casi particolari In cui non sìa possibile ottenere in 
uscita una tensione cosi elevata, ad esempio con 
Hmpiego di filtri R/C o attenuatori d'uscita per 
strumenti di misura, etc. In questi casi si usa la 
semplice formula Ve : Vu, dove Ve è fa tensione 
in entrata e Vu la tensione misurata in uscita. 

Facciamo un esempio: sull'entrata dì un attenua¬ 
tore sono presenti 80 millivolT, mentre in uscita 
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dB. 

GUADAGN.]/ 

VTTENUÀ2.| 

.1 

1.012 

.9886 

.2 

t .023 

*9772 

.3 

1*035 

.9661 

,4 

1.047 

.9550 

,5 

1.059 

,9441 

.6 

1,072 

.9333 

.7 

1,084 

,9226 

.3 

1.096 

,9120 

.9 

1*109 

,9015 

1.0 

1*122 

,8913 

1*1 

1*135 

.8811 

1.2 

1*148 

.8710 

1-3 

1,162 

.8610 

1-4 

1.175 

.8511 

t*s 

1.189 

.3414 

1.6 

1.203 

.8318 

1.7 

1.216 

,8222 

1*8 

1*230 

.8128 

1*9 

1.245 

.8035 

2.0 

1.259 

.7943 

2.1 

1.274 

.7852 

2,2 

1*288 

*7763 

2.3 

1*303 

*7674 

2.4 

1*318 

*7586 

2.5 

1*334 

*7499 

2*6 

1.349 

.7413 

2.7 

1.365 

.7328 

2,8 

1.380 

.7244 

2.9 

1.396 

.7161 

3.0 

1.413 

.7080 

3.1 

1.429 

*6998 

3,2 

1.445 

*6918 

3.3 

1.462 

.6839 

3*4 

1 *479 

.6761 

3*5 

1.496 

*6683 

3.6 

1*514 

*6507 

3*7 

1,531 

.6531 

3*8 

1.549 

,6457 

3*9 

1*567 

.6383 

| 4.0 

1*585 

.6310 

4*1 

1.603 

.6237 

4*2 

1*622 

.6166 

4.3 

1.641 

.6095 

4*4 

1.660 

,6026 

4*5 

1,679 

*5957 

4.6 

1.698 

.5888 

4*7 

1.718 

.5821 

4.8 

1.738 

,5754 

4,9 

1.758 

,5689 

5.0 

1.778 

,5623 

5.1 

1.799 

.5559 

5.2 

1*620 

.5495 

5,3 

1*841 

.5433 

5,4 

1,862 

.5370 

5.5 

1.884 

.5309 

5*6 

1*906 

.5248 

5,7 

1*923 

.5183 

5.8 

1*950 

.5123 

5,9 

1.972 

,5070 

6.0 

1*995 

.5012 

6*1 

2.018 

.4955 

6*2 

2.042 

.4893 

6,3 

2.065 

*4842 

6,4 

£.039 

.4766 

6.5 

2.114 

,4732 

6*6 

2.138 

.4677 

6.7 

2*163 

*4624 

6.6 

2.188 

,4571 

6.9 

2*213 

.4519 

7.0 

2.239 

.4467 


dB. 

GUADAGN, i 

fVTTENUA2.| 

7,1 

2,265 

.4416 

7,2 

2*291 

.4365 

7.3 

2*317 

.4315 

7.4 

2,344 

.4266 

7.5 

2.371 

-4217 

7.6 

2.399 

,4169 

7*7 

2.427 

*4121 

7,8 

2t455 

,4074 

7*9 

2.483 

.4027 

8,0 

2.512 

.3981 

B.1 

2.541 

,3936 

8,2 

2.570 

.3891 

8*3 

2.000 

.3846 

S.4 

2.630 

.3802 

3.5 

2.661 

*3758 

3.6 

2.692 

*3715 

8,7 

2.723 

*3673 

8.8 

2*754 

*3631 

8,9 

2.786 

*3589 

9,0 

2,818 

.3548 

9.1 

2,851 

.3508 

9*2 

2*884 

.3467 

9*3 

£.917 

.3428 

9,4 

2.951 

*3388 

9.5 

2.985 

.3350 

9.6 

3.020 

,3311 

9.7 

3.055 

,3273 

9.8 

3*090 

*3236 

9.9 

3.126 

*3199 

10.0 

3*162 

*3162 

10.1 

3.199 

.3126 

10.2 

3*236 

*3090 

10,3 

3*273 

*3055 

10.4 

3.311 

.3020 

10.5 

3.350 

.2935 

10.6 

3.388 

*2951 

10.7 

3*423. 

*2917 

10.8 

3.467 

,2884 

10,9 

3*508 

*2851 

11.0 

3.548 

*2818 

11.1 

3.589 

.2786 

11.2 

3*631 

.2754 

11,3 

3.673 

.2723 

11*4 

3*715 

,2692 1 

11.5 

3*758 

*2661 

11.6 

3,802 

,2630 

11,7 

3.846 

.2600 

11,8 

3.891 

.2570 

11.9 

3,936 

.2541 

12.0 

3*981 

.2512 

12*1 

4*027 

.2483 

12,2 

4.074 

.2455 

12.3 

4,121 

*2427 

12.4 

4,169 

,2399 

12,5 

4.217 

,2371 

12.6 

4.266 

*2344 

12.7 

4.315 

,2317 

12.8 

4*365 

,2291 

12*9 

4.416 

,2265 

13*0 

4*467 

*2239 

13.1 

4.519 

.2213 

13.2 

4.571 

.2188 

13.3 

4*624 

*2163 

13.4 

4*677 

.2138 

13.5 

4.732 

.2114 

13.6 

4*786 

.2089 

13.7 

4.842 

.2065 

13*8 

4,898 

,2042 

13.9 

4.955 

*2018 

14.0 

5,012 

,1995 


dB. 

GUADAGN. 

ATTENUAZ. 1 

14*1 

5.070 

.1972 

14*2 

5*128 

.1950 

14*3 

5*188 

.1928 

14.4 

5.248 

,1906 

14*5 

5*309 

,1884 

14*6 

5*370 

,1862 

14.7 

5*433 

,1841 

14,6 

5*495 

.1820 

14.9 

5.559 

,1799 

15.0 

5*623 

,1778 

15.1 

5.689 

*1758 

15*2 

5*754 

*1736 

15*3 

5.821 

*1718 

154 

5*888 

,1898 

15,5 

5,957 

*1679 

15.6 

6.026 

*1660 

15.7 

6,095 

*1641 

15.8 

6.166 

,1822 

15.9 

6,237 

*1603 

16,0 

6.310 

*1585 

16.1 

6.383 

*1567 

16.2 

6.457 

*1549 

16.3 

6.531 

.1531 

16,4 

6.607 

,1514 

16.5 

6.683 

.1496 

16.6 

6,761 

.1479 

16*7 

6*839 

,1462 

16*8 

6.918 

*1445 

16,9 

6,998 

.1429 

17.0 

7,080 

.1412 

17.1 

7461 

.1396 

17*2 

7,244 

,1380 

17*3 

7*328 

.1365 

17.4 

7413 

,1349 

17,5 

7499 

*1334 

17.6 

7.586 

.1318 

17*7 

7 *674 

.1303 

17*8 

7.763 

.1288 

17*9 

7.852 

*1274 

18*0 

7.943 

*1259 

18.1 

8.035 

*1245 

18,2 

8.128 

*1230 

18.3 

8*222 

.1216 

18*4 

8.318 

*1202 

18*5 

3414 

.1189 

18*5 

8*511 

.1175 

18*7 

8.610 

,il6t 

13.3 

3.710 

.1148 

18.9 

8.SU 

*1135 

19*0 

8.913 

.1122 

19.1 

9,016 

*1109 

19*2 

9*120 

*1096 

19.3 

9*226 

,1084 

194 

9,333 

,1072 

19.5 

9.441 

.1059 

19,6 

9.550 

.1047 

19*7 

9*661 

*1035 

19*8 

9,772 

,1023 

19.9 

9.886 

.1012 

20.0 

1(1*000 

.1000 


Tabella di rapporto TENSIONE/ 

dB. Precisiamo ai lettori ohe 

tutti E numeri preceduti da un 

punto si intendono 0, quindi .1 
dB equivale a 0,1, Pertanto nel¬ 
la colonna ATTENUAZIONE sì 
dovrà leggere 0,9836 - 0,9772 
eco. 









































































noi ne preleviamo 20, hacendo l'operazione sopra 
citata, convertendo i miliivolt in volt, avremo 
0.08 : 0,02 — 0,04 volt e, controllando nella ta- 
bella, il numero 0,04 corrisponderà a 7.9 dB. 

Dall'indicazione dell'attenuazione passiamo ora 
al modo in cui si misura il guadagno. 

Ammettiamo dì voler controllare il guadagno in 
dB di uno stadio preamplificatore; anche in questo 
esso non sarà possibile applicare suiia base del 
transistor una tensione dì 1 volt per non saturarlo 
Isempreché tale stadio non risulti un pilota o un 
finale di potenza]. Quindi, noi applicheremo in 
entrata una tensione alternata che dovrà essere 
misurata accuratamente dal nostro voltmetro, in¬ 
fine misureremo la tensione AG presente sfrusci¬ 
la ed eseguiremo la seguente operazione; Vu ; Ve, 
dove Vu è la tensione in uscita e Ve quella ap¬ 
plicata in entrata. 

Facciamo un esempio. Ammettendo di aver ap¬ 
plicato in ingresso sulla base dei transistor una 
tensione alternata di 20 miliivolt 1.000 Hz e d'ave¬ 
re poi disponibili sul collettore 60 miliivolt, noi 
dovremo eseguire questa semplice operazione: 

80 : 20 = 4 rapporto tensione Vu/Ve. 

Dalla tabella, nella colonna dei ■ guadagni », 
potremo stabilire che 11 numero 4 corrisponde a 
un guadagno dì circa 12 decibel. 

Nel casi, invece, in cui fosse possibile applicare 
sull entrata un segnale di 1 volt (stadi pilota o fi 
nali) noi potremo rilevare i dati direttamente dal 
l'indicazione dello strumento, tenendo presente 
che 3 volt fondo scala corrispondono a 10 dB, 
10 volt a 20 dB. etc. Ogni altra misura intermedia 
pub essere sempre rilevata dalla tabella; infatti, 
se avessimo una tensione di 5,6 volt, potremmo 
stabilire che 5,6 corrispondono a 15 dB 

Anche per il guadagno, nel caso i dB ottenuti ri¬ 
sultassero superiori a 20 e quindi non fosse più 
possibile ricavarli dalla tabella allegata, noi dovre¬ 
mo dividere la tensione ottenuta per la tensione 
massima corrispondente ai 20 dB, quindi stabilire 
a quanti dB corrisponde il numero ricavato, ed ag¬ 
giungere a questo altri 20 dB 

Forse un esempio risulterà piu chiaro. Ammet¬ 
tiamo di aver applicato sull'entrata di un amplifi¬ 
catore una tensione dì 10 miliivolt (equivalenti a 
0 r Q1 volt) e ritrovarne in uscita 2,5. 

Troveremo quindi il rapporto Vu ; Ve, che ri¬ 
sulterà 2,5 : 0,01 — 25; poiché nella tabella del 
guadagno non esiste tale numero, noi lo divide¬ 
remo per 10 (che equivale a 20 dB) e otterremo 
un rapporto 2,5 

Cercheremo a quanti dB corrisponde il rapporto 


2,5 e troveremo che questo equivale* in linea dì 
massima, a 8 dB; pertanto, 8 + 20, cì darà in 
totale un guadagno di 28 dB 

Per valori superiori noi potremo divìdere il nu 
mero ricavato per 100, che corrisponde a 40 dB. 
quindi riusciremo, con l'aiuto della tabella, ad ar¬ 
rivare lino ai 60 dB. 

Gli esempi sopra riportati si riferiscono soltanto 
ad una delle tante possibilità d'impiego del midi- 
voltmetro In corrente alternata, in quanto questo 
strumento vi potrà servire anche per misurare i 
miliivolt erogati da una testina pick-up, oppure da 
un microfono. Potrete quindi stabilire quali, tra 
quelle in vostro possesso, risultano più sensibili. 
Infine esso è molto utile per determinare il rap¬ 
porto segnale/dislurbo in ricevitori o amplificatori 
Potrà servirvi anche per tracciare le curve dì ri¬ 
sposta degli amplificatori HI-FI, per controllare il 
residuo di corrente alternata negli alimentatori, 
per realizzare filtri attenuatori o cross-Gver con le 
caratteristiche che desiderate. 

Riteniamo quindi che ben presto questo Stru¬ 
mento, presentato qui nella versione più econo¬ 
mica, possa aggiungersi agli altri che a poco a 
poco vi presenteremo, per attrezzare il vostro la¬ 
boratorio. con modica spesa, dì una strumentazio¬ 
ne indispensabile a chi si dedica con serietà al- 
I elettronica. 


COSTO DELIA REALI2ZA2:iONE 

Per ogni progetto, il lettore desidera sempre 
conoscere anticipatamente la spesa minima indi¬ 
spensabile per acquistare tutti i componenti, 

Possiamo anticipare che acquistando qui a Bo¬ 
logna, presso fornitori dì nostra fiducia compo¬ 
nenti di 1 qualità, questo militvoltmetro ci è ve¬ 
nuto a costare L, 7,300. 

In questa cifra è compreso, circuito stampato, 
commuttatori, transistor, condensatori e dìodi 
[escluso io strumento mìJliamperometro]. A que¬ 
sto prezzo noi possiamo far inviare al lettore tutto 
quanto il necessario, aggiungendo al costo L. 400 
per spese postali. 

Coloro che volessero If solo circuito stampato, 
in fibra dì vetro non reperibile in nessun negozio 
potranno richiedercelo inviando semplicemente 
L. 850 
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PROGETTI 
In Sintonia 

UN PROVA CONDENSATORI ELETTROLITICI 

Sig. Marcello Rigattieri 

Via Marchese di Montroae 47 - BARI 

Il progetto che presento, è utilissimo per controlla¬ 
re l'efficienza dei condensatori elettrolitici da 1 mF. 
a 100 mF. da 125 a 450 volt Inserendo in questo sem¬ 
plice strumento un condensatore, se questo è perfet¬ 
to la lampadina al Neon deve accendersi sull'Istante 
poi spegnersi dopo un certo numero di secondi [Il 
tempo dipende dalla capacità). Se il condensatore 
elettrolfttico che noi proviamo presenta delle imperfe¬ 
zioni il comportamento della lampadina al neon va¬ 
rierà da anomalia ad anomalia. Ad esempio se la lam¬ 
padina rimane sempre accesa, il condensatore elettro- 
litico è in cortocircuito. Se non si accende, questo è 
internamente Interrotto, se invece sì accende per un 
breve istante, il condensatore è bruciato o non pre¬ 
senta affatto nessuna capacità {cioè è esaurito), Se 
la lampadina dà un breve * guizzo * luminoso, poi la 
sua luminosità si abbassa repentinamente, infine si 
ritorna ad illuminare, tale condensatore presenta del¬ 
le notevoli perdite e quindi è da scartare. Se Infine 
la lampadina si accende, ma anziché spegnersi com¬ 
pletamente dopo un certo periodo dì tempo, rimane 
accesa anche se debolmente 11 condensatore è ugual¬ 
mente da scartare, perché l’elettrolita può essersi es- 
sicato per calore oppure perchè tenuto troppo tempo 
in magazzeno. 

Il circuito come vedesi in figura è molto semplice 



Un trasformatore Tt mi fornisce sul secondario una 
tensione di 200 volt (ho usato un GBC modello HT. 
2950-00] la quale tramite due diodi raddrizzatori 
DS1-DS2, montati come duplicatori di tensioni, viene 
raddrizzata ottenendo così in uscita una tensione che 
si aggira sul 450 volt. 

Il potenziometro R2 mi serve per variare la tensio¬ 
ne che verrà indicata dal voltmetro presente sul 
circuito. 

Il commutatore S2 serve poter provare nella prima 
posizione (su R3] i condensatori che presentano una 
capacità compresa tra gli 1-10 mF, nella seconda po¬ 
sizione (su (R4) quelli da 10 a 50 mF, nella terza 
posizione (su R5) tutti condensatori con capacità su¬ 
periori ai 50 mF. 

Se qualche lettore volesse controllare l’efficienza 
di questo apparato e dispone di qualche condensa¬ 
tore, ottimo, ma esaurito per essere stato troppo 
tempo in magazzeno potrà effettuare una semplice 
prova, 

Gollegando tale condensatore ai terminali di questo 
alimentatore lo dovrà mantenere collegato per una 
notte intera (alla tensione richiesta). 1! giorno dopo 
constaterà che il suo elettrolitico si è autorigene- 
rato Questo significa che tale progetto serve anche 
a rigenerare quel condensatori tenuti per troppo tenrv 
po inutilizzati, pertanto risulterà utile al radioripa¬ 
ratore per prevenire il ripetersi dei guasti sui IV o 
radio dovuti appunto a questo componente non sem¬ 
pre efficiente, anche se acquistato da poco tempo 
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Componenti 


47.000 ohm 2 Watt 

47.000 ohm potenziometro a filo 


270.000 ohm 1/2 Watt 
100,000 ohm t/2 Watt 
47.000 ohm 1/2 Watt 
100 mF, elettro!, 500 volt 
10O mF, elettrol. 500 volt 


r 

RETE 
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RI 
R2 
R3 
R4 
R5 
CI 
C2 

DS1-DS2 — diodi at silicio BY.127 o equivalenti 

51 ~ interruttore di rete 

52 = commuttator© a 3 posizioni 1 via 
LP1 = lampadina al neon da 125 volt 

V = Voltmetro da 500 volt fondo scala 
TI = trasformatore d'alimentazione con un seconda¬ 
rio da 200 volt, 
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Ci = 2 pF, 

C2 - 15-20 pF. variabile 
C3 = 4,700 pF, ceramico 
C4 = IO mF. elettrolitico 
C5 = 10.000 pF. ceramico 
C6 = 100 inF, eìettrol. 15 volt 
C7 *= 100 mF. eìettrol. 15 volt 
C8 = 5 mF. eìettrol. 10 volt 
CO = 470 pF. ceramico 
CIO - 100 mF. eìettrol. 15 volt 
C11 — 30 mF. elettro!. 15 volt 
C12 = 47.000 pF. 

C13 = 200 mF. eìettrol. t5 volt 


RI = 33.000 ohm 

R2 = 220 ohm 

R3 — 50.000 ohm potenz. 

R4 = 3.300 ehm 

R5 — 50.000 ohm potenz, Log. 

R6 = 6.S00 ohm 
R7 = 47 ohiT, 

LI - bobina di sintonia (vedi articolo] 

DT1 = diodo tunnel 1N2940 o similari da t mA. 
OG1 = AAl 19 o similare 
Altoparlante eia 8 ohm 
1 integrato Philips TAA.300 
Alimentazione 9 volt 


RICEVITORE FM CON DIODO TUNNEL 

Sig. Barca Giuseppe 
Via Domzettu 3 - Milano 

Sono un accanito lettore della vostra rivista e vi ho 
già inviato altri miei progetti per questa rubrica; mi 
accingo ora a presentare ai lettori miei colleghi un 
insolito ricevitore in FM. 

La caratteristica che lo rende diverso da ogni altro 
consiste nella presenza di un diodo tunnel che esplica 
in questo ricevitore tutte le funzioni richieste; in pra¬ 
tica esso funziona da oscillatore, da miscelatore e da 
rivelatore; il circuito funziona cioè sul principio della 
■r sìncrodina », Il segnale rivelato, tramite un filtro 
costituito da R1-C3, giungerà poi al potenziometro di 
volume R5 f pronto per essere amplificato in BF dal¬ 
l'Integrato TAA.300 (tale integrato è stato presentato 
da Nuova Elettronica sul N, 11/70). 

Il potenziometro R3 presente nel circuito serve 
per regolare la polarizzazione del diodo tunnel. 

Per quanto riguarda la bobina LI, posso precisare 


che nei mio prototipo risultavano necessarie, per ri¬ 
cevere la gamma aeronautica, 3 spire d? filo stagna* 
to da 1 m/n, avvolte su un diametro di 8 mm, Con 5 
spire delle stesso filo avvolte sullo stesso diametro, 
ad esempio, io ricevevo la gamma FM 

Per l'antenna potrete utilizzare un corto spezzone 
di filo di rame; precìso Inoltre che il condensatore 
Ci è alquanto critico, quindi vi consiglio di sostituirlo 
con un compensatore da 10-20 pF h coltegando questo 
compensatare ad una presa della bobina di LI anziché 
direttamente sul terminale superiore. Ricordatevi che 
il dìodo tunnel teme molto il calore: quindi, quando 
lo saldate, non tenete per troppo tempo il saldatore 
sul suoi terminali 

Gl riproponiamo di provare quanto prima il circuito 
del sig. Barca e, se questo ci darà ì risultati che il 
lettore afferma d'aver ottenuto , non mancheremo di 
presentarlo ìn versione su circuito stampato. Se qual¬ 
che lettore volesse intanto tentare questa realizza¬ 
zione e inviarci i risultati ottenuti gliene saremmo 
grati. 
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AVVISATORE DI POSTA 

Sig. Lupo Giuseppe 

Via 5. M. di Nuova Luce 14/B - CATANIA 

Molte volte si ha necessità di controllare se nella 
nostra cassetta postale c'è della corrispondenza, 
senza dover per questo continuamente salire e scen¬ 
dere giù per le scale. 

Il dispositivo che presento risolve con semplicità 
questo piccolo problema. Il funzionamento come si 
potrà comprendere dallo schema elettrico è molto 
semplice. Entro alla cassetta verrà inserita una pic¬ 
cola lampadina a basso assorbimento (LP1) che il¬ 
lumina la superficie sensibile di una qualsiasi fotore- 
sìstenza, in tale condizione la resistenza ohmmica ri¬ 
sulta notevolmente limitata, quindi il transistor TRI, 
risultando la propria base polarizzata negativamente 
[il transistor è un PNP} ( ecciterà il relè. Sul terminali 
di utilizzazione risulta Inserita una -seconda lampadi¬ 
na che in teli condizioni Risulterà spenta. Se entro alla 
cas setta, verrà i n se ri ta u n a I ètte rta. la foto res i ste n za 
non ricevendo luce da LPI aumenterà ,ia propria resi¬ 
stenza ohmmìca, ìa base del ttàn&istpr non risulterà 
piu polarizzata, ed il r£lè si» dìseOOltérà facendo con¬ 
temporaneamente accendere fa lampadina spia LP2, 

li trimmer R2 RI serve per determinare la sensi¬ 
bilità d’innesco del relè. 

fl/femamo che questo progetto . anche se semplice, 
a qualche lettore posse interessare, comunque se 
avessimo dovuto progettarlo noi, avremmo scelto 
una soluzione ben diversa, in primo luogo anziché 


collegare la fotoresistenza tra fa tensione negativa e 
la base, ia avremmo inserita tra base e massa, inver¬ 
tendo conseguentemente anche la posizione del po¬ 
tenziometro RI, In queste condizioni quando nella 
cassetta non c'è corrispondenza t il transistor non 
condurrebbe, quindi il relè non risulterebbe eccitato, 
inserendo la posta r il transistor si porterebbe In con¬ 
duzione eccitando il relè c di conseguenza la lampa- 
dina spia si accenderà . Così facendo TRI risulta me¬ 
no sollecitato, poiché ai massimo questo potrebbe 
rimanere in funzione per 10 minuti o qualche ora w 
mentre nella condizione presentata dal lettore risul¬ 
terebbe in funzione 24 ore su 24, semprechè non 
sostituisca llnter ruttore SI con un pulsante . In que¬ 
sto caso allora noi proporremo di utilizzare per TRI 
un 2NI711, invertire la polarità di alimentazione, eli¬ 
minare il relè ed in sostituzione di questo collegare 
una lampadina da 4,5-6 volt a basso assorbimento 
direttamente sui coi lettore. 


ANTIFURTO A $CR 

Via Cacciatori delle Alpi 3 - CUNEO 
Sig. Diego Ronchetto-Sai vana 

Vi invio un progetto di efficiente sistema dì allarme 
da mè ideato e sperimentato con successo. Tate si¬ 
stema è attualmente installato In una grande viltà per 
prottegerla nottetempo da visitatori Indesiderati. 

Lo schema elettrico det circuito è visibile in figura, 
te, se constatate che pur aprendo uno dei vari pul¬ 
santi, il diodo SOR non innesca, dovete semplicemen- 
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Ri — 0,25 megaohm trimmer LP2 — lampadina da 9 volt a basso assorbimento 

R2 = 220 Ohm 1/2 Watt TRI = transistor PNP tipo AC12B 

FRI ^ lotoresistenza di qualsiasi tipo Relè = con resistenza da 130 a 300 ohm 

LPI = lampadina da 9 volt a hasso assorbimento SI — interruttore o pulsante 
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Tra la base e Ja massa del transistor TRI, un co¬ 
mune PNP tipo Ad 25, sono Inseriti in serie tra di 
loro dei micropulsanti, che dovranno essere colle¬ 
gati alle porte e finestre che devono essere protette 
Se uno solo di questi pulsanti venisse « aperto * la 
base del transistor TRI automaticamente verrebbe 
polarizzata negativamente [non dimentichiamo che 
il transìstor è un PNP] e sul collettore di questo ri¬ 
sulterà presente una tensione positiva che ecciterà il 
* gate * del diodo SCR mettendolo in conduzione 

In serie all'anodo delI'SCR troviamo un dispositivo 
acustico [indicativo con la lettera A) il quale pud 
essere costituito da una sirena, un clacson o tromba 
per auto funzionante a 12 volt, che immediatamente 
entrerà in funzione e rimarrà tale fino a quando non 
verrà tolto a tutto il complesso tramite $3 la ten¬ 
sione di alìmeniazione 

Consiglio a chi installerà tale sistema di allarme 
di non utilizzare come alimentazione una tensione di 
rete [corrente alternata] ma di utilizzare una ten¬ 
sione continua come ad esempio una batteria per 
auto, poiché i lestofanti quando si introducono furti¬ 
vamente in qualche casa o villa, la prima cosa che 
fanno è quella di togliere l'alimentazione generale 
della rete per neutralizzare qualsiasi dispositivo anti¬ 
furto, e quindi se non utilizassimo un accumulatore 
[eventualmente tenuto sempre sottocarico da un ali¬ 
mentatore collegato alla rete] il nostro antifurto ri¬ 
marrebbe inefficace. 

L'assorbimento massimo a riposo di tutto il com¬ 
plesso non supera i 0,2 amper, mentre quando questo 
è innescato, l'assorbimento è subordinato al tipo 
di clacson o dì sirena Impiegata, Quando lo collauda¬ 


te ridurre il valor© della resistenza R2 portandola 
da 1,000 ohm a 680 o 470 ohm 

Come diodo SCR ne potrete impiegare uno qual» 
siasi a 50-100 volt lavoro che possa sopportare una 
corrente pari a quella assorbita dalla vostra sirena. 

FOTORIVEIATORE 

Sìg, Pesenti Roberto - Via Brioschì 93 - MILANO 

Vj invio un semplice progetto di fotorivelatore che 
può trovare ampie possibilità d'impiego sia come 
antifurto che come controllo dì fiamme 

Il circi ito è motto semplice, la fotoresistenza, 
quando risulta colpita da una iuce polarizza la base 
del transìstor TRI e lo porta in conduzione In tale 
condizione la tensione sul collettore risulta ridotta, 
quindi sulla base del transistor TR2 non giunge una 
tensione sufficiente per metterlo in conduzione, per¬ 
tanto la lampadina LP1 risulterà spenta. 

Appena viene a mancare la luce che eccita la foto 
resistenza. TRI si trova interdetto, mentre TR2 si 
porta in conduzione, e conseguentemente la lampa¬ 
dina LP1 eì accende. 

n potenziometro R2 a variazione logaritmica, serve 
nel circuito per regolare la sensibilità d'innesco, cioè 
per stabilire a quale intensità di luce ia lampadina 
deve risultare spenta. 

In sostitjzione delia lampadina il lettore potrà Inse¬ 
rire anche un relè da 130*300 ohm. e con i terminali 
dello stesso potrà mettere In azione, un motorino, 
campanello dì allarme o altro dispositivo 

e vou 



RI = 2,200 ohm 1/2 Watt 
H2 - 10,000 ohm potenz. Log. 

R3 = 1.000 ohm 1/2 Watt 

m = 3.300 ohm 1.2 Watt 

R5 - 15.001) ohm 1/2 Watt 

Ci — 10 mF. elettr. 15 volt 

C2 = 100 rnf, elettr. 15 volt 

DG1 = diodo OAB5 o similari 

FRI Foto»esistenza di qualsiasi tipo 

LPi lampadina da 4,5-6 volt 

TR1-TR2 - transìstor BC148 o similari 

Si interruttore dì rete alimentazione 9 volt 
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TRASMETTITORE IN FM 
Sig. Filippo Masia 
Via P.ssa Jolanda, 29 - Sassari 

Ho progettato e realizzato questo ottimo trasmet¬ 
titore in FM, che penso possa ben figurare nella vo¬ 
stra rubrica « progetti in sintonia La potenza out- 
pout in antenna si aggira sui 100 milliwatt, la gamma 
di frequenza di lavoro si può variare da 80 a 110 MHz 
e la portata massima può raggiungere con facilità 
i 5 Km. 

Il circuito è molto semplice; if transistor TRI è 
una B5X26 e viene utilizzato come oscillatore di AF, 
seguito poi da TR2 (un BFY64 con funzione di ampli¬ 
ficatore di AF), 

Il transistor TR3. un comune 0C1O7, esplica la fun¬ 
zione di preamplificatore di BF, ed il segnale ampli¬ 
ficato verrà utilizzato, come vedesi nello schema, per 
pilotare un diodo Varicap BA.1G2 posto in parallelo 
alla bobina dello stadio finale, 

Per la realizzazione raccomando ai lettori dei colle¬ 
gamenti molto corti. 

Le bobine, come l'impedenza dì AF, JAF1, dovranno 
essere autocostruite e i dati necessari sono i se¬ 
guenti: 

Li — 4 spire spaziate con filo da 1 mm avvolte 


sopra un diametro di 1,5 cm. 

L2 = 2 spire con filo flessibile, avvolte su LI dai 
lato « freddo ». cioè quello dal quale LI si collega al 
positivo di alimentazione. 

L3 = 4 spire spaziate con filo da 1 mm avvolte 
sopra un diametro dì 1,5 erri, con una presa alla 1 J 
spira dal lato « freddo cioè verso li positivo di ali¬ 
mentazione. 

JAF1 — !3-15spìre con filo smaltato da 0.13-0,20 
mm. avvolte sopra ad un nucleo di ferrite (nucleo 
tolto da qualche bobina o MF) del diametro di 4 mm 
circa. 

Terminata la realizzazione pratica dello strumento, 
occorrerà tararlo, e dalla cura che porrete nell'est 
guire tale operazione dipenderà completamente il fun¬ 
zionamento del vostro radiormcrofono. 

Come prima cosa, dovrete Interrompere il collega- 
menta sul punto « A ». in modo che il transistor TR2 
non risulti alimentato. Accenderete quindi un ricevi¬ 
tore FM e, ruotando C4, cercherete di sintonizzare il 
ricevitore su una frequenza libera da qualsiasi emit¬ 
tente RAI Ricordatevi che per eseguire tale operazio¬ 
ne sarà utile che il trasmettitore risulti già provvisto 
di una piccola antenna lunga all'inclrca 70 cm. 

Collegate infine sul punto « A « un mlllìamperome- 

H 



RI = 4,700 ohm 

R2 - 1.000 ohm 

R3 — 100 ohm 

R4 = 100 ohm (vedi note] 

R5 — 100,000 ohm 
R6 = 1.000 ohm 
R8 - 1 megaohm 
K9 = 47 ohm 

tutte le resistenze sono da Vidi Watt 
CI = 100,000 pF, 


C2 = 47.000 pF. 

C3 = 15,000 pF. 

C4 = 6/30 pF. compensatore 
C5 = 8 pF, ceramico 
C6 = 100,000 pF. 

C7 = 220 pF, (vedi nota] 

C8 - 47.000 pF, 

Q9 - 47,000 pF, 

CIO - 15-2 pF, ceramico 
Ctl = 7-3 pF ceramico 
C12 = 6/30 pF. compensatore 


C13 - 5 mF. elettr, 15 volt 
CI 4 — 560 pF, 

Cl5 = 50 mF, eletti - , 12/15 volt 
DV1 ” diodo Varicap BA.102 
TRI - BSX26 npn a! silìcio 
TR2 - BFYB4 npn al silicio 
TR3 = BC107 npn al silicio 
JAF.1 — vedi articolo 
L1-L2-L3 = vedi articolo 
MA. milliamperometro 50 mA, 
Pile da 9 volt. 
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tro SO mA fondo scala, non dimenticando di applicare 
in parallelo alla giunzione * A » un condensatore (C9j 
da 47.000 pF, per evitare che dell'alta frequenza possa 
fluire, attraverso ai terminali dello strumento, diretta* 
mente sul milliamperometro. 

In questa condizione il transistor TR2 dovrà assor* 
bare circa 3540 mA, Ruotate ora il condensatore C12 
fino a trovare quella posizione in cui l'assorbimento 
scenda verso ì 1042 mA. 

Per aumentare il rendimento il lettore potrà anche 
tentare di variare le spire di L2 e la presa sulla bo¬ 
bina L3. 

Ora allontanatevi per 1 Km circa e provate a cap¬ 
tare il segnale: se a tale distanza non capterete nulla 
significa che l'oscillatore è stato sintonizzato su di 
un'armonica (provate ad esplorare tutta la gamma FM 
del ricevitore nel tentativo df rintracciare il vostro 
segnale su un'altra posizione) Se non riuscirete a 
captarlo dovrete nuovamente tarare C4 per riportare 
in gamma II trasmettitore e ritarare di conseguenza 
anche il compensatore Cl2 come ho spiegato in pre- 
cedenza. 

Una volta terminata la taratura, il milliamperometro 
potrà essere eliminato ricongiungendo II punto A 
alla massa. 

Questo progetto, come tutti guelfi che appaiono sul¬ 
la rubrica * progetti in sintonia -, non è stato da noi 
collaudato. iì progetto dei sfg. Masìa in via teorica 
è perfetto comunque non possiamo cons/g//are tale 
realizzazione a dei principianti o a coloro che non si 
siano mai cimentati a montare del trasmettitori 

infatti neWamplificare in AF un segnale generato 
da un oscillatore non pilotato a quarzo possono insor¬ 
gere con estrema facilità deile autoosdllazìoni, che 
non tutti riuscirebbero ad eliminare > 

Cosi, // condensatore di disaccoppiamento CS non 


può essere semplicemente collegato in qualsiasi pun¬ 
to dei positivo dì alimentazione a massa, bensì oc¬ 
correrà sperimentalmente ricercare il punto In cui 
si possa eliminare llnsorgere di tali inconvenienti. 
Pertanto questo , a seconda del montaggio che ese¬ 
guirete, potrebbe risultare collegato all’estremo del 
lato freddo di LI a massa, oppure tra R6 e massa. 
In certi casi potrebbe risultare necessario impiegarne 
anche due o tre t collegati in punti diversi tra positivo 
e massa. 

Lo stessa dicasi per Ci, che dovrà risultare appli¬ 
cato direttamente sui capi del circuito f dove si colle¬ 
ga la pila. Consigliamo Inoltre di aggiungere in paral¬ 
lelo a CI un condensatore elettrolitico da 100 mF, 
15 volt. 

Volendo evitare che l'amplificatore AF influenzi ro¬ 
seti latore, dovremo racchiudere quest'ultimo entro 
una piccola scatola metallica, assieme alia bobina 
L1-L2. in questo caso te dimensioni delFapparecchio 
risulterebbero maggiori e quindi non potrebbe essere 
utilizzato come un portatile. 

Critica risulta, a nostro avviso, anche la bobina 
12: il lettore consiglia 2 spire, ma noi riteniamo che 
UNA solò spira inserita entro l'ultima spira di LI ri¬ 
sulti più che sufficiente per pilotare TR2, bisognerà 
in questo caso ridurre però il valore delia resistenza 
R4, portandola da 100 ohm a 47 ohm. 

Anche C6 può risultare critico , quindi consìgli amo 
di provare questi tre valori: 220 pF. 470 pF , e 1.000 
pF, t lasciando inserito quello che darà il miglior ri¬ 
sultato. 

Riteniamo che i consigli che noi abbiamo aggiunto 
alle spiegazioni del Sig Masia possano aiutare ì let¬ 
tori ad ottenere da questo radiomìcrofono un esito po¬ 
sitivo i sappiamo infatti quali probi etili possono pre¬ 
sentarsi a chi si cimenti in tafi realizzazioni senza 
molta pratica. 



il disegno del circuito stampato pubblicato a pag, 53 sul n. 15 riguardante 
il preamplificatore Hì-Fi modello EL55 è mancante dì una porzione di pista 
tolta involontariamente dal ritoccatore sul negativo della pellicola. Pertanto, 
un certo numero d! circuiti stampati è stato inciso in tali condizioni e qualche 
lettore si sarà accorto che a realizzazione ultimata, il SUO amplificatore non 
funzionerà. E' sufficiente in questi casi collegare con un filo le due piste di¬ 
segnate in rosso per ripristinare la giunzione tra C4 - R8 - R9 e far funzionare 
il preamplificatore In modo perfetto. 
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Tutti ì lettori che hanno necessità di effettuare 
cambi, vendite, o ricerca di materiale varrò, po* 
iranno avvalersi di tale rubrìca. Le inserzioni sono 
completamente gratuite. Non sono accettati an¬ 
nunci di carattere commerciati. La rivista non si 
assume nessuna responsabilità su qualsiasi con¬ 
testazione che dovesse sorgere Tra le parti inte¬ 
ressate o sul contenuto dei testo. Gli abbonati 
potranno usufruire di questa rubrìca senza nes¬ 
suna limitazione di testo, I lettori non abbonati, 
dovranno limitare i loro annunci a sole 35 parole, 
indirizzo escluso. 


vendo - acquisto - cambio 


• Cerca i numeri dalLl all'11 di Nuova Elettronica. 
Disposto pagarli anche il doppio. Scrivere a; 

Sig, CASTAGNA ALFREDO - Viale Rimembranze, 1 - 
22033 ASSO [Como), 

• Cerco f seguenti numeri di NUOVA ELETTRONICA: 
N, 1 Anno 1 1969; N. 2 Anno 1 1969; N. 6 Anno 2 
1970. Per accordi scrivere; 

Sìg. FRANCESCO A LESSI - Via del Forno, 3 - G110Q 
VITERBO. 

• Eseguo circuiti stampati in qualsiasi formato. Per 
preventivi Inviare il disegno a grandezza naturate 
specificando se in bachelite o vetro nite a: 

Sig. A, A2ARLA - Via Previsti, 31 - 20149 MILANO. 

• Vendo VHF EL 33 L + 0,000. sintonizz, UK 525 120- 
160 MHz L 5.000. EK-VHF L. 3.000. Tester mod. 60 
(CE L, 6.000. Dia pondo di materiale elettronico da 
vendere, o cambiare con S, Tester 6&QR Anticipato 
piu L 500 per spese. 

Sig, BARCA GIUSEPPE - Via G. Donìzettl, 3 - 20122 
MILANO. 

• Cedo al miglior offerente N. 2 e N. 6 di Nuova 
Elettronica, lì W. 2 non h nuovissimo mentre il N. 6 
è in p^irfeno stato. Cerco Inoltre II N. 1 disposto a 
se am biurio con albi numeri di N.E. □ a pagarlo bene, 
Sìg. DIEGÒ RONCHETTO SALVANA - Via Cacciatori 
Alpi, 3 - V2JGG CUNEO. 

• Ce^ineta dV pezfiri nuovi, recupero, cedo. Listino 
L. 75 in francobolli. Oppure inviando L, 500-750'1,000 
In Francobolli o vaglia pagabile ufficio postale di 
Roma 96 Via Molajonì 70/72 riceverete pacco as¬ 
sortito. Nastro magnetico professionale cedo. 

Sìg. GIANCARLO DE MARCHIS - Via Portonacclo, 33 
■ 00159 ROMA, 

• Cambio con ricevitore ex militare e/o con franco' 
bollì Italiani materiale radio garantito elenco a richie¬ 
sta franco ri sposta. Accetto altre qualsiasi proposte. 
Sig. GINEPRA ALFREDO - Via Melegari, 13/17 - 16127 
GENOVA. 

• Cerco Nuova Elettronica BUONO STATO dal n. 1 
al 14 compreso. In cambio cedo sette numeri SPE¬ 
RIMENTARE e sette di ELETTRONICA OGGI nuovi e 
alcuni semiconduttori nuovi tra cui 2NZ160. 2N2222A, 
BC1I9, due ASZ1S, 

Sig. CULI CLAUDIO - Vie Eroi del Lavoro, 15 - 04100 
LATINA, 

• Vendo batteria (strumento musicate) sommuova 
In condizioni quasi buona per L. 60.000 trattabili. Per 

Informazioni rivolgersi al seguente Indirizzar 

Sìg, MAGGI DIDO - Vìa G. Rossini, 36 - GROTTAGLIA. 


• Vendasi: REGISTRATORE LESA « RENAS L 4 - a 4 
PISTE con accessori più 3 bobine GELOSO GANCIO- 
MATIC già incise, libretto istruzioni, funzionante, ado¬ 
perato pochissime volte (imballaggio e scatola origi¬ 
nale) L. 45,000 (trattabile). 

Vandosl: SELECASSE HE 707R - CON RADIO DELLA 
READERS DIGEST con accessori più 6 musicassette 
con relativa custodia tutte incisioni originali, custo¬ 
dia in vinilpelle, Istruzioni, funzionante, adoperato 
pochissime volte (imballaggio e scatola originale) 
L. 25.009. 

Vendesi: Corso completo tecnico e pratico della 
SCUOLA RADIO ELETTRA composto da otto volumi 
(rilegati a 2) a L. 15.000 trattabili senza materiali. 
Tratterei preferìbilmente con il Veneto, ma rispondo 
a tutti. Massima serietà. Per notizie più dettagliate 
scrivere a: 

Sig, FIORINI PAOLO - Via Mozzato, 35 - 31100 TV. 

• Scopo realizzo cedesl seguenti stok: Schemari ap¬ 
parecchi TV, Schemari apparecchi transistor. Libri 
di elettronica. Selezione radio TV. Nuova Elettronica, 
CO. Elettronica. Radiopratica. Sperimentare, Radio- 
rama, Franco risposta. Scrivere a: 

Sig, FRIZZO BOVO - Viale S, Agostino. 13S - 361G0 
VICENZA, 

• Vendo-cambio con materiale elettronico: Radlopra- 
tina seti '69. aprile-aqosto-ottobre-novembre '70; bon¬ 
go elettronico senza transistor [BC 108) funzionante; 
alimentatore stabilizzato uscite + 180V e S,3V 33VA 
nuovo, 

Sig. DE PRA’ FLAVIO - Via Pacini, 23 - 20131 MILANO, 

• Vendo alimentatore, esecuzione semiprofessiona- 
la. cambiatensioni uscite; 280 Vg.g.; 280 + 280-4-5- 
6,3 Vc.a, L. 5.000. Serie valvole del corso Radio Ra- 

dloelettra ■+ trasformatore d'uscita 4 ohm L. 3.000. 
Autaparlantl 4 ohm - n, 2 0 10 cm. cadauno L. 1.000 
- n. 2 ellittici 15x10 e 1 Q 15 cm, (cono da sostitui¬ 
re) cadauno L. 500. 

Sig. GIUSEPPE CILENTO * Via S. Gennaro al Vomere, 
15 80129 NAPOLI. 

• Transistor SANYO funzionanti [2SB 111, 2SB 187, 
2$A 202 ecc.) + 6 medie frequenze + 19 valvole 
usate vendo o permuto con altro materiale 

Sig, MARCO LISI - Via Norcia, 9-00181 ROMA - Tel, 
7S50357, 

9 Desidererei ricevere il numero sette di Nuova 
Elettronica. Scrivere a: 

Sig, A LAMPI ACHILLE - Via Calamizzi, 2 - 89100 
REGGIO CALABRIA 
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# Amplificatore stereo 4 + 4 Watt su basetta origi¬ 
narle Olivetti (finale ASZ18) cedo L 2.500. Pagamen¬ 
to: vaglia presso Roma 96 Via Molajoni 70/72 (anti¬ 
cipato). Cedo nastri professionali Basf e Scotch e 
moltissimo materiale nuovo e di recupero: listino 
1. 75 francobolli. 

Sig. GIANCARLO DE MARCRIS - Via Rovinaccio. 33 

- 00159 ROMA. 

9 Vendo chitarra elettrica con dlstorsore - 2 pick-up 
-F 3 tonalità + levo di vibrato L 52.000. Per ulteriori 
informazioni: 

Sig. GIOVANNI CONTI - Via imbriani, B - 2015S MI, 

# Acquisterei, se occasione, Ingranditore fotografico 
ed altro fo toma teda le. Pagherei contanti, oppure cam¬ 
bio con materiale radio-elettronico, come: valvole, 
transistor, strumenti, riviste eoe, secondo il valore. 
Per accordi e dettagli scrivere a: 

Sig, BACCHI FULVIO - Via Torre degli Angeli, 77 - 
50137 FIRENZE, 

# Attenzione: costruisco su ordinazione apparecchi 
a transistor come amplificatori di potenza, miscela¬ 
tori. distorsorf, luci psichedeliche ed altri come ali¬ 
mentatori stabilizzati e riduttori di tensione da 12V 
a 9V o 7.5V o 6V stabilizzati. Vendo semiconduttori 
di media ed alta potenza a prezzi bassissimi* Richie¬ 
dere informazioni, caratteristiche e cataloga completa 
gratuitamente a: 

Sig. GIOVANNI DOVA - Via Rabbonì. 12 - 26100 
CREMONA. 

6 Acquisterei telateti! Leusen per adibirli a ricevi¬ 
tore 144, prendo in considerazione sla i telaiettf privi 
di converter sia eventuali apparati già montati e fun¬ 
zionanti sui 144. Scrivere per accordi, SI assicura una 
RISPOSTA A TUTTI. 

Sig. F ANTO Ni FRANCO - C.P. 99 - 51 ICO PISTOIA. 

9 Attentlon please! Vendo convertitore da 12 V,cc. 
a 220 V, Ca, (POTENZA 25W. USCITA 220 V, 50 HZ) 
della Geloso, usato poche ore lo vendo a L. 20.000 
trattabili + speso postali. Rispondo a tutti; scrivere 
per accordi a: 

Sig. GRAZIADIO ALDO - Via G, Amendola, 7 - 67011 
CASSANO JONIO CCS). 

# Vendo registratore Geloso G. 257 con borsa, 3 bo¬ 
bine, funzionante come nuovo. Indicatore di livello 
sonoro ed Indice centra metri il tutto L 14,000. Cerco 
i numeri 1-2 di Nuova Elettronica. 

Sig LELMI MAURIZIO C.ao Vittorio. 294 - OOIBB 
ROMA. 

# Vendo L. 20.00(1 radio militare tedesca, ultima guer¬ 
ra. funzionante, 5 gamme d'onda o eventualmente 
cambio con ricetrasmittente (7-11 metri) o ricevitore 
VHF (33-440 MHz), Scrivere a: 

Sig, MASSOLINO GUIDO - Via Lu’rsa del Carretto, 74/c 

- 10(31 TORINO. 

# Vendo L. 7.000 il Prova-Transistor apparso sul 
N. 13 di NUOVA ELETTRONICA. 

Sig, PAGLIARA CARMINE c/o Caroppo Carmine Via 
Apulia, 34 - 70126 BARI 

# Vendo a lire 500 cadauno I numeri di Nuova Elet¬ 
tronica dal n. I al 17 compreso. Non vendo numeri 
singoli o distaccati, 

Sig. MANLIO GIÀNNITRAPANI - Via dei Gazzadtnl, 70 

- 09165 ROMA, 


9 Cerco progetto riguardante te costruzione di un 
Ricetrasmettitore 144 MHz dotato però di portata 
molto elevata Scrìvere a; 

Sig, PARTIGNANÌ FEUCETTO - Via TorHcelfa. 49 - 
61040 ISOLA DI FANO (Pesaro), 

• SupersensazionaJeH! Vendo un ottimo apparato di 
Luci Psichedeliche con diodi Triac, Ha tre canali vi¬ 
sivi a cui: si possono applicare lampade fino a 500 W. 
per canaio. Si ottengono gli stessi risultati sìa abbi¬ 
nando l'apparato ad una uscita BF da 1W. come ad 
una da 50W. Il prezzo di tale ottimo apparato è lire 
100.000, (Se vi sembra troppo caro controllate i prez¬ 
zi di apparati con le stesse caratteristiche in com¬ 
mercio). Chi vuole altre notizia e dati può scrivere, 
unendo francorisposta a; 

Sig. FILIPPO MAGIA - Via P.ssa Jolanda, 29 - 07100 
SASSARI. 

• Cambio o vendo Televisore Grundig Mud. 336 con 
TX (Mm) o RX (40 20 m) e macchine Fotografiche 
CometS e ìnstamatìc 50 nuove. ICO condensatori as¬ 
sortiti L. 690, Mobile TV Nuovissimo. Rispondo a tutti 
Libri elettronica vendo, RX 5 valvole [PHj OM L_ 29QQ, 
Scrivere a: 

Sig. FEDERICO SARTORI - Orso Parteclpazìo B/E - 
30126 UDO VENEZIA - Tel. 63374, 

• Cambio annata completa di CO ELETTRONICA 
1971 4- IO TR BCY28 nuovi originali con annata di 
NUOVA ELETTRONICA 1970, Scrivere a: 

Sig, CASSONE FERDINANDO - Viale O Da Pordeno¬ 
ne, 35 - 9512B CATANIA, 

• Costruisco su ordinazioni amplificatori di qualsiasi 
potenza: per chitarra, basso, organo, con o senza 
coni, impianti voce, luci psicadeliche. Impianti per 
sale da ballo, impianti Stereo GARANTISCO QUEL¬ 
LO CHE COSTRUISCO. Scrivere ar 

Sig, CANCARINI FEDERICO - Via Tronto, ISO - BS 

• Studenti squattrinati attenzione, con sole L 500 
in banconota o francobolli riceverete senza pagare 
altro pacca di materiale nuovo e recuperalo. Pacco 
grande L. 1.000. Cedo anche moltissimo materiale 
nuovo e usato [senza transistor] listino L, 50. Scri¬ 
vere a: 

Sig GIANCARLO DE MARCH1S - Via Portonsccto, 33 
- O0159 ROMA, 

• Acquisto numeri 1-2-6-7 di « NUOVA ELETTRONI 
CA * annate 1969770 Scriverò a: 

Sig MARCO TORESANt Vis Degli Apuli 6/20 - 
20147 MILANO 

• Vendo 3 valvole nuove 6 ali! - ELB4 - 35À3 - solo 
L, 1500, Sacchetto 100 resistenze assortite L 650 
transìstor stmft. A GC71 L. 90 cadauno IO poten¬ 
ziometri assortiti L 1,200. Resistenze speciali 0.5 
OHM. Per richiesta resistenze speciali per I tester 
chiedete le mie informazioni indirizzare a; 

Sig. DIAS GIANCARLO - Via Pier Delle Vigne, 9 - 
80137 NAPOLI. 

• ALIMENTATORI stabilizzati da O a 50 V in 4 gam¬ 
me, portata contro I sovraccarichi ed fn carta cir¬ 
cuiti, vibrati per strumenti musicali, amplificatori 12V 
18 watt, vendesl. Per accordi scrivere unendo franco- 
risposta a: 

Sig REOUIREZ FRANCESCO - Via Generale Di Ma¬ 
ria, 3 - 90141 PALERMO. 
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Tariffe: 

Consulenza tecnica senza schema L 500 . 
Consulenza tecnica con schema elettri* 
co L 1.000. 

Agli abbonati è concesso uno sconto del 
50 % sui prezzi indicati. 


consulenza tecnica 


Big. Boni Francesco * Ferrara 

D. - Sono un accanito acquarìofilo ed ogni mia espe¬ 
rienza, è rivolta per cosi dire ai miei « protetti « cioè 
i pesci della mia vasca a cristallo. 

Quindi appena apparve sulla rivista n. 10 di Nuova 
Elettronica (agosto 70) il « sensibilissimo termostato 
di precisione » lo realizzai immediatamente. Il risul¬ 
tato « una bomba », ha funzionato immediatamente 
ed è sensibilissimo proprio come lo deve essere un 
termostato per acquario. 

I miei più sinceri complimenti! Però esiste un in¬ 
conveniente che vorrei eliminare. Siccome (acquario 
è posto in sala da pranzo, ogni qualvolta il relè scatta, 
si sente il suo continuo « ciak » che infastidisce no¬ 
tevolmente. Vorrei quindi eliminare ìl relè e sostituir¬ 
lo con un TR1AG. Attendo fiducioso un vostro schema 
per risolvere questo mio problema. Ho pure realiz¬ 
zato sempre con esito positivo anche il vostro cir¬ 
cuito « elettrochoc » che utilizzo come ozonatore. 


R. - Su questo stesso numero troverà 11 progetto 
che Lei deslderà, cioè un termostato di alta preci¬ 
sione sensibile a variazioni oscillanti in più o in meno 
di 0,1 gradi rispetto alla temperatura sul quale verrà 
tarato. Quindi questo termostato oltre a risultare adat¬ 
to per il suo acquario sarà utilissimo anche per rego¬ 
lare qualsiasi dispositivo che controlli la temperatura 
di ambienti o per altri Impieghi dove risulti necessa¬ 
ria una certa precisione. 


Sig. Marsilli Gianfranco - La Spezia 

D. - Ho realizzato il vostro Wattmetro di AF pre¬ 
sentato sul n 12/1970 e a differenza di altri progetti 
da voi pubblicati che immediatamente mi hanno fun¬ 
zionato. questo presenta un inconveniente che non 
riesco ad eliminare: dando tensione ìn entrata, io 
strumento mi indica la tensione presente, poi non 



pag. 315 










































40 VOLT 



pag. 316 


40 VOLT 













































mi ritorna sullo zero, oppure ritorna dopo un tempo 
che ritengo notevole. Ho controllato più volte il cir¬ 
cuito, posso quindi assicurarvi che non ho commesso 
errori. Un altro inconveniente che riscontro, è quello 
dei trimmer R30 il quale devo ruotarlo tutto ad un 
estremo per ottenere II perfetto azzeramento dello 
strumento. Ho provata a cambiare i fet, ma il cur¬ 
sore R30 non riesco a portarlo al centro. 


R, - Per eliminare lìnconveniente da Lei accennato, 
è sufficiente applicare tra H « gate » del primo fet 
(FT1 dello schema] e la massa una resistenza da 1 
o 2 megaohm, come visibile in disegno, 

Inserita tale resistenza constaterà che il suo stru¬ 
mento funzionerà in modo perfetto e la lancetta dello 
strumento immediatamente si riporterà aNo « zero » 
togliendo tensione. 

A tutti coloro che avessero realizzato tale wattme¬ 
tro e riscontrassero questi inconvenienti, consiglia' 
mo di aggiungere alio schema tale resistenza. 
Facciamo presente che il progetto deve funzionare 
in modo perfetto senza presentare alcuna anomalia. 



quindi se con tale modifica, il vostro wattmetro si 
rifiuterà di funzionare, allora II difetto dipenderà da 
un fet difettoso e nìent'altro. 

Per controllare l'efficienza del vostro wattmetro, po¬ 
tremo precisarvi che applicando ai terminali d'entrata 
(cioè l'estremo di R28 e la massa, escludendo i par¬ 
titori posti su S1-S2) una tensione di 0,7-0,9 volt la 
lancetta dello strumento dovrà deviare completamen¬ 
te al fondo scala. 


Slg. Salafini Vincenzo - Roma 

D. - Ho realizzato il vostro amplificatore ELEO ap¬ 
parso a pag. 131 del n. 16 ed ho riscontrato i seguenti 
inconvenienti: per cinque minuti (amplificatore ha 
funzionato in modo perfetto, poi di colpo, l'assorbi¬ 
mento a vuoto è salito a 2-3 amper, e sulTaltopar- 
lante più nessun segno di BF. 

Controllando ìf circuito ho trovato bruciato il tran¬ 
sistor IR4 (il 2N171I) l'ho sostituito, ma II difetto 
si è ripetuto. Pensavo che la tensione di alimenta¬ 
zione fosse eccessiva, ma anche rfducendola. il difet¬ 
to si ripeteva dopo 5-10 minuti, non riesco a compren¬ 
dere il motivo di tale inconveniente, mi rivolgo a voi 
affinché possiate aiutarmi. Vi mando anche le ten¬ 
sioni rilevate sui vari punti del circuito e vi chiedo 
per Si futuro di inserire sempre le tensioni da voi ri¬ 
levate sul vostro prototipo. 

R. - Con le tensioni rilevate sul suo montaggio, ab¬ 
biamo immediatamente potuto localizzare l'inconve¬ 
niente e apportare di conseguenza anche la relativa 
modifica affinché tale inconveniente non si ripeta, ne 
a Lei o ad altri lettori che si accingessero a montare 
['amplificatore EL80. 

Il difetto non è causato dal 2N1711 difettoso, bensì 
dai diodi BAI30 Indicati nello schema elettrico con 
fa sigla DS1-DS2-DS3. 

Non possiamo sapere per quale motivo ì suoi diodi 
non presentano le caratteristiche richieste, e essendo 
anche per noi un enigma, abbiamo interpellato le Case 
costruttrici onde avere una risposta esauriente. La 
risposta ci è giunta, e dobbiamo, pertanto precisare 
a tutti i lettori che questi diodi, sono ritenuti norma¬ 
li anche quando le loro caratteristiche raggiungono 
la tolleranza del 30%, 

A questo punto, se Lei continuasse a sostituire ì 
suoi 2N1711 e anche il BFY64 (perché anche tale tran¬ 
sistor sarebbe posto, con tale tolleranza, in condi¬ 
zione di bruciarsi) tale amplificatore non potrebbe 
funzionare più di 5-15 minuti. 

Constatato che oltre a Lei anche altri lettori cl hanno 
scritto lamentando questo Inconveniente, consiglia¬ 
mo a tutti di apportare allo schema originale le se¬ 
guenti modifiche; 

1* Utilizzare due soli diodi anziché tre (perciò 
sufio schema dovremo lasciare soltanto DS1-DS2] ed 
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in sostituzione del diodo DS3, inserire una resistenza 
da 02 ohm, 

2, Aumentare il valore di R7 e poriarto da 330 ohm 
a 470 ohm. 

3, Applicare in serie sugli emettitori dei quattro 
2N3055 una resistenza da 0,2S ohm 2*3 Watt a filo. 

Con tali modifiche l'amplificatore sarà in grado di 
funzionare perfettamente anche se i diodi DS1-DS2 
hanno tolleranza del 25 30%. Assicuriamo che in que¬ 
ste condizioni la potenza non risulterà variata. 

Precisiamo infine che la resistenza da 82 ohm po¬ 
sta in sostituzione del diodo DS3 serve per limitare 
fa corrente a riposo dell'amplificatore, quindi questa 
resistenza potrà anche essere variata da 82 a 100 ohm 
[valore che dovremo trovare speri mentalmente non 
potendo prevedere la tolleranza dei diodi DS1-DS2) 
in modo che fa corrente a riposo si aggiri sui 50 mlf- 
liamper. 

Inoltre se la potenza del vostro amplificatore risul¬ 
ta eccessiva, tanto da non poterlo mai utilizzare al 
suo massimo volume, consigliamo di aumentare an¬ 
cor di più il valore di R7 portandolo ad esempio a 
6B0 ohm. 

Le resistenze da 0,25 ohm 3 filo, inserite sui col¬ 
lettori del transistor finali 2N3055, sono utili se non 
utilizzerete transistor perfettamente selezionati (qui 
sarebbe utilissimo disporre del provstransistor pub¬ 
blicato su questo stesso numero per controllare II 
« beta » dei 2N3055 e anche dei transistor 2N1711 e 
BFY64 che dovrebbero risultare con un beta possi¬ 
bilmente identico). 

Ripresentiamo al lettore io scherno dellampljfl- 
Datore EL8D da 100 Watt con le varianti apportate, e 
completandolo con le tensioni che dovrebbero appa¬ 
rire sui vari elettrodi dei transistor (tensioni rilevate 
con un voltmetro elettronico) precisando che quelle 
indicate da un punto rosso sono state misurate ri¬ 
spetto alla * massai « (sul punto dove sì collega a 
massa l'altoparlante) mentre quelle con il punto ne¬ 
ro, rispetto a! terminale negativo 40 volt 

L'assorbimento a vuoto dovrà aggirarsi sui 50 mìl- 
liamper per salire sui 2-2.5 amper alla massima po¬ 
tenza 


Sig. Bombardini Roberto - Ancona 

D. - Ho realizzato tempo fa il vostro Impianto di 
luci psichedeliche ELISI, apparso sul n 11 di Nuova 
Elettronica, per una orchestra, e tuttora funziona per¬ 
fettamente. 

Pochi giorni fa ne ho realizzato un secondo esem¬ 
plare per applicarlo al mio amplificatore da 10 Watt, 
ma per poter ottenere il completo funzionamento del¬ 
le tre lampade colorate, noto che devo tenere il vo¬ 
lume ad un livello veramente elevato, tanto da non 
poterlo utilizzare di sera per non disturbare i vicini 
di casa. Ora vorrei chiedervi come posso ottenere 


Il perfetto funzionamento di tali luci anche a volume 
medio. 

R - Già a pagina 144 del n. 16 anno 3 dì Nuova 
Elettronica è apparso uno stadio preamplificatore da 
applicare in ingresso al circuito - Luci psichedeli¬ 
che *, se non aggiungere tale stadio, Lei potrà benis¬ 
simo aumentare la sensibilità, tanto da far accendere 
le luci anche a volume molto basso apportando al 
circuito le seguenti modifiche 

1. Sostituisca le resistenze R2R6-R11 dn 100 ohm 
con altre da 10 ohm V a Watt, 

2. Sostituisca le resistenze R3-R7-R12 da 1,000 ohm 
con altre da 100 ohm V 2 Watt 

3. Elimini la resistenza R14 applicando direttamen¬ 
te Il condensatore C13 al cursore di Ri3, 

4. Applichi tra la base di TR4 e il collettore una 
resistenza da 100.000 ohm 

5. Elimini sul circuito d'entrata di TR2, il conden¬ 
satore C5 e aumenti la capacità di C7 da 100 000 pF 
a 220,000 pF 

6. Riduca sempre sullo stadio di TR2 la resistenza 
R4 che da 1 000 ohm dovrà risultare ora dì 56 ohm 

7 Elimini sul circuito d entrata di TR3 la resisten¬ 
za R9 e modifichi il valore della resistenza R9 che da 
22,000 ohm dovrà ora risultare da 56000 ohm. 

8. Aumenti il valore del condensatore CU che da 
15.000 pF H dovrà ora risultare di 39,000 pF 

Effettuando le modifiche sopra indicale aumenterò 
notevolmente la sensibilità, 

Se volesse renderlo ancora più sensibile, oltre alle 
modifiche qui sopra apportato potrà aggiungere in se- 
secondo tempo lo stadio preamplificatore che appare 
sul n. 16 a pag. 144 come Le abbiamo già annunciato. 

Sig, Fernando Castagnedt - Verona 

D. - Ho realizzato il vostro impianto di luci psiche¬ 
deliche apparsa sul n. 11/70 e devo dirvi che a co¬ 
struzione ultimata, sona rimasto molto deluso. 

Il circuito infatti non funziona, neppure applicando 
soli entrata un segnale prelevato da un amplificatore 
da 50 Watt, Ho fatto controllare il montaggio ad un 
mio amico che è radiotecnico, e non trovando nes¬ 
sun errore, siamo venuti alla conclusione dì afferma¬ 
re che il * progetto » non Funziona e non potrà mal 
funzionare. 

R, - Siamo convinti, e non vogliamo assolutamente 
metterlo in dubbio, che Lei pur avendo montato in 
modo perfetto il progetto delle luci psichedèliche, 
il « suo montaggio non gli funzioni. Ma possiamo 
anche assicurarle che, una volta riscontrato II « gua¬ 
sto & perché ìl guasto esiste), questo funziona e 
quindi dovrà ricredersi, anche se ora ha del dubbi, 
sul suo funzionamento. 

Vogliamo per la centesima volta ripetere che a dif¬ 
ferenza dì ogni altra pubblicazione i progetti che ap- 
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paiono su NUOVA ELETTRONICA sono progetti pro¬ 
vati e col laudati, quindi quando un lettore riscontra 
un mancato funzionamento, immancabilmente è lui 
che ha commesso un errore, oppure un componente 
inserito sul montaggio che risulta difettoso. 

Quindi, I lettori abituati da tempo ad ottenere delu¬ 
sioni per schemi prelevati da altre riviste, pensano 
che anche i progetti di Nuova Elettronica siano come 
sempre progetti teorici, e pertanto senza esitare, 
quando un * qualcosa non va » giungono alla conclu¬ 
sione errata, che lo schema è un - bidone ». 

Ammettiamo che anche su Nuova Elettronica pos¬ 
sono avvenire degli errori, ma se questi avvengono 
sono limitati ad un errore di stampa, (il linotipista 
che scrive 10.000 ohm anziché 1.000 ohm) od a uno 
svista del disegnatore. DI tutti I progetti che appaio¬ 
no sulla rivista esiste in laboratorio un protopito e 
perciò quando affermiamo che nel vostro montaggio 
non funzionante c'è un errore, esiste realmente an¬ 
che se non vedendo le vostra realizzazione non pos¬ 
siamo dire con matematica certezza dove risiede tale 
errore. 

Quindi nel suo caso sìg. Castagnedr, non sapendo, 
né f assorbimento né le tensioni che risultano pre¬ 
senti sui vari elettrodi dei transistor nel suo montag¬ 
gio non possiamo a « colpo & sicuro dirLe dove ha 
errato, perciò dobbiamo purtroppo andare a tentativi 
elencando ogni eventuale errore. 

Tralasciamo logicamente, quelle sviste relative ai 
terminali del transistor, alfe polarità dei diodi, e dei 
Triac e controlli quanto segue: 

1. Se SUI cursori dei potenziometri R16-R17-R18 
esiste il segnale di BF, (controlli con un auricolare 
piezoelettrico, non magnetico). 

2. Se esiste tensione sui collettori del transistor 
TR1-TR2-TR3. Non è da escludere anche se improba¬ 
bile che tutti I tre trasformatori T1-T2-T3 abbiano il 
primario interrotto. 

3, Controlli che l'avvolgimento dei trasformatori 
T1-T2-T3 che si col legano ai collettori dei transistor, 
sia a bassa resistenza ohmmica (deve misurare al- 
I incirca IO ohmj e ravvolgi mento che si collega ai 
triac risulti superiori ai 200 ohm. 

Non si può escludere che In un'industria, f'operaio 
addetto al ravvolgi mento dei trasformatori, una matti¬ 
na giunga addormentato, e quindi colleghi ai terminali 
d uscita, il primario e viceversa. Non dovrebbe acca¬ 
dere, ma l'uomo non essendo una macchina, ha il 
grande pregio di poter sbagliare. 

4, Controlli che l'anodo del triac {terminale cen¬ 
trale vedi flg, 4 a pag, 809 del n, 11/70] risulti elet¬ 
tricamente in contatto con la piastrina metanica supe¬ 
riore che serve a fissare il Triac all'aletta di raffred¬ 
damento. 

Le diciamo anche questo particolare, perché abbia¬ 
mo trovato dei TRIAC, la cui piastrina di metallo ri¬ 
sultava isolata elettricamente dal terminale centrale. 
(In questo caso sarà sufficiente saldare il terminale 


centrale del triac all'aletta dì raffreddamento con un 
filo). Pensiamo sìa questa una delle cause per cui il 
progetto non funziona, anche con 50 Watt, 

5. Per ultimo, potremmo anche supporre che an¬ 
ziché inserire nel circuito un TRIAC [non ci ha pre¬ 
cisato che tipo ha impiegato) il suo negoziante gli 
abbia rifilato un comune DIODO SCR. Non sarebbe 
fi primo caso, altri lettori avevano Inserito un diodo 
SOR anziché un TRIAC, 

Se dopo aver controllato quanto noi fe abbiamo in¬ 
dicato, non riuscirà ancora a far funzionare il suo 
montaggio, ce lo spedisca, il nostro laboratorio ap¬ 
pena avrà effettuato il controllo glielo Invierà imme¬ 
diatamente funzionante e forse leggeremo sul foglio 
di controllo le solite e ormai consuete note: Tran¬ 
sistor TRI difettoso, oppure connessioni dei terminali 
del transistor invertite, diodi di rivelazione interrotti, 
o inserito SCR anziché TRIAC. 

Vuole scommetterci? 


Sig. Marcello Visani - Rovigo 

D. - Ho acquistato un trasmettitore per CB, a 23 
canali completamente privo di quarzi, ora dovendoli 
acquistare gradirei conoscere tutte le frequenze della 
Citizen-Band in quanto in nessun libro o rivista in mio 
possesso sono riuscito a trovarle. Ritengo che tale 
tabella possa risultare utile anche ad altri lettori, 

R. - Le 23 frequenze della Citizen-Band risultano te 
seguenti: 

canale frequenza KHz 


1 

26.965 

2 

26.975 

3 

26.985 

4 

27.005 

S 

27,015 

6 

£7*025 

7 

27.035 

8 

27.055 

9 

27,065 

10 

27.075 

11 

27.085 

12 

27,105 

13 

27.115 

14 

27.125 

15 

27.135 

16 

27.155 

17 

27.165 

1B 

27*175 

19 

27.185 1 

20 

27.205 

21 

27.215 

22 

27.225 

23 

27.255 


Le frequenze indicate con un asterisco, sono le 
più utilizzate, 
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ELIMINATE LE PILE 


Uno dei maggiori problemi che assilla chi pos¬ 
siede un mangianastri, giradischi o radio a transi¬ 
stor è l'eccessivo consumo delle pile. 

Per ridurre tale spesa, si può ricorrere ad un'ali¬ 
mentatore in alternata che riduca la tensione di 
rete ai 7,5 o 9 volt, oppure ad un riduttore di ten¬ 
sione in corrente continua che riduca la tensione 
di una batteria a 12 volt al valore richiesto. 


Una Industria nazionale ci ha offerto per i ns. let¬ 
tori dei semplici ed economici alimertfatori da 
utilizzare sia per la rete che per l'auto già provvi¬ 
sti in uscita di uno spinotto adatto ad innestarsi 
nell'apposita presa inclusa nell'apparecchio. Se 
avete un apparato diverso dai modelli che indi¬ 
chiamo, si potrà togliere lo spinotto in dotazione 
e sostituirlo con due boccole o presa adatta. 



Modello per PHILIPS EL 3301 -EL3302 7,5 volt 


Modello per CASSETTAPHONE 9 volt 

Modello per GRUNDING 9 volt 

Modello per GRUNDING 7,5 volt 

Modello per LESA 9 volt 

Modello per SANJO 7 5 volt 


ALIMENTATORE A CORRENTE ALTERNATA 
125-1 60-220 VOLT 


Il prezzo di ogni alimentatore è di lire 3.000 
cadauno. 



ALIMENTATORE AUTO 12 VOLT 


Modello per PHILIPS EL 3301 -EL3302 7,5 volt 


Modello per CASSETTAPHONE 9 volt 

Modello per GRUNDING 9 volt 

Modello per GRUNDING 7,5 volt 

Modello per LESA 9 volt 

Modello per SANJO 7,5 volt 


Il prozzo di ogni alimentatore è di lire 1.900 
cadauno. 


Coloro che fossero interessati a tale alimenta¬ 
tore, potranno inviare la loro richiesta alla nostra 
redazione la quale provvederà a trasmettere l'or¬ 
dine alla ditta interessata. 


IMPORTANTE. Precisare nella richiesta se per 
AUTO o per CORRENTE ALTERNATA, e per quale 
apparecchio deve essere utilizzato. La spedizione 
verrà evasa non prima di 8 (otto) giorni 
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CODICE DELLE 
RESISTENZE NTC 



Per facilitare il lettore ad individuare II valore 
obmmìco base delle resistenze NIC, in quanto 
esso varia, come abbiamo spiegato nélfartieolo 
descritto nelle pagine di questo stesso numero, al 
variare della temperatura ambiente e quindi ben 
raramente ne potremmo conoscere il valore reale 
leggendolo con un ohmmetro, abbiamo qui dise¬ 
gnato i tipi più comuni, cioè quelli a disco Impie¬ 
gati prevalentemente nei montaggi transistoriz¬ 
zati, Come prima avvertenza precisiamo che la 
lettura del valore secondo il codice del colori, va 
fatta partendo dal basso, cioè dalla parte dei ter¬ 
minali verso l'alto. Facciamo presente al lettore, 
che nelle resistenze NTC da 4-5-8 ohm la terza 
fascia rn alto, non è dì colore giallo, come abbia¬ 
mo disegnato, ma di colore ORO; poiché in stam¬ 
pa risultava impossibile riprodurre tale colore sì 
è pensalo di sfruttare il color giallo, Il lettore do¬ 
vrà ricordarsi ad esempio che le NIC da IO e 
50 ohm riportano solo due fascie, Marrone e 


Nero la prima e Verde e Nero la seconda, quindi 
non si confonda tali resistenze per una da 1 ohm 
ed una da 5 ohm in quanto la prima è composta 
da una terza fascia coloro ORO, Anche quella da 
33 ohm, che dovrebbe avere la prima fascia color 
Arancio di larghezza doppia di quella nera, può 
dare adito a dubbi, Infatti molte volte abbiamo 
constatato che sia Ja larghezza della fascia Aran¬ 
cio che quella della fascia Nera ha uguale dimen¬ 
sione per ambedue i colori, comunque non es¬ 
sendoci in commercio resistenze NTC da 3 ohm, 
dovremo sempre leggere 33 ohm. 

Molte Case costruttrici inoltre tracciano sull e- 
stremità superiore una quarta striscia di colore 
ARGENTO; in pratica ciò sta a significare che 
valore della NTC ha una tolleranza del 10% sul 
valore indicato dai codice, mentre quando tale 

Striscia color argento manca significo clic lei NTG 
rientra nelle normali tolleranze del 20%. 












